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Sit on a back-supported chair and keep your legs uncrossed. / Siéntese en una silla con
respaldo y mantenga las piernas descritas. / Asseyez-vous sur une chaise (avec dossier)
et ne croisez pas les jambes. / Sedere su una sedia con schienale e non accavallare le
gambe. / Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit Riickenlehnen und kreuzen Sie die Beine
nicht. / Arkasi destekli bir sandalyeye oturunuz ve bacak bacak Uzerine atmayiniz. /
Sente-se numa cadeira com encosto e nao cruze as pernas. / Ga op een stoel zitten
met rugleuning en kruis uw benen niet. / KaBiote oe kKapgkha pe TAATN Kat
HnNV oTaUPWVETE Ta TIOSIA 0ac. / il 2 Yy el al S e sl
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Avoid thick or close-fiting garments on the upper arm. / Evite prendas gruesas o
ajustadas en la parte superior del brazo. / Evitez les vétements épais ou ajustés sur
le haut du bras. / Evitare di indossare abiti pesanti o aderenti intorno al braccio. /
Vermeiden Sie dicke oder eng anliegende Kleidungsstiicke am Oberarm. / Kolun tist
kisminda sikan ve dar giysilerden uzak durunuz. / Evite usar roupa grossa ou justa no
brago. / Vermijd dikke of strak zittende kleding aan uw bovenarm. / ArtogUyeTe va
Popate XovTPA fj OTEVA EVOUHATA OTO PMPATCO 0aG. /
10U G g slall e all 8 ASad) f Aand) udlall Cins
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3 ARTERY MARK BRACHIAL ARTERY

Place the artery-mark on the cuff over your artery. / Coloque la marca de la arteria en
el brazalete sobre su arteria. / Placez le repére d'artére du brassard au niveau de votre
artére. / Posizionare I'indicatore giallo dell'arteria posto sul bracciale in corrispondenza
dell'arteria del braccio./ Platzieren Sie die Arterienmarkierung auf der Manschette tber
Ihrer Arterie. / Mansonun Uizerindeki arter isaretinini, kolunuzun Uzerindeki artere denk
getiriniz. / Coloque a marca existente na bragadeira sobre a artéria do brago. / Plaats
de manchet met arteriemarkering op uw arterie. / ToroBeTrioTe Tnv £voeiEn
aptnpiag mou Bpioketal oTnv Mepixelpida avw and tnv aptnpia oag. /
/il e LU ot Adle o
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Fit the cuff closely, but not too tight. / Ajuste el brazalete de cerca, pero no demasiado
apretado. / Ajustez le brassard mais ne pas trop serrer. / Indossare il bracciale e
stringerlo, ma non troppo. / Legen Sie die Manschette eng aber nicht zu stramm an.
/Mangonu yakin bir sekilde kapatiniz ancak gok sikmayiniz. / Aperte corretamente
a bragadeira, mas ndo demasiado. / Breng de manchet aan rondom uw arm,
maar r)iet te strak. / TonoBeTrioTe TNV MePIXelPida edappooTd ard Oxl TOAD
opixta. / By diyeini ()50 ol oS
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Position the cuff 1-2 cm above your elbow. / Coloque el brazalete 1-2 cm por
encima del codo. / Installez le brassard 1 a 2 cm au dessus de la pliure du coude.
/ Posizionare il bracciale 1-2 cm sopra il gomito. / Positionieren Sie die Manschette
1-2 cm Uber Ihrem Ellbogen. / Mangonu dirsedinizden 1-2 cm yukariya yerlestirin. /
Coloque a bragadeira 1-2 cm acima do cotovelo. / Positioneer de manchet 1-2
cm boven uw elleboog. / ToroBeTroTe TNV TepIxelpida 1-2 exkatooTd mévw
and Tov aykwva oag. / i a3 8 s 1-2 Hilasa Lo Byl g
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Keep your arm still and do not speak during the measurement. / Mantenga su brazo quieto
y no hable durante la medicion. / Ne pas parler et ne pas bouger votre bras pendant la
prise de mesure. / Tenere il braccio fermo e non parlare durante la misurazione. / Halten Sie
Ihren Arm ruhig und sprechen Sie wéhrend der Messung nicht. / Kolunuzu sabit tutunuz ve
6lglim sirasinda konusmayiniz. / Mantenha o brago imével e nao fale durante a medicéo.
/ Houd uw arm stil en spreek niet tijdens de meting. / Kpatriote To xépt oag
aKivnTo Kal unv JIAGTE Katd T SIAPKELA TNG PETPNONG. /
Lol ol IS Y g e b il e Ll
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Microlife BP B3 Comfort PC Before each measurement

Microlife BP B3 Comfort PC

Avoid eating, bathing, smoking or caffeine (approx. 30 min).

Evite comer, bafiarse, fumar o cafeina (aproximadamente 30 minutos).

Evitez de manger, de vous baigner, de fumer ou do consommer des produits contenant de
la caféine pendant environ 30 minutes.

Evitare di mangiare, fare il bagno, fumare o bere caffe (almeno 30 min.)

Vermeiden Sie essen, baden, rauchen oder Koffein (ca. 30 min).

Yeme, icme, dus alma, sigarak icme ve kefeinden uzak durunuz (yaklasik 30 dak.)

Evite comer, tomar banho, fumar ou ingerir cafeina (cerca de 30 min).

Vermijd eten, baden, roken of het nuttigen van caffeine (ca. 30 minuten).

AnoduyeTe T katavadAwon Gayntol, TO IMAvIo, To KArviopd ) TNV kadeivn (mepirou 30
Aerttd)

(388230 N sn) bl i aanil g Jlcie V5 pladall J 5l quins
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Relax 5-10 Mins

Avoid activity and relax for 5-10 min.

Evite la actividad y reldjese durante 5-10 min.

Evitez toute activité et détendez-vous pendant 5 & 10 min
Evitare di fare attivita fisica e rilassarsi per 5-10 minuti.
Vermeiden Sie Bewegung und entspannen Sie sich fur 5-10 Min.
Spordan kagininiz ve 5-10 dakika dinlenmis olunuz.

Evite a atividade fisica e relaxe 5-10 min.

Guarantee Card

Microlife BP B3 Comfort PC

Name of Purchaser / Nombre del comprador/
Nom de I'acheteur / Nome del rivenditore / Name
des Kaufers / Alicinin adi / Nome do comprador /
Naam koper / OVouaTEMWVULO ayopaoTr /

&;):\.«i’..a.‘\ el /lagys pls

Serial Number / Numero de serie/ Numéro
de série / Numero di serie / Serien-Nr. / Seri
numaras! / Numero de série / Serienummer /
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Date of Purchase / Fecha de compra/ Date
d'achat / Data d’acquisto / Kaufdatum / Satin
alma tarihi / Data da compra / Datum van
aankoop / Hugpopnvia ayopdq / =) yid! é.UL.” /
BA &b

Vermijd beweging en ontspan voor 5-10 minuten.
ATMOdUYETE TN CWHATIKY) SPACTNEIOTNTA Kal XaAApwoTe yia 5-10 Aerttd
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Specialist Dealer / Distribuidor especializado/
Revendeur / Categoria rivenditore / Fachhandler /
Uzman satici / Revendedor autorizado / Specialist
Dealer / E€elbikeupévog avtinmpoéownoga /

oaidall jalill /enid g b ol

3. Measure before medication intake.
- Mida antes de tomar medicamentos.
- Ne pas prendre de médicament avant de mesurer votre tension.
Y Effettuare la misurazione prima di assumere farmaci.
Messen Sie bevor Sie Medikamente einnehmen.
@ -A Q | ilag alimindan 6nce dlglim yapiniz.
1~ @ Proceda a medigao antes de tomar medicagéo.
4 -B W Meet alvorens u medicatie inneemt.
S m \J MpaypatonoirioTte TN PETPNON TPV artd TN AN GappaKwv
@-Cc Cx
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Microlife BP B3 Comfort PC

ON/OFF button
Display

M-button (memory)
MAM button

User Button

Cuff socket

Mains Adapter Socket
USB Port

Battery compartment
Cuff

Cuff connector

Cuff tube

isplay

Systolic value

Diastolic value

Pulse rate

MAM Mode

Battery display

Cuff fit check

-A: Suboptimal cuff fit

-B: Arm movement indicator «Err 2»
-C: Cuff pressure check «Err 3»
Cuff signal indicator «Err 1»
Irregular heartbeat (IHB) symbol
MAM Interval time

Traffic light indicator

Pulse indicator

User indicator

Stored value

Date/Time
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Read the important information in these
instructions for use before using this
device. Follow the instructions for use for
your safety and keep it for future reference.

@F~vb R MR
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Type BF applied part
Keep dry

Manufacturer

Batteries and electronic devices must be
disposed of in accordance with the locally
applicable regulations, not with domestic
waste.

Authorized representative
in the European Community

Catalogue number

Serial number
(YYYY-MM-DD-SSSSS;
year-month-day-serial number)

Caution

Humidity limitation
Temperature limitation
Medical device

Keep away from children of age 0 - 3

c € 0044 CE Marking of Conformity

Intended use:

This oscillometric blood pressure monitor is intended for
measuring non-invasive blood pressure in people aged 12 years

orolder.

Microlife BP B3 Comfort PC
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Dear Customer,

This device was developed in collaboration with physicians and
clinical tests carried out prove its measurement accuracy to be of
a very high standard.*

If you have any questions, problems or want to order spare parts
please contact your local Microlife-Customer Service. Your dealer
or pharmacy will be able to give you the address of the Microlife
dealer in your country. Alternatively, visit the internet at
www.microlife.com where you will find a wealth of invaluable infor-
mation on our products.

Stay healthy — Microlife AG!

* This device is tested according to the ESH protocol and
1S081060-2:2013.
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1. Using the device for the first time

Inserting the batteries

After you have unpacked your device, first insert the batteries.
The battery compartment (9) is on the bottom of the device.
Insert the batteries (4 x 1.5 V, size AA), thereby observing the
indicated polarity.

Setting the date and time

1. After the new batteries are fitted, the year number flashes in the
display. You can set the year by pressing the M-button (3). To
confirm and then set the month, press the MAM button (2).

2. Press the M-button to set the month. Press the MAM button to
confirm and then set the day.

3. Follow the instructions above to set the day, hour and minutes.

4. Once you have set the minutes and pressed the MAM button,
the date and time are set and the time is displayed.

5. If you want to change the date and time, press and hold the
MAM button for approx. 3 seconds until the year number starts
to flash. Now you can enter the new values as described above.

Selecting the correct cuff

Microlife offers different cuff sizes. Select the cuff size to match the
circumference of your upper arms (measured by close fitting in the
centre of the upper arm).

Cuff size for circumference of upper arm
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

& Pre-shaped cuffs are optionally available.

& Only use Microlife cuffs.

» Contact your local Microlife Service if the enclosed cuff
does not fit.

» Connect the cuff to the device by inserting the cuff connector G7)
into the cuff socket (6) as far as it will go.

2
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If you buy a spare Microlife cuff, please remove the cuff
connector (1) from the cuff tube G2 from the cuff supplied
with the original device and insert this cuff connector into
the tube of the spare cuff (valid for all cuff sizes).

Selecting the user

This device allows to store the results for 2 individual users.

» Select the intended user (user 1 or user 2 4) by pressing the
user button (5).

&= Before each measurement, ensure that the correct user is
selected.

Selecting standard or MAM mode

Before each measurement, select standard (single measurement)

or MAM mode (automatic triple measurement). In MAM mode,

3 measurements are automatically taken in succession and the

result is then automatically analysed and displayed. Because the

blood pressure constantly fluctuates, a result obtained in this way
is more reliable than when a single measurement is performed.

o Toselect MAM mode, press the MAM button () until the MAM-
symbol 36 appears on the display. To change to standard mode
(single measurement), press the MAM-button again, until the
MAM-symbol disappears.

o The bottom, right hand section of the display shows a 1, 2 or 3
to indicate which of the 3 measurements is currently being
taken.

o There is a break of 15 seconds between the measurements.
A count down indicates the remaining time.

o The individual results are not displayed. Your blood pressure
will only be displayed after all 3 measurements are taken.

o Do not remove the cuff between measurements.

o Ifone of the individual measurements was questionable, a
fourth one is automatically taken.

2. Checklist for taking a reliable measurement

» Avoid activity, eating or smoking immediately before the
measurement.

» Sit down on a back-supported chair and relax for 5 minutes.
Keep your feet flat on the floor and do not cross your legs.

» Always measure on the same arm (normally left). It is recom-
mended that doctors perform double arm measurements on a
patients first visit in order to determine which arm to measure in

the future. The arm with the higher blood pressure should be
measured.

» Remove close-fitting garments from the upper arm. To avoid
constriction, shirt sleeves should not be rolled up - they do not
interfere with the cuff if they are laid flat.

» Always ensure that the correct cuff size is used
(marking on the cuff).

o Fit the cuff closely, but not too tight.

o Make sure that the cuff is positioned 1-2 cm above the
elbow.

o The artery mark on the cuff (ca.3 cm long bar) must lie over
the artery which runs down the inner side of the arm.

o Support your arm so it is relaxed.

o Ensure that the cuff is at the same height as your heart.

3. Taking a blood pressure measurement

. Select standard (single measurement) or MAM mode (auto-
matic triple measurement): see details in chapter 1.»

2. Press the ON/OFF button (1) to start the measurement.

3. The cuff will now pump up automatically. Relax, do not move
and do not tense your arm muscles until the measurement
result is displayed. Breathe normally and do not talk.

4. The cuff fit check @8 on the display indicates that the cuff is
perfectly placed. If the icon G8-A appears, the cuff is fitted
suboptimally, but it is still ok to measure.

5. The measurement is performed during the inflation. The infla-
tion speed may vary, this is a normal occurence.

6. During the measurement, the pulse indicator @3 flashes in the
display.

7. The result, comprising the systolic @3 and the diastolic G4 blood
pressure and the pulse rate @9 are displayed. Note also the
explanations on further display symbols in this booklet.

8. When the device has finished measuring, remove the cuff.

9. Switch off the device. (The monitor does switch off automati-
cally after approx. 1 min.).

& You can stop the measurement at any time by pressing the

ON/OFF button (e.g. if you feel uneasy or an unpleasant

pressure sensation).

N

How not to store a reading
As soon as the reading is displayed press and hold the ON/OFF
button (1) until «<M» @3 is flashing. Confirm to delete the reading by

Microlife BP B3 Comfort PC

pressing the MAM button (2).
] EN |



& «CLy is displayed when the reading is deleted from the
memory successfully.

How do | evaluate my blood pressure

The triangle on the left-hand edge of the display @3 points at the
range within which the measured blood pressure value lies. The
value is either within the optimum (green), elevated (yellow) or
high (red) range. The classification corresponds to the following
ranges defined by international guidelines (ESH, ESC, JSH). Data
in mmHg.

Range Systolic |Diastolic | Recommendation
1. |blood pressure {2135 285 Seek medical
too high advice
2.|blood pressure (130 -134 80-84 | Self-check
elevated
3.|blood pressure (<130 <80 Self-check
normal

The higher value is the one that determines the evaluation.
Example: a blood pressure value of 140/80 mmHg or a value of
130/90 mmHg indicates «blood pressure too high.

Appearance of the irregular heartbeat (IHB) symbol

This symbol @9 indicates that an irregular heartbeat was detected.
In this case, the measured blood pressure may deviate from your
actual blood pressure values. It is recommended to repeat the
measurement.

Information for the doctor in case of repeated appearance of
the IHB symbol:

This device is an oscillometric blood pressure monitor that also
measures the pulse during blood pressure measurement and
indicates when the heart rate is irregular.

4. Data memory

This device automatically stores up to 99 measurement values for
each of the 2 users.
Select either user 1 or 2 by pressing the user button ().

Viewing the stored values

Press the M-button (3) briefly, when the device is switched off. The
display first shows «M» @5, and «A»which stands for the average
of all stored values.

Pressing the M-button again displays the previous value. Pressing
the M-button repeatedly enables you to move from one stored
value to another.

&= Blood pressure readings with suboptimal cuff fit 48-A are
not considered in the average value.

&= Pay attention that the maximum memory capacity of 99
memories is not exceeded. When the 99 memory is full,
the oldest value is automatically overwritten with the
100 value. Values should be evaluated by a doctor before
the memory capacity is reached — otherwise data will be
lost.

Clearing all values

Make sure the correct user is activated.

If you are sure that you want to permanently remove all stored
values, hold down the M-button (the device must have been
switched off beforehand) until «CL ALL» appears and then
release the button. To permanently clear the memory, press the
MAM button while «CL ALL» is flashing. Individual values
cannot be cleared.

&= Cancel deletion: press ON/OFF button (1) while «CL
ALL» is flashing.

5. Battery indicator and battery change

Low battery

When the batteries are approximately % empty the battery symbol
@2 will flash as soon as the device is switched on (partly filled
battery displayed). Although the device will continue to measure
reliably, you should obtain replacement batteries.

Flat battery - replacement

When the batteries are flat, the battery symbol @7 will flash as soon

as the device is switched on (flat battery displayed). You cannot

take any further measurements and must replace the batteries.

1. Open the battery compartment (9) at the back of the device.

2. Replace the batteries — ensure correct polarity as shown by the
symbols in the compartment.

3. To set date and time, follow the procedure described in Section
«1. Using the device for the first time».

microlife



@& The memory retains all values although date and time must
be reset — the year number therefore flashes automatically
after the batteries are replaced.

Which batteries and which procedure?

& Use 4 new, long-life 1.5V, size AA alkaline batteries.

@& Do not use batteries beyond their date of expiry.

@& Remove batteries if the device is not going to be used for a
prolonged period.

Using rechargeable batteries
You can also operate this device using rechargeable batteries.

@& Only use «NiMH» type reusable batteries.

&= Batteries must be removed and recharged when the flat
battery symbol appears. They should not remain inside the
device as they may become damaged (total discharge as a
result of low use of the device, even when switched off).

@& Always remove the rechargeable batteries if you do not
intend to use the device for a week or more.

&= Batteries cannot be charged in the blood pressure monitor.
Recharge batteries in an external charger and observe the
information regarding charging, care and durability.

6. Using a mains adapter

ware. The memory data can be transferred to the PC by
connecting the monitor via a cable.

If no download-voucher and cable is included download the BPA+
software from www.microlife.com/software and use a Micro-USB
cable.

8. Error Messages

If an error occurs during the measurement, the measurement is
interrupted and an error message, e.g. «Err 3», is displayed.

Error  |Description |Potential cause and remedy

«Err1» |Signaltoo | The pulse signals on the cuff are too
weak weak. Re-position the cuff and repeat
the measurement.*

«Err 2»

@B

Error signal | During the measurement, error signals
were detected by the cuff, caused for
instance by movement or muscle
tension. Repeat the measurement,

keeping your arm still.

«Err 3»

@-C

Abnormal  |An adequate pressure cannot be

cuff pressure | generated in the cuff. A leak may have
occurred. Check that the cuff is
correctly connected and is not too
loose. Replace the batteries if neces-
sary. Repeat the measurement.

You can operate this device using the Microlife mains adapter (DC

6V, 600 mA).

&= Only use the Microlife mains adapter available as an orig-
inal accessory appropriate for your supply voltage.

@& Ensure that neither the mains adapter nor the cable are
damaged.
1. Plug the adapter cable into the mains adapter socket (7) in the
blood pressure monitor.
2. Plug the adapter plug into the wall socket.
When the mains adapter is connected, no battery current is
consumed.

7. PC-Link functions

Abnormal
result

«Err 5» The measuring signals are inaccurate
and no result can therefore be

displayed. Read through the checklist
for taking a reliable measurement and

then repeat the measurement.*

«Err 6» |MAM Mode | There were too many errors during the
measurement in MAM mode, making it
impossible to obtain a final result. Read
through the checklist for taking a reli-

able measurement and then repeat the

measurement.”

This device can be used in conjunction with a personal computer
(PC) running the Microlife Blood Pressure Analyzer+ (BPA+) soft-

«HI» Pulse or cuff | The pressure in the cuff is too high
pressure too | (over 299 mmHg) OR the pulse is too
high high (over 200 beats per minute).

Relax for 5 minutes and repeat the

measurement.*

Microlife BP B3 Comfort PC
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Error
«LO»

Description |Potential cause and remedy

Pulse too low | The pulse is too low (less than 40 beats
per minute). Repeat the measure-
ment.*

* Please immediately consult your doctor, if this or any other
problem occurs repeatedly.

9. Safety, care, accuracy test and disposal

f Safety and protection

o Follow instructions for use. This document provides important
product operation and safety information regarding this device.
Please read this document thoroughly before using the device
and keep for future reference.

o This device may only be used for the purposes described in
these instructions. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by incorrect application.

o This device comprises sensitive components and must be
treated with caution. Observe the storage and operating condi-
tions described in the «Technical Specifications» section.

o The cuffs are sensitive and must be handled with care.

o Only pump up the cuff once fitted.

o Do not use this device if you think it is damaged or notice
anything unusual.

o Never open this device.

¢ Read the additional safety information provided within the indi-
vidual sections of this instruction manual.

o The measurement results given by this device is not a diag-
nosis. It is not replacing the need for the consultation of a physi-
cian, especially if not matching the patient’s symptoms. Do not
rely on the measurement result only, always consider other
potentially occurring symptoms and the patient's feedback.
Calling a doctor or an ambulance is advised if needed.

'Q) Ensure that children do not use this device unsupervised;

03§/ some parts are small enough to be swallowed. Be aware of
the risk of strangulation in case this device is supplied with
cables or tubes.

f Contra-indications

Do not use this device if the patient’s condition meets the following

contra-indications, to avoid inaccurate measurements or injuries.

o The device is not intended for measuring blood pressure in
pediatric patients of age younger than 12 years old (children,
infant, or neonates).

o Presence of significant cardiac arrhythmia during measurement
may interfere with blood pressure measurement and affect the
reliability of blood pressure readings. Consult with your doctor
about whether the device is suitable for use in this case.

o The device measures blood pressure using a pressured cuff. If
the measuring limb suffers from injuries (for example open
wounds) or under conditions or treatments (for example intrave-
nous drip) making it unsuitable for surface contact or pressur-
ization, do not use the device, to avoid worsening of the injuries
or conditions.

o Patient motions during measurement may interfere with the
measurement process and influence results.

* Avoid taking measurements of patients with conditions,
diseases, and susceptible to environment conditions that lead
to incontrollable motions (e.g. trembling or shivering) and
inability to communicate clearly (for example children and
unconscious patients).

o The device uses oscillometric method to determine blood pres-
sure. The arm being measure should have normal perfusion.
The device is not intended to be used on a limb with restricted
or impaired blood circulation. If you suffer with perfusion or
blood disorders, consult your doctor before using the device.

o Avoid taking measurement on the arm on the side of a mastec-
tomy or lymph node clearance.

o Do not use this device in a moving vehicle (for example in a car
or on an aircraft).

f WARNING

Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided,

could result in death or serious injury.

o This device may only be used for the intended uses described
in this Instructions for Use. The manufacturer cannot be held
liable for damage caused by incorrect application.

o Do not change the patient medication and treatment based the
result of one or multiple measurements. Treatment and medica-
tion changes should be prescribed only by a medical profes-
sional.

microlife



o Inspect the device, cuff, and other parts for damage. DO NOT
USE the device, cuff or parts if they appear damaged or oper-
ating abnormally.

o Blood flow of the arm is temporarily interrupted during measure-
ment. Extended interruption of blood flow reduces peripheral circu-
lation and may cause tissue injury. Beware of signs (for example
tissue discoloration) of impeded peripheral circulation if taking
measurements continuously or for an extended period of time.

o Prolonged exposure to cuff pressure will reduce peripheral
perfusion and may lead to injury. Avoid situations of extended
cuff pressurization beyond normal measurements. In the case
of abnormally long pressurization, abort the measurement or
loose the cuff to depressurize the cuff.

o Do not use this device in oxygen rich environment or near flam-
mable gas.

o The device is not water resistant or water proof. Do not spill or
immerse the device in water or other liquids.

o Do not dissemble or attempt to service the device, accessory
and parts, during use or in storage. Access to the device
internal hardware and software is prohibited. Unauthorized
access and servicing of the device, during use or in storage,
may compromise the safety and performance of the device.

o Keep the device away from children and people incapable of
operating the device. Beware of the risks of accidental ingestion
of small parts and of strangulation with the cables and tubes of
this device and accessories.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate injury to the user or patient, or
cause damage to the device or other property.

o The device is intended only for measuring blood pressure at
upper arm. Do not measure other sites because the reading
does not reflect your blood pressure accurately.

o After a measurement is completed, loosen the cuff and rest for
> 5 minutes to restore limb perfusion, before taking another
measurement.

o Do not use this device with other medical electrical (ME) equip-
ment simultaneously. This may cause device malfunction or
measurement inaccuracies.

o Do not use this device in proximity of high frequency (HF)
surgical equipment, magnetic resonance imaging (MRI) equip-

ment, and computerized tomography (CT) scanners. This may
cause device malfunction and measurement inaccuracies.

o Use and store the device, cuff and parts in temperature and
humidity conditions specified in the «Technical Specifications».
Usage and storage of the device, cuff and parts in conditions
outside ranges given in the «Technical Specifications» may
results in device malfunction and the safety of usage.

o Protect the device and accessories from the following to avoid
damaging the device:

— water, other liquids, and moisture
— extreme temperatures

— impacts and vibrations

— direct sunlight

— contamination and dust

o This device has 2 user settings. Please ensure itis cleaned and
disinfected between users to prevent any cross contamination.

o Stop using this device and cuff and consult with your doctor if
you experience skin irritation or discomfort.

Electromagnetic Compatibility Information

This device is compliant with EN60601-1-2: 2015 Electromagnetic
Disturbances standard.

This device is not certified to be used in vicinity of High Frequency
(HF) medical equipment.

Do not use this device close to strong electromagnetic fields and
portable radio frequency communication devices (for example
microwave oven and mobile devices). Keep a minimum distance
of 0.3 m from such devices when using this device.

Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Cleaning the cuff

The cuff delivered with this device is washable.

1. Remove the cuff connector 1) from the cuff tube G2 and care-
fully pull the bladder through the opening at the edge of the cuff
cover.

2. Hand wash the cuff cover in soapsuds: not hotter than 30 °C.

3. Completely dry the cuff cover by linen drying.

4. Loop the cuff tube back through its opening and carefully place
the bladder flat in the cuff cover.

5. Reattach the cuff connector on the cuff tube.

& The bladder must lay straight in the cuff cover, not folded.

Microlife BP B3 Comfort PC

A EN



&= Do not use fabric softener.

WARNING: Do not wash the cuff in a washing machine or
dishwasher!

f WARNING: Do not dry the cuff cover in a tumble dryer!

WARNING: Under no circumstances may you wash the
A inner bladder!

Accuracy test

We recommend this device is tested for accuracy every 2 years or
after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your
local Microlife-Service to arrange the test (see foreword).

Disposal

Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
=  domestic waste.

10.Guarantee

This device is covered by a 5 year guarantee from the date of
purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife
will repair or replace the defective product free of charge.
Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

o Transport costs and risks of transport.

* Damage caused by incorrect application or non-compliance
with the instructions for use.

Damage caused by leaking batteries.

Damage caused by accident or misuse.

Packaging/storage material and instructions for use.

Regular checks and maintenance (calibration).

Accessories and wearing parts: Batteries, power adapter
(optional).

The cuff is covered by a functional guarantee (bladder tightness)
for 2 years.

Should guarantee service be required, please contact the dealer
from where the product was purchased, or your local Microlife
service. You may contact your local Microlife service through our
website: www.microlife.com/support

Compensation is limited to the value of the product. The guarantee
will be granted if the complete product is returned with the original
invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong

or renew the guarantee period. The legal claims and rights of
consumers are not limited by this guarantee.

11. Technical Specifications

10-40°C/50-104 °F

15 - 90 % relative maximum humidity
-20-+55°C/-4-+131 °F

15 - 90 % relative maximum humidity

Operating
conditions:
Storage conditions:

Weight: 402 g (including batteries)

Dimensions: 138 x 94.5x 62.5 mm

Cuff size: from 17 - 52 cm according to the cuff
sizes (see «Selecting the correct cuff»)

Measuring oscillometric, corresponding to Korotkoff

procedure: method: Phase | systolic, Phase V

diastolic
Measurement range: 20 - 280 mmHg - blood pressure
40-199 beats per minute — pulse

Cuff pressure 0-299 mmHg
display range:

Resolution: 1 mmHg

Static accuracy: within £ 3 mmHg

+ 5 % of the readout value
e 4x1.5V alkaline batteries; size AA
o Mains adapter DC 6V, 600 mA
(optional)
approx. 580 measurements
(using new batteries)

Pulse accuracy:
Voltage source:

Battery lifetime:

IP Class: IP 20
Reference to EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
standards: IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Expected service life: Device: 5 years or 10000 measurements,
whichever comes first
Accessories: 2 years or 5000 measure-
ments, whichever comes first

This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
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Microlife BP B3 Comfort PC

Botén ON/OFF (Encendido/Apagado)
Pantalla

Boton M (Memoria)

Boton MAM

Boton de usuario

Enchufe para manguito

Enchufe para adaptador de corriente
Puerto USB

Compartimento de baterias
Brazalete

Conector del manguito

Tubo de brazalete

BISISIOIOICIOICIOIOIONS)

o

antalla

Valor sistélico

Valor diastélico

Frecuencia del pulso

Modo MAM

Indicador de bateria

Control de ajuste del brazalete

-A: Ajuste subdptimo del brazalete

-B: Indicador de movimiento del brazo «Err 2»
-C:Comprobacion de la presion del brazalete «Err 3»
Indicador de sefial del brazalete «Err 1»
Simbolo de latidos irregulares (IHB)

Tiempo de intervalo MAM

Indicador de seméforo

Indicador del pulso

Indicador de usuario

Valor guardado

Fecha/Hora

BISIGIEIN]E)

Antes de utilizar el dispositivo lea estas
instrucciones de uso, ya que contienen
informacion importante. Siga las instruc-
ciones por su seguridad y consérvelas para
poder consultarlas en el futuro.

@ SISISISISISISNE)

Pieza aplicada tipo BF
Mantener en lugar seco

Fabricante

Las baterias y los dispositivos electronicos
se deben eliminar segun indique la norma-
tiva local pertinente y no se deben
desechar junto con la basura doméstica.

Representante autorizado en la Comu-
nidad Europea

Numero de referencia

Numero de serie(AAAA-MM-DD-SSSSS;
afio-mes-dia-numero de serie)

Precaucion

Limitacién de humedad

Limitacion de temperatura

Dispositivo médico

% Mantenga el dispositivo fuera del alcance
Q) de los nifios de 0 a 3 afios de edad.

c € 0044 Marca de conformidad CE

Uso previsto:

Este monitor de presion arterial oscilométrico esta disefiado para
medir la presion arterial no invasiva en personas de 12 afios o
mas.

05%*&9@&5 < | ) B

Estimado cliente,
Este dispositivo ha sido desarrollado en colaboracién con médicos
y su muy alta precision ha sido probada en ensayos clinicos.*

Microlife BP B3 Comfort PC
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Sitiene cualquier pregunta o problema o si desea pedir piezas de
recambio, no dude en contactar con su servicio de atencién al
cliente de Microlife local. Su distribuidor o farmacia podré indicarle
la direccion del distribuidor de Microlife en su pais. También puede
visitarnos en Internet en www.microlife.com donde encontrara
informacion Util sobre nuestros productos.

iCuide su salud con Microlife AG!

* Este dispositivo ha sido clinicamente validado de acuerdo a la
Sociedad Europea de hipertension ESH y 1ISO81060-2:2013.
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1. Uso del dispositivo por primera vez

Colocar las baterias

Después de desembalar el dispositivo, en primer lugar, inserte las
baterias. El compartimento de las baterias (9) esté en la parte infe-
rior del dispositivo. Inserte las baterias (4 x 1,5 V, tamafio AA) de
acuerdo con las marcas de polaridad indicadas.

Ajuste de fecha y hora

1. Unavez activadas las baterias, el nimero del afio parpadea en
la pantalla. Ajuste el afio pulsando el botén M (3). Para confir-
marlo y ajustar a continuacion el mes, pulse el boton MAM (2.

2. Ahora puede ajustar el mes usando el botdn M. Pulse el boton
MAM para confirmar y, a continuacién, ajuste el dia.

3. Por favor, siga las instrucciones anteriores para ajustar el dia,
lahora y los minutos.

4. Una vez que haya ajustado los minutos y pulsado el boton
MAM, la fecha y la hora quedan establecidas y se visualiza la
hora.

5. Sidesea cambiar la fecha y la hora, pulse y mantenga pulsado
el boton MAM durante aprox. 3 segundos hasta que comience
a parpadear el nimero del afio. Ahora, podra introducir los
nuevos valores tal como se ha descrito anteriormente.

Elegir el manguito correcto

Microlife ofrece diferentes tamafios de manguitos. Elija el tamafio
de manguito adecuado segun la circunferencia de su brazo
(medida de forma ajustada en el centro del brazo).

Tamafio de manguito |para una circunferencia del brazo
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

&= Como opcion existen manguitos preformados.

& Use Unicamente manguitos Microlife.

» Contacte su servicio al cliente de Microlife local, si el manguito
@9 incluido no es el adecuado para usted.
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» Conecte el manguito al dispositivo insertando el conector (1)
del manguito en el enchufe (6) del manguito hasta que no entre
mas.

@& Sicompra un brazalete de repuesto Microlife, retire el
conector del brazalete (7) del tubo del brazalete 43 del
brazalete suministrado con el dispositivo original e inserte
este conector en el tubo del brazalete de repuesto (valido
para todos los tamafios de brazaletes).

Seleccionar el usuario

Este dispositivo permite almacenar los resultados de 2 usuarios.

» Seleccione el usuario deseado (usuario 1 0 usuario 2 3)
presionando el botén de usuario (5).

@& Antes de cada medicion, asegurese de seleccionar el
usuario correcto.

Seleccionando el modo estandar o MAM

Antes de cada medicidn, seleccione estandar (medicidn unica) o

modo MAM (triple medicién automatica). En modo MAM, 3 medi-

ciones se toman automaticamente en sucesiony la el resultado se
analiza automéaticamente y se muestra. Debido a que la presion
arterial fluctua constantemente, un resultado obtenido de esta
manera es mas confiable que cuando se realiza una Unica medi-
cion.

o Para seleccionar el modo MAM, presione el boton MAM (&)
hasta que aparezca el simbolo MAM @) en la pantalla. Para
cambiar al modo estandar (medicién unica), presione el botén
MAM nuevamente, hasta que desaparezca el simbolo MAM.

o Enla parte inferior izquierda de la pantalla aparecen 1,20 3
paraindicar cual de las 3 mediciones se esta realizando en ese
momento.

o Hay un descanso de 15 segundos entre las mediciones. Una
cuenta regresiva indica el tiempo restante.

o Losresultados individuales no se visualizan. Su presion arterial
s6lo se visualizara una vez que se hayan efectuado las 3 medi-
ciones.

o No retire el manguito entre las mediciones.

o Siunade las mediciones individuales ha sido dudosa, se toma
automaticamente una cuarta.

2. Lista de chequeo para efectuar una medicion fiable

» Evite comer o fumar, asi como cualquier otra actividad inmedia-
tamente antes de la medicion.

»

Siéntese en unasilla con respaldo y relajese durante 5 minutos.
Mantenga los pies planos sobre el piso y no cruce las piernas.
Efectiie la medicion siempre en el mismo brazo (normal-
mente en el izquierdo). Es recomendable que su médico realice
dos mediciones en cada brazo durante la primera visita para
determinar de qué brazo se tomaran las mediciones en el
futuro. Las mediciones se deben efectuar en el brazo con
presion arterial mas alta.

Quitese las prendas de vestir ajustadas a su brazo. Para evitar

la constriccidn, no se deben arremangar las mangas de

camisa, ya que no interfieren con el manguito si se encuentran
en contacto con el brazo.

Asegurese de utilizar el tamafio correcto del manguito

(marcado en el manguito).

o Coloque el manguito de tal forma que esté ajustado, pero
que no quede demasiado apretado.

o Asegurese de que el manguito esté colocado 1-2 cm por
encima del codo.

o Lamarca de la arteria en el manguito (barra larga de 3 cm)
debe descansar sobre la arteria que va en el lado interior del
brazo.

o Coloque el brazo de tal forma que esté relajado.

o Asegurese de que el manguito se encuentre a la misma
altura que su corazén.

. Medicion de la presién arterial

N

. Seleccione el modo estandar (medicion tnica) o MAM (auto-

matico medicion triple): ver detalles en el capitulo 1.».

. Presione el boton ON/OFF (1) para iniciar la medicion.
. Ahora, el manguito se inflara automaticamente. Relajese, no se

mueva y no tense los musculos del brazo hasta que se visua-
lice el resultado de la medicion. Respire normalmente y no
hable.

. La comprobacién de ajuste del brazalete G8 en la pantalla

indica que el brazalete esta perfectamente colocado. Si
aparece el icono 18-A, el brazalete se ajusta de forma subop-
tima, pero todavia esta bien para medir.

. La medicién es efectuada durante el inflado del brazalete. La

velocidad del inflado del brazalete puede variar, esto es normal.

. Durante la medicion, el indicador de pulso @3 parpadea en la

pantalla.

Microlife BP B3 Comfort PC
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7. Se visualiza el resultado compuesto por la presion arterial sisto-
lica @3, diastélica @4, y la frecuencia del pulso G5. Tenga en
cuenta también las explicaciones de otras indicaciones en este
manual.

8. Retire el manguito cuando la medicién haya terminado.

9. Desconecte el dispositivo. (El tensidmetro se apaga automati-
camente al cabo de aprox. 1 min).

@& La medicién se puede detener en cualquier momento
presionando el boton ON/OFF (p. €j., si no se encuentra
bien 0 en caso de tener una sensacion de presion desa-
gradable).

Procedimiento para no guardar la lectura

Tan pronto como se muestre la lectura, mantenga presionado el
botdn de ON/OFF (1) hasta que parpadee «M» @9. Confirme para
eliminar la lectura presionando el boton MAM (@).

&= «CL» se muestra cuando la lectura se elimina de la
memoria con éxito.

¢ Como he de evaluar mi presion arterial?

El triangulo en el lado izquierdo de la pantalla @ indica dentro
dequé rango se encuentra la presion arterial medida. El valor esta
dentro del 6ptimo (verde), elevado (amarillo) o rango alto (rojo). La
clasificacion corresponde a la siguiente rangos definidos por las
directrices internacionales (ESH, ESC, JSH). Datos en mmHg.

Recomendacion
Acudir al médico

Sistélico | Diastélico
2135 285

Nivel

1. |presion arterial
demasiado alta

2. |presion arterial |130 - 13480 - 84 Autocontrol
elevada

3. |presion arterial | <130 <80 Autocontrol
normal

El valor superior es el que determina la evaluacion. Ejemplo: un
valor de la presion arterial de 140/80 mm Hg o 130/90 mm Hg
indica «presion arterial demasiado alta.

Apariencia del simbolo de latidos irregulares (IHB)

Este simbolo 34 indica que se detectd un latido cardiaco irregular.
En este caso, la presion arterial medida puede diferir de sus
valores reales de presion arterial. Se recomienda repetir la medi-
cion.

Informacion para su doctor en caso de aparicion
repetida del simbolo IHB

Este dispositivo es un monitor oscilométrico de presion arterial

que también mide el pulso durante la medicion de la presion
arterial e indica cuando el ritmo cardiaco es irregular.

4. Memoria de datos

Este dispositivo almacena automaticamente hasta 99 mediciones
por cada usuario.
Seleccione el usuario 1 0 2 presionando el botén de usuario ().

Ver los valores guardados

Presione brevemente el botén M (3) cuando el dispositivo esté
apagado. En la pantalla aparecera «M» @9y «Aw, cual representa
el promedio de todos los valores almacenados.

Al volver a pulsar el botén M se vuelve a visualizar el valor anterior.
Pulsando el botén M repetidamente se puede cambiar de un valor
guardado a otro.

@& Las lecturas de presion arterial con ajuste de manguito
suboptimo 38-A no se consideran en el valor promedio.

& Tenga cuidado de no exceder la capacidad maxima de la
memoria que es de 99 valores. Cuando la memoria esta
llena, el valor mas antiguo es reemplazado por el valor
niimero 100. Los valores deberan ser evaluados por un
médico antes de alcanzar la capacidad maxima de la

memoria; en caso contrario, se perderan los datos.

Borrar todos los valores

Asegurese que el usuario correcto esta activado.

Si esta seguro de que desea eliminar permanentemente todos los
valores almacenados, mantenga presionado el botén M (el dispo-
sitivo debe haberse apagado previamente) hasta que aparezca
«CL ALL» y luego suelte el boton. Para borrar la memoria de
forma permanente, presione el botén de tiempo mientras
parpadea «CL ALL». Los valores individuales no se pueden
borrar.

& Cancelar eliminacion: presione el botén ON/OFF (1)
mientras «CL ALL» esta parpadeando.
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5. Indicador de baterias y cambio de baterias

Baterias con poca carga

Cuando las baterias estan gastadas aproximadamente %, el
simbolo de baterias @7 parpadea al momento de encender el
dispositivo (se visualiza una bateria parcialmente cargada).
Aunque el dispositivo seguira midiendo de manera fiable, tenga a
mano baterias de recambio.

Baterias descargadas - cambio

Cuando las baterias estan gastadas, el simbolo de baterias G7)

parpadea al momento de encender el dispositivo (se visualiza una

bateria descargada). Ya no se puede realizar ninguna medicion y

es preciso cambiar las baterias.

1. Abra el compartimento de baterias (9) situado en la parte
posterior del dispositivo.

2. Sustituya las baterias; asegurese de que la polaridad seala
correcta, tal como lo indican los signos en el compartimiento.

3. Para ajustar la fecha y la hora, siga el procedimiento descrito
en el Apartado «1. Uso del dispositivo por primera vez».

@& La memoria retiene todos los valores, aunque haya que
resetear la fecha y la hora; para este fin, el nimero del afio
parpadea automaticamente después de cambiar las
baterias.

¢ Qué baterias y qué procedimiento?

@& Utilice 4 baterias alcalinas nuevas de tamafio AA, de 1,5V,
de larga duracion.

@& No utilice baterias caducadas.

@& Sinova a usar el dispositivo durante un periodo prolon-
gado, extraiga las baterias.

Uso de baterias recargables

Este dispositivo también se puede usar con baterias recargables.

&= Utilice unicamente baterias reutilizables del tipo «NiMH».

&= Lasbaterias se deben extraer y recargar, cuando aparezca
el simbolo de bateria (bateria descargada). No deben
permanecer en el interior del dispositivo, ya que se pueden
dafiar (descarga total como resultado de un uso poco
frecuente del dispositivo, incluso estando apagado).

& Retire siempre las baterias recargables si no va a usar el
dispositivo en una semana 0 mas.

4

jLas baterias NO se pueden recargar dentro del
tensiometro! Recargue las baterias en un cargador externo
y observe la informacién relativa a la recarga, el cuidado y
a la duracion.

6. Uso de un adaptador de corriente

Este dispositivo se puede hacer funcionar utilizando el adaptador

de corriente de Microlife (DC 6V, 600 mA).

&= Utilice inicamente el adaptador de corriente de Microlife
disponible como accesorio original, apropiado para su
voltaje de alimentacion.

@& Asegurese de que no estén dafiados ni el adaptador
ni el cable.
1. Inserte el cable del adaptador en el enchufe para el adaptador
de corriente (7) situado en el dispositivo.
2. Inserte la clavija del adaptador en una caja de enchufe.
Mientras esté conectado el adaptador de corriente, no se
consume corriente de las baterias.

7. Funciones de conexion con el PC

Este dispositivo se puede utilizar junto con un ordenador personal
(PC) con el software Microlife Blood Pressure Analyzer+ (BPA*).
Los datos almacenados se pueden transferir al PC conectando el
tensiometro al PC mediante un cable.

Sino se incluye el cupdn de descarga ni el cable, descargue el
BPA software de www.microlife.com/software y use un cable
Micro-USB.

8. Mensajes de error

Si se produce un error durante la medicion, esta se interrumpe y
se visualiza un mensaje de error, p. €j., «Err 3».

Error  |Descripcion |Posible causa y solucion
«Err 1» |Sefial Las sefiales del pulso en el manguito
demasiado | son demasiado débiles. Vuelva a
débil colocar el manguito y repita la
medicion.*

Microlife BP B3 Comfort PC



9. Seguridad, cuidado, control de precision

y eliminacion de residuos

Error Descripcion | Posible causa y solucion

«Err2» |Sefial de Durante la medicién se han detectado

18-B error sefiales de error por el manguito,
causadas, por ejemplo, por el movi-
miento o la contraccion de un musculo.
Repita la medicién manteniendo el
brazo quieto.

«Err 3» |Presion No se puede generar una presion

@8-C anormal de |adecuada en el manguito. Se puede

brazalete haber producido una fuga. Compruebe
que el manguito esté conectado
correctamente y que no esté
demasiado suelto. Cambie las baterias
si fuese necesario. Repita la medicién.

«Err 5» |Resultado |Las sefales de medicién son impre-

anormal cisas y, por ello, no se puede visualizar
ningun resultado. Lea la lista de
chequeo para efectuar mediciones
fiables y repita la medicion.*

«Err 6» |Modo MAM | Ha habido demasiados errores durante
la medicion en el modo MAM, por lo
que es imposible obtener un resultado
final. Lea la lista de chequeo para efec-
tuar mediciones fiables y repita la
medicion.*

«Hl» Pulso o La presién en el manguito es

presion de | demasiado alta (superior a 299

manguito mm Hg) o el pulso es demasiado alto

demasiado | (mas de 200 latidos por minuto).

alto Relajese durante 5 minutos y repita la
medicién.*

«LO»  |Pulso El pulso es demasiado bajo (menos de

demasiado |40 latidos por minuto). Repita la
bajo medicion.*

* Por favor, consulte inmediatamente a su médico, si este o cual-

quier otro problema ocurre repetidamente.

f Seguridad y proteccion

o Siga las instrucciones de uso. Este documento proporciona

informacion importante de operacion y seguridad del producto
con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este docu-
mento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras
consultas.

Este dispositivo sélo se debe utilizar para los propésitos
descritos en estas instrucciones. El fabricante no se responsa-
biliza de ninglin dafio causado por un uso inadecuado.

El dispositivo esta integrado por componentes sensibles y se
debe tratar con cuidado. Respete las indicaciones de almace-
namiento y funcionamiento que se describen en el apartado
«Especificaciones técnicas».

Los brazaletes son sensibles y deben tratarse cuidadosa-
mente.

Infle el manguito Unicamente cuando esta colocado correcta-
mente en el brazo.

No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta
alguna anomalia.

Nunca abra el dispositivo.

Lea las instrucciones de seguridad adicionales en los disposi-
tivos individuales de este manual.

El resultado de medicion dado por este dispositivo no es un
diagndstico. No esta reemplazando la necesidad para la
consulta de un médico, especialmente si no coincide con los
sintomas del paciente. No confie solo en el resultado de la
medicion, considere siempre otros sintomas potencialmente
presentes y la retroalimentacion del paciente. Se aconseja
llamar a un médico o una ambulancia si es necesario.

'Q) Asegﬂrgse de que los nifios no utilicen el dispositivo sin

038/ supervision, puesto que podrian tragarse algunas de las
piezas mas pequefias. Tenga en cuenta el riesgo de
estrangulamiento en caso de que este dispositivo se sumi-
nistre con cables o tubos.

f Contraindicaciones
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A fin de evitar mediciones imprecisas o lesiones, no utilice este
dispositivo si el estado del paciente coincide con las contraindica-
ciones siguientes.

El dispositivo no est4 indicado para tomar la presion de
pacientes pediatricos de menos de 12 afios de edad (nifios,
nifios pequefios o neonatos).

La presencia de una arritmia cardiaca elevada durante el
proceso puede interferir en la medicion de la presion arterial y
afectar a la fiabilidad de los resultados. Consulte a su médico
si puede utilizar el dispositivo en este caso.

El dispositivo mide la presion arterial mediante un manguito de
presion. Si el miembro donde se va a tomar la presion presenta
una lesion (por ejemplo heridas abiertas), alteraciones o esta
sometido a tratamiento (por ejemplo con una via intravenosa)
que desaconsejen el contacto de superficie o la presurizacion,
no utilice el dispositivo para evitar que empeoren las lesiones o
la situacion.

Los movimientos del paciente durante la medicidn pueden
interferir en el proceso e influir en los resultados.

Evite tomar la presion a pacientes cuyo estado, enfermedad o
susceptibilidad a las condiciones del entorno den lugar a movi-
mientos incontrolados (por ejemplo temblores o estremeci-
mientos) y sean incapaces de comunicarse con claridad (por
ejemplo nifios y pacientes inconscientes).

El dispositivo utiliza el método oscilométrico para determinar la
presion arterial. El brazo en el que se esta tomando la presion
debe tener una perfusion normal. El dispositivo no se debe
utilizar en extremidades con la circulacién sanguinea limitada o
afectada. Si padece perfusion o trastornos sanguineos,
consulte al médico antes de utilizar el dispositivo.

Evite tomar la presion en el brazo que esté en el lado de una
mastectomia o una extirpacion de ganglio linfatico.

No utilice el dispositivo en un vehiculo en movimiento (por
ejemplo un coche o un avion).

ADVERTENCIA

Indica una situacién potencialmente peligrosa que si no se evita
podria ocasionar la muerte o lesiones graves.

Este dispositivo solo se puede destinar a los usos que se
describen en este manual de instrucciones. El fabricante no
sera responsable de los dafios provocados por el uso inco-
rrecto.

No cambie la medicacion ni el tratamiento del paciente basan-
dose en el resultado de una o multiples mediciones. Los
cambios de tratamiento y de medicacién solo los puede pres-
cribir un profesional médico.

Revise el dispositivo, el manguito y los demas componentes
para detectar posibles dafios. NO UTILICE el dispositivo, el
manguito o los componentes si estan dafiados o no funcionan
con normalidad.

El flujo sanguineo del brazo se detiene temporaimente durante
la medicion. Si la interrupcion del flujo sanguineo se alarga la
circulacion periférica se reduce, lo que puede causar lesiones
en los tejidos. Esté pendiente de los signos de obstruccion de
la circulacion periférica (por ejemplo el cambio de color de los
tejidos) si toma la presion de forma continuada o durante un
largo periodo de tiempo.

La exposicion prolongada a la presion del manguito reducira la
perfusion periférica y puede dar lugar a lesiones. Evite
prolongar la presurizacién del manguito mas alla del tiempo de
medicién normal. En caso de presurizacion anormalmente
larga interrumpa la medicion o afloje el manguito para que baje
la presion.

No utilice el dispositivo en un entorno rico en oxigeno o cerca
de gases inflamables.

El dispositivo no es resistente al agua. No salpique ni sumerja
el dispositivo en agua u otros liquidos.

No desmonte o intente reparar el dispositivo, los accesorios y
los componentes cuando esté en uso o guardado. Se prohibe
acceder al hardware y el software internos del dispositivo. El
acceso Y la reparacion no autorizados del dispositivo cuando
esta en uso o guardado pueden poner en riesgo la seguridad y
el buen funcionamiento del mismo.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los nifios y las
personas que no sean capaces de utilizarlo. No olvide que con
este dispositivo y sus accesorios existe riesgo de ingestion
accidental por las piezas pequefias y de estrangulamiento por
los cables y tubos.

PRECAUCION

Indica una situacion potencialmente peligrosa que si no se evita
podria ocasionar lesiones leves 0 moderadas al usuario o
paciente o bien dafios al dispositivo u otros objetos.

Microlife BP B3 Comfort PC
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 El dispositivo esta destinado Unicamente a la toma de la
presion sanguinea en el brazo. No mida la presion arterial en
otros sitios porque la lectura no seria precisa.

o Una vez realizada la medicién afloje el manguito y espere > 5
minutos a que se restablezca la perfusion del brazo antes de
realizar una nueva medicion.

¢ No utilice este dispositivo y otros dispositivos médicos (DM)
eléctricos a la vez, ya que podria provocar anomalias en el
dispositivo o mediciones imprecisas.

* No utilice el dispositivo cerca de equipos quirdrgicos de alta
frecuencia (AF), dispositivos de resonancia magnética (RM) y
escaneres de tomografia computarizada (TC) porque podria

provocar anomalias en el dispositivo 0 mediciones imprecisas.

o Utilice y guarde el dispositivo, el manguito y los componentes
en las condiciones de temperatura y humedad indicadas en las
«Especificaciones técnicas». Si el dispositivo, el manguito y los
demas componentes se utilizan o guardan en condiciones
distintas de las «Especificaciones técnicas» podrian producirse
anomalias en el funcionamiento y riesgos para la seguridad.

o Proteja el dispositivo y los accesorios de lo siguiente para evitar
que se dafien:

— agua, otros liquidos y humedad
— Temperaturas extremas.

impactos y vibraciones
— Luz directa del sol.

— Contaminacién y polvo.

o Este dispositivo ofrece 2 configuraciones de usuario.
Compruebe que se ha limpiado y desinfectado después de
cada uso para evitar la contaminacion cruzada entre usuarios.

o Deje de utilizar el dispositivo y el manguito y consulte a su
médico si experimenta irritacion cutdnea o molestias.

Informacion de compatibilidad electromagnética

Este dispositivo cumple con la norma EN 60601-1-2: 2015 sobre

perturbaciones electromagnéticas.

Este dispositivo no esta certificado para utilizarse cerca de

aparatos médicos de alta frecuencia (AF).

No utilice el dispositivo cerca de campos electromagnéticos

fuertes y equipos de comunicacion por radio portatiles (por

ejemplo hornos microondas o dispositivos méviles). Mantenga
una distancia minima de 0.3 m respecto a esos aparatos cuando
utilice el dispositivo.

Cuidado del dispositivo
Limpie el dispositivo unicamente con un pafio suave y seco.

Limpieza del brazalete

El brazalete entregado con este dispositivo es lavable.

1. Retire el conector del brazalete (1) del tubo del brazalete G0 y
tire con cuidado de la vejiga a través de la abertura en el borde
de la tapa del brazalete.

2. Lave la cubierta del brazalete a mano en jabones: no mas
caliente que 30 °C.

3. Secar completamente la tapa del brazalete secando la ropa.

4. Cologue el tubo del brazalete a través de su abertura y coloque
con cuidado la vejiga en la cubierta del brazalete.

5. Vuelva a colocar el conector del brazalete en el tubo del braza-
lete.

&= Lavejiga debe quedar recta en la funda del brazalete, no
doblada.

&= No utilizar suavizante.

f ATENCION: {No lave el brazalete en la lavadoral

ATENCION: {No seque la cubierta del brazalete en una
A secadora!

ATENCION: {No debe lavarse, en ningn caso, la camara
de aire localizada en el interior!

Control de precision

Recomendamos someter este dispositivo a un control de precision
cada 2 afios o después de un impacto mecanico (p. €j., si se ha
caido). Por favor, contacte su servicio al cliente Microlife local para
concertar la revision (ver introduccion).

Eliminacion de residuos

Las baterias y los dispositivos electronicos se deben elim-
inar seguin indique la normativa local pertinente y no se
mmm  deben desechar junto con la basura doméstica.

10. Garantia

Este dispositivo tiene una garantia de 5 afios a partir de la fecha
de compra. Durante este periodo de garantia, a nuestra discre-
cion, Microlife reparara o reemplazara el producto defectuoso de
forma gratuita.

La garantia no sera valida si abre o manipula el dispositivo.
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Los siguientes articulos estan excluidos de la garantia:

o Costos de transporte y riesgos del transporte.

o Dafios causados por la aplicacion incorrecta o el incumpli-
miento de las instrucciones de uso.

Dafio causado por fugas de baterias.

Dafio causado por accidente o mal uso.

Comprobaciones periddicas y mantenimiento (calibracion).
Accesorios y piezas de desgaste: Baterias, adaptador de
corriente (opcional).

El brazalete esta cubierto por una garantia funcional (estan-
queidad de la vejiga) durante 2 afios.

En caso de que se requiera un servicio de garantia, comuniquese
con el distribuidor donde adquiri6 el producto o con su servicio
local de Microlife. Puede ponerse en contacto con su servicio local
Microlife a través de nuestro sitio web: www.microlife.com/
support.

La compensacion se limita al valor del producto. La garantia se
otorgara si el producto completo se devuelve con la factura
original. La reparacion o el reemplazo dentro de la garantia no

prolonga ni renueva el periodo de garantia. Los reclamos y dere-

chos legales de los consumidores no estan limitados por esta
garantia.

11. Especificaciones técnicas

Material de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.

10-40°C/50- 104 °F

15 -90% de humedad relativa méaxima
-20-+55°C/-4-+131 °F

15 - 90% de humedad relativa méaxima
Peso: 402 g (incluyendo baterias)

Tamaio: 138 x 94.5 x 62.5 mm

Tamaio de brazalete: de 17 - 52 cm segun los tamarios de
brazalete (ver «Elegir el manguito
correcton)

oscilométrico, segun el método Korotkoff:
Fase | sistélica, fase V diastdlica

20 - 280 mm Hg - presion arterial
40-199 latidos por minuto — pulso

Condiciones de
funcionamiento:
Condiciones de
almacenamiento:

Procedimiento de
medicion:
Nivel de medicion:

Intervalo de
indicacion de la
presion del
manguito:
Resolucion:
Precision estatica:

Precision del pulso:
Fuente de corriente:

Duracion de la
bateria:

Clase IP:

Referencia a los
estandares:

Vida util esperada:

0-299 mm Hg

1 mm Hg
dentro de + 3 mm Hg
+ 5% del valor medido
o 4 baterias alcalinas 1,5 V; tamafio
AA
o Adaptador de voltaje c.a. 6V,
600 mA (opcional)
aprox. 580 mediciones (usando baterias
nuevas)
IP 20
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Dispositivo: 5 afios 0 10000 mediciones,
lo que ocurra primero.
Accesorios: 2 afios 0 5000 mediciones, lo
que ocurra primero.

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos de la
Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Microlife BP B3 Comfort PC
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(® Bouton ON/OFF (marchefarrét) - Partie appliquée du type BF
(@ Ecran
®  Bouton M (mémoire) "y A conserver dans un endroit sec
@ Bouton MAM T
Bouton utilisateur Fabricant
(® Prise pour brassard M
@ infteupsogr adaptateur secteur Les piles et appareils électroniques doivent
CO et Aol :g atre éliminés en conformité avec les
©  Compartiment a piles — prescriptions locales, séparément des
% ﬁrassar? b ’ ordures ménageres.
onnecteur brassart Représentant autorisé dans la
@@ Tube de raccordement communauté européenne
Ecran Numéro de catalogue
@ Tension systolique Numéro de sari
@3 Tension diastolique umero ge sene )
@ Fréquence des battements cardiaques @ (AAAA'MM"!J'SSSSS, ’ .
année-mois-jour-numéro de série)

@© Mode MAM Attention
@ Indicateur d'état de charge des piles A
@9 Veérification de I'ajustement du brassard o

-A: Ajustement du brassard non optimal % Limite d'humidité

-B: Indicateur de mouvement «Err 2»

-C:Verifier la pression dans le brassard «Err 3» . Limite de température
Indicateur de signal de brassard «Err 1» ) /lf
@0 (IHB) symbole de rythme cardiaque irrégulier ’ Dispositif médical
@) Intervalle de temps MAM P
@ Indicateur de classification de mesure Tenir hors de portée des enfants de
@3 Indicateur de pouls @ 0a3ans
@3 Indicateur utilisateur Marquage CE conforme
@9 Indicateur de mise en mémoire c € 0044 aueg
@9 Date/Heure

5 Lisez attentivement les informations impor-  Utilisation:

Q‘9 tantes contenues dans le mode d’emploi Ce tensiométre oscillométrique est congu pour mesurer la pres-
avant d'utiliser cet appareil. Pour votre sion artérielle de maniére non invasive chez les personnes agées
sécurité, suivez le mode d’emploi et de 12 ans et plus.
conservez-le pour toute consultation
ultérieure.
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Cher client,

Cetappareil a été développé en collaboration avec des médecins.
Les tests cliniques dont il a fait I'objet ont montré que les résultats
affichés sont d'une tres grande précision.*

Si vous avez des questions, des problémes ou désirez
commander des pieces détachées, veuillez contacter votre
Service Clients Microlife local. Adressez-vous a votre revendeur
ou a la pharmacie ou vous avez acheté I'appareil pour avoir les
coordonnées du représentant Microlife de votre pays. Vous
pouvez aussi visiter notre site Internet a 'adresse www.micro-
life.com, ol vous trouverez de nombreuses et précieuses informa-
tions sur nos produits.

Restez en bonne santé avec Microlife AG.

* L'appareil est testé selon le protocole ESH et ISO81060-2:2013.
Sommaire

1. Premiére mise en service de |'appareil
Insertion des piles
Réglage de la date et de I'heure
Sélection du brassard correct
Choix de l'utilisateur
Sélection du mode standard ou MAM
2. Pré-requis pour une mesure fiable
3. Prise de tension
Comment ne pas enregistrer une lecture
Comment puis-je évaluer ma tension?
Apparition du symbole de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
4. Mémoire
Visualisation des valeurs enregistrées
Suppression de toutes les valeurs
5. Indicateur d'état de charge des piles et de remplacement
Piles presque déchargées
Piles déchargées — remplacement
Types de pile et procédure
Utilisation de piles rechargeables
Utilisation d'un adaptateur secteur
Fonctions de connexion avec un PC
Messages d'erreurs
Sécurité, entretien, test de précision et élimination de
I'équipement
Entretien de l'appareil
Nettoyage du brassard
Test de précision
Elimination de I'équipement

© o N>

10. Garantie
11. Caractéristiques techniques

1. Premiére mise en service de l'appareil

Insertion des piles

Aprés avoir déballé votre appareil, insérez d'abord les piles. Le

compartiment a piles () se trouve sur le dessous de I'appareil.

Insérez les piles (4 x 1,5 V, format AA) en respectant les indica-
tions de polarité.

Réglage de la date et de I'heure

1. Une fois les nouvelles piles installées, I'année clignote sur
I'écran. Vous pouvez la régler I'année en appuyant sur la
touche M (3). Pour confirmer puis régler le mois, appuyez sur le
bouton MAM ().

2. Appuyez sur le bouton M pour régler le mois. Appuyez sur le
bouton MAM pour confirmer puis réglez le jour.

3. Veuillez suivre les instructions ci-dessus pour régler le jour,
I'heure et les minutes.

4. Une fois que vous avez réglé les minutes et appuyé sur le
bouton MAM, la date et I'heure sont programmées et I'heure
s'affiche.

5. Sivous voulez changer la date et I'heure, maintenez le bouton
MAM enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'a ce que
I'année clignote. Vous pouvez maintenant entrer les nouvelles
valeurs comme décrit ci-dessus.

Sélection du brassard correct

Microlife offre différentes tailles de brassard. Sélectionnez la taille
qui correspond a la circonférence du haut du bras (mesurée en
tendant le brassard autour du haut du bras dans la partie centrale).

Taille du brassard pour la circonférence du haut du bras
S 17-22 cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

& Des brassards préformés sont disponibles en option.

@& Utilisez exclusivement des brassards Microlife.

Microlife BP B3 Comfort PC
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» Adressez-vous a votre Service Microlife local si le brassard
fourni ne convient pas.

» Raccordez le brassard a 'appareil en enfichant le connecteur
@1 dans la prise (&) aussi loin que possible.

&= Sivous avez achetez un brassard Microlife de rechange
afin de remplacer le brassard d'origine vendu avec le tensi-
ometre, vous devez retirer le connecteur 1) du tuyau G
fourni avec I'équipement original puis insérer ce connecteur
dans le tuyau du brassard de rechange que vous avez
acheté. Ceci est valable pour toutes les tailles de brassard.

Choix de I'utilisateur

Cet appareil permet I'enregistrement des mesures pour 2 utilisa-

teurs.

» Sélectionnez I'utilisateur souhaité (utilisateur 1 ou utilisateur 2
4) en appuyant sur le bouton utilisateur (5).

& Avant chaque mesure, vérifiez que |'utilisateur sélectionné
est correct.

Sélection du mode standard ou MAM

Avant chaque mesure, sélectionnez le mode standard (mesure

unique) ou MAM (mesure triple automatique). En mode MAM, 3

mesures sont automatiquement prises successivement et le

résultat est ensuite automatiquement analysé et affiché. Comme
la pression artérielle est une valeur fluctuante, les résultats
obtenus de cette fagon sont plus fiables que lors d'une mesure
unique.

o Pour sélectionner le mode MAM, appuyez sur la touche MAM
(@) jusqu'a ce que le symbole MAM (¢ apparaisse sur l'écran.
Pour passer en mode standard (mesure unique), appuyez &
nouveau sur le bouton MAM jusqu'a ce que le symbole MAM
disparaisse.

o La partie droite inférieure de I'écran signale le numéro des 3
mesures réalisées au moyen des chiffres 1, 2 et 3.

o |lyaune pause de 15 secondes entre les mesures. Un compte
a rebours indique le temps restant.

o Les résultats individuels ne s'affichent pas. Votre tension
n'apparaitra sur 'écran qu'apres la réalisation des 3 mesures.

o N'enlevez pas le brassard entre les mesures.

o Sil'appareil juge I'une des mesures de la série non plausible, il
en effectuera une quatriéme.

2. Pré-requis pour une mesure fiable

» Evitez d'effectuer des efforts physiques, de manger ou de
fumer directement avant la prise de tension.

» Asseyez-vous sur une chaise & dossier et détendez-vous
pendant 5 minutes. Gardez les pieds a plat sur le sol et ne
croisez pas les jambes.

» Prenez toujours la tension sur le méme bras (normalement
a gauche). Il est recommandé que les médecins prennent, lors
de la premiére visite, des mesures aux deux bras afin de définir
le bras de référence. Le bras avec la plus haute tension arté-
rielle doit étre mesuré.

» Enlevez les vétements serrés du haut du bras. Pour éviter une
constriction, n'enroulez pas les manches en les remontant -
elles n'interférent pas avec le brassard quand elles restent a
plat.

» Assurez vous toujours que la taille du brassard correspond bien
a la circonférence du bras (en impression sur le brassard).

o Placez puis fermez le brassard sans trop le serrer.

e \Vérifiez que le brassard est positionné 1-2 cm au dessus de
la pliure du coude.

o Labarre colorée d'environ 3 cm (marqueur de repére de
I'artére) doit étre centrée exactement sur 'artére qui parcourt
la partie interne du bras.

o Placez votre bras sur un support pour qu'il soit détendu.

o \érifiez que le brassard est au méme niveau que votre
coeur.

3. Prise de tension

. Sélectionnez le mode standard (mesure unique) ou le mode
MAM (mesure triple automatique): voir détails au chapitre 1.».

2. Pressez le bouton ON/OFF (1) pour démarrer la mesure.

3. Le brassard commence a se gonfler. Essayez d'étre détendu.
Ne bougez pas et ne faites pas travailler les muscles de votre
bras avant I'affichage du résultat. Respirez normalement et
évitez de parler.

4. La vérification de I'ajustement du brassard @8 sur I'écran
indique que le brassard est parfaitement positionné. Si licone
(18-A apparait, le brassard n'est pas ajusté de maniére optimale
mais il est toujours possible de prendre la mesure.

5. Lamesure est calculée pendant la phase de linflation. La
vitesse d'inflation peut varier, il s'agit d'un phénomene normal.

6. Pendant la mesure, lindicateur de pouls @3 clignote sur I'écran.

N
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7. Le résultat, formé de la tension systolique @3, de la tension
diastolique G4 et du pouls, @5 s'affiche. Reportez-vous aussi
aux explications données sur d'autres affichages dans ce
manuel.

8. Une fois la mesure prise, enlevez le brassard.

9. Mettez I'appareil hors tension. (Le tensiométre se met hors
tension tout seul au bout de 1 min. environ).

&= Vous pouvez arréter la mesure & tout moment en pressant

le bouton ON/OFF (par ex. si vous n'étes pas a |'aise ou
sentez une pression désagréable).

Comment ne pas enregistrer une lecture

Dés que la mesure est affichée, maintenez enfoncée le bouton

ON/OFF () jusqu'a ce que «M» @5 clignote. Confirmez la

suppression de la mesure en appuyant sur le bouton MAM ().

&= «CL» s'affiche lorsque la lecture a bien été effacée de la
mémoire.

Comment puis-je évaluer ma tension?

Le triangle sur le bord gauche de I'écran @2 indique la plage dans
laquelle se trouve la valeur de pression artérielle mesurée. La
valeur est comprise soit dans la plage optimale (vert), élevée
(jaune) ou haute (rouge). Les plages correspondent a la classifica-
tion définie par les directives internationales (ESH, ESC, JSH).
Données en mmHg.

Plage Systolique | Diastolique | Recommandation

1. | Tension 2135 285 Consultation médi-
trop haute cale

2.|Tension 130-134 (80-84 Contréle personnel
élevée

3.| Tension <130 <80 Contréle personnel
normale

La valeur la plus haute est déterminante pour ['évaluation.
Exemple: une tension artérielle valeur 140/80 mmHg ou la valeur
130/90 mmHg indique une «tension trop haute».

Apparition du symbole de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
Ce symbole (4 indique qu'un rythme cardiaque irrégulier a été
détecté. Dans ce cas, la pression artérielle mesurée peut s'écarter
de vos valeurs réelles de tension artérielle. Il est recommandé de
refaire une mesure de tension.

Information destinée au médecin en cas d'apparition
réguliére du symbole IHB sur I'écran.

Cet appareil mesure la pression artérielle selon une méthode
oscillométrique. Pendant la mesure de la pression artérielle, il
analyse également le pouls et indique si la fréquence cardiaque
est irréguliére.

4. Mémoire

L'appareil enregistre automatiquement jusqu'a 99 mesures pour
chacun des 2 utilisateurs.

Sélectionnez I'utilisateur 1 ou l'utilisateur 2 en appuyant sur le
bouton utilisateur (5).

Visualisation des valeurs enregistrées

Pressez le bouton M (3) briévement quand I'appareil est hors
tension. L'écran affiche d'abord «M» @9 et «A», qui représente la
moyenne de toutes les mesures mémorisées.

Une nouvelle pression du bouton M réaffiche la valeur précédente.
Une pression répétée du bouton M vous permet de naviguer entre
les valeurs enregistrées.

& Les mesures de tension artérielle avec un brassard qui
n'est pas ajusté de maniere optimale 48-A ne sont pas
prises en compte dans la valeur moyenne.

Veuillez noter que le nombre maximal de mesures possi-
bles en mémoire est de 99. Une fois que la mémoire est
pleine, le résultat le plus ancien sera remplacé par la
nouvelle (100) mesure. Les valeurs doivent étre évaluées
par un médecin avant que la capacité de mémoire soit
atteinte — sinon les données seront perdues.

Suppression de toutes les valeurs

Veérifier que le bon utilisateur a été bien sélectionné.

Sivous étes certain de vouloir supprimer définitivement toutes les
valeurs enregistrées, maintenez le bouton M enfoncé (le dispositif
doit étre hors tension) jusqu'a ce que «CL ALL» apparaisse puis
relachez le bouton. Pour effacer définitivement la mémoire,
appuyez sur le bouton MAM lorsque «CL ALL» clignote. Les
valeurs individuelles ne peuvent pas étre effacées.

@& Annuler la suppression: appuyez sur le bouton ON/OFF
(@ lorsque «CL ALL» clignote.
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5. Indicateur d'état de charge des piles et de
remplacement

Piles presque déchargées

Quand les piles sont usées aux % environ, le symbole G7) cligno-
tera dés la mise sous tension de I'appareil (affichage d'une pile a
moitié remplie). Bien que I'appareil continue a effectuer des
mesures fiables, vous devriez remplacer les piles le plus tot
possible.

Piles déchargées — remplacement

Quand les piles sont déchargées, le symbole @7 clignotera des la

mise sous tension de I'appareil (affichage d'une pile déchargée). Il

vous est impossible de prendre d'autres mesures et vous devez

remplacer les piles.

1. Ouvrez le compartiment & piles (9) au dos de I'appareil.

2. Remplacez les piles — assurez-vous de la bonne polarité en

vous basant sur les symboles placés dans le logement.

3. Pour régler la date et I'heure, suivez la procédure décrite a la

section «1. Premiére mise en service de I'appareil».

@& Lamémoire conserve les valeurs enregistrées mais la date
et I'heure doivent étre redéfinies — les chiffres de I'année
clignotent automatiquement aprés le remplacement des
piles.

Types de pile et procédure

&> Utiliser 4 nouvelles piles alcalines de 1,5V, longue durée,
format AA.

& Nutilisez pas les piles au-dela de leur date de péremption.

& Sivous ne comptez pas utiliser I'appareil pendant une
période prolongée, prenez soin de retirer les piles.

Utilisation de piles rechargeables
Vous pouvez aussi faire fonctionner cet appareil avec des piles
rechargeables.

@& Veillez a n'utiliser que des piles rechargeables du type
«NiMH».

&= Veillez a retirer et a recharger les piles quand le symbole
d'usure (pile déchargée) apparait. Ne laissez pas les piles
a l'intérieur de |'appareil. Elles pourraient s'endommager
(décharge totale par inactivité prolongée de I'appareil,
méme s'il est hors tension).

&> Retirez toujours les piles rechargeables si vous n'avez pas
Iintention d'utiliser I'appareil pendant une semaine ou plus.

& |l estIMPOSSIBLE de charger les piles quand elles sont a
Iintérieur du tensiométre. Rechargez ces piles dans un
chargeur externe et observez les instructions relatives a la
charge, a I'entretien et a la durée de vie.

6. Utilisation d'un adaptateur secteur

Vous pouvez faire marcher cet appareil a I'aide d'un adaptateur

secteur Microlife (DC 6V, 600 mA).

&= Utilisez seulement 'adaptateur Microlife disponible comme
accessoire original pour I'alimentation électrique.

&= Veilleza ce que nil'adaptateur secteur ni le cable ne soient
endommagés.

1. Enfichez le cable d'alimentation dans la prise pour 'adaptateur
secteur (7) sur le tensiométre.

2. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur sur la prise de
courant murale.

Quand I'adaptateur secteur est raccordé, les piles ne sont pas

sollicitées.

7. Fonctions de connexion avec un PC

Il est possible d'utiliser cet appareil en connexion avec un ordina-
teur personnel (PC) sur lequel est installé le logiciel Microlife Blood
Pressure Analyzer+ (BPA+). Les données en mémoire peuvent
étre transférées au PC en reliant I'appareil par un cable au PC.
Si ni le coupon de téléchargement ni le cable ne sont inclus, télé-
chargez le logiciel BPA sur le site www.microlife.com/software et
utilisez un cable micro-USB.

8. Messages d'erreurs

Si une erreur se produit durant la mesure, celle-ci est interrompue
et un message d'erreur, par ex. «Err 3», s'affiche.

Erreur |Description |Cause(s) possible(s) et solution

«Err 1» | Signal trop | Les signaux de pulsation sur le bras-

a9 faible sard sont trop faibles. Repositionnez le
brassard et répétez la mesure.*

22

microlife



Erreur |Description |Cause(s) possible(s) et solution
«Err 2» | Signal Pendant la mesure, des signaux incor-
9B incorrect rects ont été détectés par le brassard
suite @ des mouvements du bras ou a
un effort musculaire. Répétez la
mesure sans bouger votre bras.
«Err 3» |Pression du |Le brassard ne se gonfle pas a la pres-
a8-C brassard sion requise. Des fuites peuvent s'étre
anormale produites. Vérifiez si le brassard est
bien raccordé et suffisamment serré.
Remplacez les piles si nécessaire.
Répétez la mesure.
«Err 5» |Résultat Les signaux de mesure sont inexacts
anormal et aucun résultat de mesure ne
s'affiche de ce fait. Pour une mesure
plus fiable, lisez attentivement les
instructions avant de renouveler la
mesure.*
«Err 6» |Mode MAM | Trop d'erreurs pendant la mesure en

mode MAM, ce qui empéche l'obten-
tion d'un résultat final. Pour une
mesure plus fiable, lisez attentivement
les instructions avant de renouveler la
mesure.*

«HI» Pouls ou La pression du brassard est trop
pression de | élevée (plus de 299 mmHg) OU le
brassardtrop | pouls est trop haut (plus de 200 batte-

élevé ments par minute). Reposez-vous 5
minutes, puis répétez la mesure.*
«LO» Poulstrop | Le pouls est trop bas (moins de 40
bas battements par minute). Répétez la

mesure.*

*Veuillez consulter immédiatement votre médecin si cela ou tout
autre probléme se produit a plusieurs reprises.

9. Sécurité, entretien, test de précision et élimination
de I'équipement

f Sécurité et protection

o Respectez les instructions d'utilisation. Ce document fournit
des informations importantes sur le fonctionnement et la sécu-
rité de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce document
avant d'utiliser I'appareil et conservez-le pour vous y référer
ultérieurement.

o Cet appareil est réservé aux applications décrites dans ce
manuel. Le fabricant ne peut étre tenu pour responsable de
dommages provoqués par une utilisation incorrecte.

o Cetappareil comprend des éléments sensibles et doit étre traité
avec précaution. Respectez les conditions de stockage et
d'emploi indiquées a la section «Caractéristiques techniques».

e Les brassards sont des éléments sensibles qui requiérent des
précautions.

* Ne gonflez le brassard qu'apres I'avoir ajusté autour du bras.

o N'utilisez pas I'appareil si vous pensez qu'il est endommagé ou
remarquez quelque chose d’anormal.

o N'ouvrez jamais I'appareil.

o Lisez attentivement les indications de sécurité mentionnées
dans les différentes sections de ce mode d'emploi.

o La mesure délivrée par cet appareil ne constitue pas un
diagnostic. Il ne remplace pas la nécessité d'une consultation
médicale, surtout si elle ne correspond pas aux symptémes du
patient. Ne comptez pas uniquement sur le résultat de la
mesure, considérez toujours d'autres symptémes pouvant
survenir et le ressenti du patient. Il est conseillé d'appeler un
médecin ou une ambulance si nécessaire.

'@) Ne Iaissezja!mais les enfants_ utiliser I'gppa!reil sans surveil-

0N/ lance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles
peuvent étre avalées. Possible risque d'étranglement dans
le cas ou I'appareil est fourni avec des cables ou des
tuyaux.

Contre-indications

Afin d’éviter toute mesure inexacte ou toute blessure, n'utilisez pas
cet appareil si I'état du patient correspond a l'une des contre-indi-
cations suivantes.

o L’appareil n'est pas congu pour mesurer la pression artérielle
chez les enfants de moins de 12 ans (enfants, nourrissons ou
nouveau-nés).

o Une arythmie cardiaque significative peut interférer avec la
mesure de la pression artérielle et affecter la fiabilité des
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relevés de pression artérielle. Consultez votre médecin pour
savoir si vous pouvez utiliser 'appareil dans ce cas.

L’appareil mesure la pression artérielle a 'aide d’'un brassard
sous pression. Sile membre utilisé pour la mesure présente
une blessure (par ex. une plaie ouverte) ou si le patient souffre
d'une maladie ou est sous traitement (par ex. une perfusion
intraveineuse), empéchant tout contact de surface ou toute
pressurisation, n'utilisez pas I'appareil afin d'éviter toute aggra-
vation de la blessure ou de la maladie.

Les mouvements du patient pendant la mesure peuvent inter-
férer avec le processus de mesure et avoir des conséquences
sur les résultats.

Evitez de prendre des mesures sur des patients atteints de
pathologies, de maladies et sensibles & des conditions environ-
nementales susceptibles d’entrainer des mouvements incon-
trolés (par ex. des tremblements ou des frissons) et incapables
de communiquer clairement (par ex. des enfants et des patients
inconscients).

L'appareil utilise une méthode oscillométrique pour déterminer
la pression artérielle. Le bras utilisé pour la mesure doit
présenter une perfusion normale. L'appareil n’est pas congu
pour étre utilisé sur un membre dont la circulation sanguine est
limitée ou altérée. Si vous souffrez de troubles de la perfusion
ou sanguins, consultez votre médecin avant d'utiliser 'appareil.
Evitez de prendre des mesures sur le bras qui se trouve du
méme coté qu'une mastectomie ou qu’une ablation du ganglion
lymphatique.

N'utilisez pas cet appareil dans un véhicule en mouvement (par
ex. dans une voiture ou un avion).

f AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, peut entrainer la mort ou des blessures graves.

Cet appareil doit uniquement étre utilisé conformément aux
utilisations prévues décrites dans le mode d’emploi. Le fabri-
cant ne saurait étre tenu pour responsable des dommages
causés par une mauvaise application.

Les médicaments et le traitement du patient ne doivent pas étre
modifiés en fonction du résultat d’'une ou de plusieurs mesures.
Les changements de traitement et de médicaments doivent
uniquement étre effectués par un professionnel de santé.

o Vérifiez que I'appareil, le brassard et les autres piéces ne sont
pas endommagés. N'UTILISEZ PAS I'appareil, le brassard ou
les piéces s'ils semblent endommagés ou présentent un
dysfonctionnement.

o Le débit sanguin dans le bras est temporairement interrompu
pendant la mesure. Une interruption prolongée de celui-ci
réduit la circulation périphérique et peut provoquer des Iésions
tissulaires. Surveillez les signes (par ex. une décoloration des
tissus) de circulation périphérique altérée lors de la prise de
mesures en continu ou pendant une période prolongée.

e Toute exposition prolongée a la pression du brassard réduit la
perfusion périphérique et peut entrainer des Iésions. Evitez les
situations de pressurisation prolongée du brassard au-dela des
mesures normales. En cas de pressurisation anormalement
longue, interrompez la mesure ou desserrez le brassard pour le
dépressuriser.

o Nutilisez pas cet appareil dans un environnement riche en
oxygéne ou a proximité de gaz inflammables.

o L’appareil n'est pas résistant ou étanche a I'eau. Ne renversez
pas et ne plongez pas I'appareil dans de I'eau ou d’autres
liquides.

o Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer 'appareil, les
accessoires et les pieces pendant leur utilisation ou leur stoc-
kage. L'accés au mateériel et au logiciel internes de I'appareil est
interdit. Tout acces et tout entretien non autorisés de I'appareil,
pendant son utilisation ou son stockage, peuvent compromettre
la sécurité et les performances de I'appareil.

o Tenez I'appareil hors de portée des enfants et des personnes
incapables de manipuler seules I'appareil. Prenez garde aux
risques d'ingestion accidentelle de petites piéces et de strangu-
lation avec les cables et les tuyaux de cet appareil et de ses
accessoires.

MISE EN GARDE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, peut entrainer des blessures Iégéres ou modérées
pour l'utilisateur ou le patient, ou endommager I'appareil ou
d'autres objets.

o L’appareil est congu uniquement pour mesurer la pression arté-
rielle au niveau du haut du bras. Ne I'utilisez pas sur d’autres
parties du corps car la mesure ne refléterait pas votre tension
artérielle avec précision.
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o Une fois la mesure terminée et avant de procéder a une autre
mesure, desserrez le brassard et reposez-vous pendant plus
de 5 minutes pour rétablir la perfusion du membre.

o Nutilisez pas cet appareil simultanément avec d’autres appa-
reils électro-médicaux. Cela pourrait entrainer un dysfonction-
nement de I'appareil ou des inexactitudes de mesure.

o Nutilisez pas cet appareil a proximité d'équipements chirurgi-
caux a haute fréquence (HF), d’appareils d'imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) et de scanners de tomodensitométrie
(CT). Cela pourrait entrainer un dysfonctionnement de I'appa-
reil et des inexactitudes de mesure.

o Utilisez et stockez I'appareil, le brassard et les pieces dans les
conditions de température et d’humidité spécifiées dans les
«Caracteéristiques techniquesy. L'utilisation et le stockage de
I'appareil, du brassard et des piéces en dehors des limites indi-
quées dans les «Caractéristiques techniques» peuvent
entrainer un dysfonctionnement de I'appareil et compromettre
la sécurité d'utilisation.

o Protégez I'appareil et ses accessoires des éléments suivants
pour éviter de les endommager:

— eau, autres liquides et humidité
— les températures extrémes

— impacts et vibrations

— les rayons solaires directs

— les saletés et la poussiére

o Cetappareil dispose de 2 réglages utilisateur. Veillez a ce qu'il
soit nettoyé et désinfecté entre les utilisateurs afin d’éviter toute
contamination croisée.

o Cessez d'utiliser cet appareil et ce brassard et consultez votre
médecin si vous ressentez une irritation de la peau ou une
géne.

Informations sur la compatibilité électromagnétique

Cet appareil est conforme a la norme EN60601-1-2: 2015 sur les

perturbations électromagnétiques.

Cet appareil n’est pas certifié€ pour une utilisation a proximité

d'équipements médicaux a haute fréquence (HF).

N'utilisez pas cet appareil a proximité de champs électromagné-

tiques puissants et de dispositifs de communication a radiofré-

quence portables (par ex., un four a micro-ondes et des télé-
phones mobiles). Lorsque vous utilisez I'appareil, maintenez-vous

a une distance d'au moins 0,3 m.

Entretien de I'appareil
Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour nettoyer
I'appareil.

Nettoyage du brassard

Le brassard fourni avec cet appareil est lavable.

1. Retirez le connecteur du brassard (1) du tuyau G2 et retirez
doucement la poche gonflable au travers de I'ouverture située
sur le bord de la housse.

2. Lavez a la main la housse du brassard dans de I'eau savon-
neuse: pas plus de 30 °C.

3. Séchez complétement la housse en I'étendant.

4. Réinserez la poche gonflable dans la housse et placez-la
soigneusement & plat a lintérieur.

5. Remettez le connecteur dans le tube du brassard.

& Lapoche gonflable doit étre a plat et non pliée dans la
housse.

@& Nutilisez pas d'adoucissant.

AVERTISSEMENT: Ne pas laver le brassard en machine
Aou au lave vaisselle!

AVERTISSEMENT: Ne séchez pas la housse du brassard
dans un séche-linge!

AVERTISSEMENT: Ne lavez jamais la poche intérieure du
brassard!

Test de précision

Nous recommandons de faire controler la précision de cet appareil
tous les 2 ans ou aprés un choc mécanique (par ex. chute).
Veuillez-vous adresser a votre Service Microlife local pour
convenir d'une date (voir avant-propos).

Elimination de I'équipement
E Les piles et appareils électroniques doivent étre éliminés en

conformité avec les prescriptions locales, séparément des
mmm  ordures ménageres.

10. Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans a compter de
la date d'achat. Pendant cette période de garantie, a notre discré-
tion, Microlife réparera ou remplacera sans frais le produit défec-
tueux.

Le fait d'ouvrir ou de modifier I'appareil invalide la garantie.
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Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

o Frais de transport et risques de transport.

o Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le
non-respect du mode d'emploi.

o Dommages causés par une fuite des piles.

o Dommages causés par un accident ou une mauvaise
utilisation.

o Matériel d'emballage / stockage et mode d'emploi.

o Controles et maintenance réguliers (étalonnage).

o Accessoires et pieces d'usure: Piles, adaptateur secteur (en
option).

Le brassard est couvert par une garantie de fonctionnement

de2ans.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur

auprés duquel le produit a été acheté ou le SAV Microlife. Vous

pouvez également nous joindre via notre site Internet:

www.microlife.com/support

L'indemnisation est limitée a la valeur du produit. La garantie peut

étre accordée que si le produit est retourné complet avec la facture

d'origine. La réparation ou le remplacement sous garantie ne

prolonge ni ne renouvelle la période de garantie. Les prétentions

|égales et droits des consommateurs ne sont pas limités par cette

garantie.

11. Caractéristiques techniques

Conditions 10-40°C/50-104 °F
d'utilisation: Humidité relative 15 - 90 % max.
Conditions de -20-+55°C /-4 -+131 °F
stockage: Humidité relative 15 - 90 % max.
Poids: 402 g (piles incluses)
Dimensions: 138 x 94.5x 62.5 mm

Dimensions du bras- de 17 - 52 cm suivant les tailles de bras-

sard: sard (voir «Sélection du brassard
correcty)

Procédure de Oscillométrique, conforme a la méthode

mesure: Korotkoff: phase I systolique, phase V

diastolique

20 - 280 mmHg — tension

40-199 battements par minute — pouls
0 - 299 mmHg

Plage de mesure:

Plage de pression
affichée du brassard:

Résolution:
Précision statique:

Précision du pouls:

Alimentation
électrique:

Durée de vie des
piles:

Classe IP:
Référence aux
normes:

Durée de
fonctionnement:

1 mmHg
plage d'incertitude + 3 mmHg
+ 5 % de la valeur lue
o 4 xpiles alcalines de 1,5 V; format
AA
o Adaptateur secteur DC-AC 6 V 600
mA (en option)
env. 580 mesures (avec des piles
neuves)
IP 20
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Appareil: 5 ans ou 10000 mesures, selon
la premiére éventualité.
Accessoires : 2 ans ou 5000 mesures,
selon la premiére éventualité.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative
aux appareils médicaux 93/42/EEC.
Sous réserve de modifications techniques.
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Tasto ON/OFF

Display

Tasto M (memoria)

Tasto MAM

Tasto utente

Presa bracciale

Foro di alimentazione per il trasformatore
Presa per connettore mini USB (tipo B)
Vano batterie

Bracciale

Raccordo bracciale

Tubo raccordo bracciale

isplay

Pressione sistolica (massima)

Pressione diastolica (minima)

Frequenza cardiaca

Modalita MAM

Livello di carica delle batterie

Indicatore di verifica del corretto posizionamento
del bracciale

-A: Posizionamento del bracciale non ottimale
-B: Indicatore movimento braccio «Err 2»
-C:Controllo pressione bracciale «Err 3»

=ESISISIOIOICOIOIOIOIOIONS,

@R
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per l'uso. Sequire le istruzioni per I'uso per
la propria sicurezza e conservarle come
riferimento futuro.

Parte applicata tipo BF
Conservare in luogo asciutto

Produttore

Le batterie e gli strumenti elettronici devono
essere smaltiti in conformita alle dispo-
sizioni locali e non con i rifiuti domestici.

Rappresentante autorizzato nella
Comunita Europea

Numero di catalogo

Numero di serie
(AAAA-MM-GG-SSSSS;
anno-mese-giorno-numero di serie)

Attenzione
Limitazioni di umidita
Limitazioni di temperatura

Dispositivo medico

Tenere lontano dalla portata dei bambini
fino ai 3 anni

Marchio di conformita CE

Questo misuratore di pressione oscillometrico € destinato alla

Indicatore posizionamento bracciale «Err 1»
@9 Simbolo di Battito Irregolare (IHB)
@ Intervallo di tempo MAM
@) Classificatore della pressione arteriosa
@3 Indicatore di pulsazioni
@4 Indicatore utente c € 0044
@5 Misurazioni memorizzate . ——
@ Datalora Destinazione d'uso:
A Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le misurazione non invasiva della pressione arteriosa nelle persone
informazioni importanti in queste istruzioni oltre i 12 anni di eta.
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Gentile cliente,

questo dispositivo € stato sviluppato in collaborazione con i medici
e test clinici hanno provato che la precisione della misurazione
della pressione & molto elevata.*

In caso di domande, problemi o per ordinare parti di ricambio,
contattare il proprio rivenditore di fiducia o il locale servizio clienti
Microlife. In alternativa & possibile visitare il sito www.micro-
life.com che offre moltissime informazioni utili sui nostri prodotti.
Rimanete in salute — Microlife AG!

* Questo dispositivo e stato testato in base al protocollo della ESH
e alla norma 1SO81060-2:2013.

Indice

1. Utilizzo del dispositivo per la prima volta
Inserimento delle batterie
Impostazione data e ora
Selezione del bracciale adatto
Selezione dell'utente
Selezionare la modalita standard o MAM
2. Punti da osservare per eseguire una misurazione
affidabile
3. Misurazione della pressione arteriosa
Come non memorizzare una misurazione
Come valutare la propria pressione arteriosa
Comparsa del simbolo di Battito Irregolare (IHB)
4. Memoria dati
Visualizzare i valori memorizzati
Cancellare tuttii valori
5. Indicatore e sostituzione batteria
Batterie quasi esaurite
Batterie esaurite — sostituzione
Quali batterie e quale procedura?
Uso di batterie ricaricabili
Utilizzo del trasformatore
Connessione al PC
Messaggi di errore
Sicurezza, cura, test di precisione e smaltimento
Cura del dispositivo
Pulizia del bracciale
Test di precisione
Smaltimento
10. Garanzia
11. Specifiche tecniche
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1. Utilizzo del dispositivo per la prima volta

Inserimento delle batterie

Dopo aver estratto il dispositivo dallimballaggio inserire le batterie.
Il vano batterie (o) si trova sul fondo del dispositivo. Inserire le
batterie (4 x 1,5V, tipo AA) osservando la polarita indicata.

Impostazione data e ora

1. Dopo aver inserito le nuove batterie il numero dell'anno
lampeggera sul display. E' possibile impostare I'anno
premendo il tasto M (3). Per confermare e impostare il mese,
premere il tasto MAM (2.

2. E'ora possibile impostare il mese usando il tasto M. Per confer-
mare premere il tasto MAM e poi impostare il giorno.

3. Seguire le istruzioni precedenti per impostare giorno, ora e
minuti.

4. Dopo aver impostato i minuti e premuto il tasto MAM button, la
data e I'ora saranno impostate e l'ora verra visualizzata.

5. Permodificare la data e I'ora, premere e tenere premuto il tasto
MAM per ca. 3 secondi fino a che il numero dell'anno iniziera a
lampeggiare. Ora € possibile immettere i nuovi valori come
precedentemente descritto.

Selezione del bracciale adatto

Microlife offre diverse misure di bracciale. Selezionare la misura
del bracciale che corrisponde alla circonferenza del braccio (misu-
rata mediante applicazione al centro del braccio).

Misura del bracciale |per circonferenza del braccio
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

&= |bracciali preformati sono disponibili come optional.

& Usare esclusivamente bracciali Microlife!

» Contattare il rivenditore Microlife di zona se le misure dei
bracciali in dotazione 19 non sono adatte per acquistarne
uno NUoOvo.
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» Collegare il bracciale al dispositivo inserendo il raccordo del
bracciale @1) nella presa del bracciale (&) il piti profondamente
possibile.

@& Se siacquista un bracciale Microlife di ricambio, rimuovere
il raccordo @17) dal tubo 33 del bracciale in dotazione al
dispositivo e inserirlo nel tubo del bracciale di ricambio
(questo procedimento € valido per i bracciali di tutte le
misure).

Selezione dell'utente
Questo dispositivo permette di memorizzare separatamente le
misurazioni di 2 utenti.
» Selezionare l'utente desiderato (utente 1 o utente 2 23)
premendo il tasto utente (5).
& Prima di ogni misurazione assicurarsi di aver selezionato
[utente corretto.

Selezionare la modalita standard o MAM

Prima di ogni misurazione selezionare la modalita standard (misu-

razione standard singola) o MAM (tre misurazioni automatiche).

Nella modalita MAM, verranno eseguite automaticamente tre

misurazioni consecutive, analizzati e visualizzati i risultati. La pres-

sione arteriosa fluttua costantemente, pertanto un risultato otte-
nuto in questa modalita & piu affidabile di quello di una singola
misurazione.

o Per selezionare la modalita MAM, premere il tasto MAM (4)
finché non comparira sul display il simbolo MAM G6. Per
tornare alla modalita standard (misurazione singola), premere
nuovamente il tasto MAM finché il simbolo MAM scomparira.

o La sezione in basso a destra del display visualizza 1,2 0 3 per
indicare quale delle 3 misurazioni & in corso.

o C'e una pausa di 15 secondi tra una misurazione e l'altra. Un
conto alla rovescia indica il tempo rimanente.

o | risultati individuali non vengono visualizzati. La pressione arte-
riosa sara visualizzata solo dopo I'esecuzione di tutte e tre le
misurazioni.

o Fra una misurazione e ['altra non togliere il bracciale.

o Se una delle misurazioni individuali € dubbia, ne verra eseguita
automaticamente una quarta.

2. Punti da osservare per eseguire una misurazione
affidabile

» Immediatamente prima della misurazione evitare di fare attivita
fisica, mangiare o fumare.

» Stare seduti su una sedia con schienale e rilassarsi per 5 minuti
prima della misurazione. Mantenere i piedi ben appoggiati a
terra e non accavallare le gambe.

» Effettuare la misurazione sempre sullo stesso braccio (in
genere il sinistro). E' consigliabile che il medico effettui alla
prima visita una doppia misurazione a entrambe le braccia per
determinare dove misurare la pressione successivamente.
Effettuare le misurazioni nel braccio con la pressione piu alta.

» Togliere gli abiti che stringono il braccio. Per evitare costrizioni,
non arrotolare le maniche della camicia - non interferiscono con
il bracciale se questo viene indossato sopra.

» Assicurarsi sempre che venga utilizzato il bracciale della
dimensione corretta (come riportato sul bracciale).

o Stringere il bracciale, ma non troppo.

o Assicurarsi che il bracciale sia posizionato 1-2 cm sopra il
gomito.

o L’indicatore dell'arteria riportato sul bracciale (barra colo-
rata di ca. 3 cm di lunghezza) deve essere posizionato sopra
I'arteria che corre lungo il lato interno del braccio.

o Sostenere il braccio in modo che sia rilassato.

o Verificare che il bracciale si trovi pit 0 meno all' altezza del
cuore.

3. Misurazione della pressione arteriosa

. Selezionare la modalita standard (misurazione standard
singola) 0 MAM (tre misurazioni automatiche): vedi capitolo 1.».

2. Premere il tasto ON/OFF (1) per iniziare la misurazione.

3. Il bracciale si gonfiera automaticamente. Stare in posizione
rilassata, non muoversi e rilassare i muscoli del braccio fino a
che verranno visualizzati i risultati della misurazione. Respirare
normalmente e non parlare.

4. L'indicatore di verifica del corretto posizionamento del bracciale
@9 indica che il bracciale ¢ stato posizionato correttamente. Se
compare il simbolo G8-A significa che il bracciale non ¢ stato
indossato in modo ottimale ma che la misurazione € possibile.

5. La misurazione viene effettuata durante la fase di gonfiaggio.

Velocita di gonfiaggio diverse sono normali.

-
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6. Durante la misurazione, I'indicatore delle pulsazioni @3
lampeggia sul display.

7. Al termine della misurazione vengono visualizzati i valori della
pressione sistolica 33, della pressione diastolica 44 e della
frequenza cardiaca (5. Consultare le spiegazioni delle altre
visualizzazioni in questo manuale.

8. Al termine della misurazione togliere il bracciale.

9. Spegnere il dispositivo. Il display si spegne automaticamente
dopo ca. 1 min.

& FE'possibile interrompere la misurazione in qualsiasi

momento premendo il tasto ON/OFF (es. in caso di fastidio
o di sensazione di pressione fastidiosa).

Come non memorizzare una misurazione

Non appena il risultato sara visualizzato, tenere premuto il taso
ON/OFF (1) fino a che «M» 25 lampeggera. Confermare o cancel-
lare il valore premendo il tasto MAM (@).

&= Quando il valore della misurazione viene cancellato dalla
memoria appare sul display la scritta «CL».

Come valutare la propria pressione arteriosa

|l tiriangolo che si trova a sinistra del display @2 indica l'intervallo
entro il quale si trova il valore della pressione arteriosa rilevata. Il
valore potra essere: ottimale (verde), elevato (giallo) o pericolosa-
mente alto (rosso). La classificazione & conforme alle linee guida
internazionali (ESH, ESC, JSH). Dati in mmHg.

Ambito Sistolica | Diastolica |Raccomandazioni
1. | pressione 2135 285 consultare il
arteriosa troppo medico
alta
2. |pressione 130-134|80 - 84 autocontrollo

arteriosa alta

3. |pressione arte-
riosa normale

<130 <80 autocontrollo

Il valore piu elevato € quello che determina la valutazione.
Esempio: un valore di 140/80 mmHg o un valore di pressione arte-
riosa di 130/90 mmHg indica «una pressione arteriosa troppo
altan.

Comparsa del simbolo di Battito Irregolare (IHB)

Questo simbolo (14 indica che & stato rilevato un battito irregolare.
In questo caso, i valori della pressione misurata potrebbero disco-
starsi da quelli abituali. Si consiglia di ripetere la misurazione.

Informazione per il medico nel caso in cui il simbolo IHB
compaia ripetutamente:

Questo dispositivo & un misuratore di pressione oscillometrico
che durante la misurazione della pressione rileva anche il battito
cardiaco e segnala quando la frequenza cardiaca € irregolare.

4. Memoria dati

Questo dispositivo memorizza 99 misurazioni per ognuno
dei 2 utenti.

Selezionare l'utente 1 0 2 premendo il tasto utente (5).

Visualizzare i valori memorizzati

Premere brevemente il tasto M (3), quando il dispositivo & spento.
Sul display apparira prima la «M» @5 con la «A», che indica la
media di tutti i valori memorizzati.

Premendo ancora il tasto M, viene visualizzato il valore prece-
dente. La pressione ripetuta del tasto M consente di passare daun
valore memorizzato ad un altro.

@& Le misurazioni effettuate con il bracciale indossato in modo
non ottimale @8-A non vengono conteggiate e non fanno
media.

Fare attenzione a non superare la capacita massima di

99 memorie. Quando le 99 memorie sono piene, la misu-
razione pill vecchia verra sovrascritta dalla 100 misu-
razione. Le misurazioni memorizzate dovrebbero essere
valutate dal proprio medico prima di raggiungere la
capacita di memorizzazione massima — contrariamente i
dati andranno persi.

Cancellare tutti i valori

Assicurarsi che sia selezionato l'utente corretto.

Se si desiderano cancellare permanentemente tutti i valori memo-
rizzati, spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto M fino a
quando comparira «CL ALL» dopodiché rilasciare il tasto. Per
cancellare permanentemente la memoria, premere il tasto ora
mentre «CL ALL» sta lampeggiando. Le misurazioni singole
non possono essere cancellate.
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&= Annullare la cancellazione: Premere il tasto ON/OFF (1)
mentre «CL ALL» sta lampeggiando.

5. Indicatore e sostituzione batteria

Batterie quasi esaurite

Quando le batterie sono esaurite di circa %, lampeggera il simbolo
della batteria G appena si accendera il dispositivo (visualizza-
zione batteria parzialmente carica). Anche se il dispositivo effet-
tuera le misurazioni in modo affidabile & necessario sostituire le
batterie.

Batterie esaurite - sostituzione
Quando le batterie sono esaurite, lampeggera il simbolo G2 non
appena si accendera il dispositivo (visualizzazione batteria esau-
rita). Non devono essere eseguite ulteriori misurazioni e le batterie
devono essere sostituite.
1. Aprire il vano batterie (9) sul retro del dispositivo.
2. Sostituire le batterie verificando che la polarita sia quella indi-
cata dai simboli nel vano batterie.
3. Impostare data e ora seguendo la procedura descritta nel capi-
tolo «1. Utilizzo del dispositivo per la prima volta»
@& Le misurazioni memorizzate verranno mantenute in
memoria mentre data e ora verranno cancellate — i
segmenti del display relativi a data e ora lampeggeranno.

Quali batterie e quale procedura?
@& Usare 4 batterie alcaline AAda 1,5V nuove, a lunga durata.

@& Non usare le batterie dopo la data di scadenza indicata.

@& Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per
un periodo prolungato.

Uso di batterie ricaricabili
E' possibile usare questo dispositivo con batterie ricaricabili.

@& Usare esclusivamente batterie ricaricabili di tipo «NiMH».

@& Quando compare il simbolo di batteria scarica, € neces-
sario rimuovere le batterie e ricaricarle. Le batterie non
devono restare nel dispositivo, potrebbero danneggiarsi
(scaricamento totale anche quando il dispositivo & spento).

@& Rimuovere sempre le batterie ricaricabili se si prevede
di non usare il dispositivo per una settimana o un periodo
pit lungo.

& Le batterie non possono essere caricate nel misuratore di
pressione! Ricaricare le batterie con un carica batterie
esterno e osservare le istruzioni del produttore su carica,
cura e durata.

6. Utilizzo del trasformatore

E' possibile usare il dispositivo con il trasformatore Microlife (DC

6V, 600 mA).

& Usare esclusivamente il trasformatore Microlife disponibile
come accessorio originale, adatto alla tensione di utilizzo.

&= Controllare che né il trasformatore, né il cavo siano
danneggiati.
1. Inserire il cavo del trasformatore nella presa prevista (7) del
misuratore di pressione.
2. Inserire la spina del trasformatore nella presa a muro.
Quando € collegato il trasformatore, le batterie non vengono
consumate.

7. Connessione al PC

Questo dispositivo pud essere connesso con un personal
computer (PC) utilizzando il software Microlife Blood Pressure
Analyser+ (BPA*). | dati memorizzati possono essere trasferiti al
PC connettendo il misuratore di pressione tramite cavo USB
dotato di connettore mini USB (tipo B).

Se non & incluso un codice per il download né un cavo, scaricare
il software dal sito www.microlife.com/software e usare un cavo
USB dotato di connettore Micro USB.

8. Messaggi di errore

In caso di errore durante la misurazione, questa viene interrotta e
viene visualizzato un messaggio di errore, es. «Err 3».

Errore |Descrizione | Probabile causa e rimedio

«Err 1» |Segnale Le pulsazioni rilevate dal bracciale

troppo sono troppo deboli. Riposizionare il
debole bracciale e ripetere la misurazione.*
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Errore |Descrizione |Probabile causa e rimedio

«Err2» |Segnale di |Durante la misurazione sono stati rile-
18-B errore vati segnali di errore dal bracciale,
causati probabilmente da movimento o
tensione muscolare. Ripetere la misu-
razione, tenendo fermo il braccio.

«Err3» |Pressione | Non & possibile generare una pres-
®-C anomala nel |sione adeguata nel bracciale. Pud
bracciale esserci una perdita. Controllare che il
bracciale sia correttamente collegato e
non sia troppo largo. Sostituire le
batterie se necessario. Ripetere la
misurazione.

«Err 5» |Risultati
anomali

| segnali della misurazione non sono
accurati e la misurazione non puo
essere visualizzata. Leggere le istruz-
ioni per I'esecuzione di una misu-
razione affidabile e ripetere la misu-

razione.*
«Err 6» |Modalita Troppi errori durante la misurazione in
MAM modalitd MAM, che rendono impossi-

bile ottenere un risultato finale.
Leggere le istruzioni per I'esecuzione
di una misurazione affidabile e ripetere
la misurazione.*

«HI» Frequenza o |La pressione nel bracciale & troppo alta
pressione | (superiore a299 mmHg) olafrequenza
del bracciale |cardiaca é troppo alta (superiore a
troppo alte | 200 battiti al minuto). Stare rilassati per
5 minuti e ripetere la misurazione.*

«LO»  |Frequenza |La frequenza cardiaca € troppo bassa
troppo bassa | (inferiore a 40 battiti al minuto).
Ripetere la misurazione.*

* Consultare immediatamente il proprio medico se questo o altri
problemi si verificano ripetutamente.

9. Sicurezza, cura, test di precisione e smaltimento

f Sicurezza e protezione

Seguire le istruzioni d'uso. Questo manuale contiene informa-
zioni importanti sul funzionamento e la sicurezza di questo
dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso
prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per ogni futura
consultazione.

Questo dispositivo deve essere usato esclusivamente come
descritto in questo manuale. Il produttore non puo essere rite-
nuto responsabile di danni causati da un utilizzo improprio.
Questo dispositivo € costruito con componenti delicati e deve
essere trattato con attenzione. Osservare le condizioni di stoc-
caggio e funzionamento descritte nel capitolo «Specifiche
tecniche».

| bracciali sono delicati e devono essere trattati con cura.
Gonfiare il bracciale solo dopo averlo indossato.

Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneggiato o se si
nota qualcosa di strano.

Non aprire mai il dispositivo.

Leggere le ulteriori informazioni sulla sicurezza nelle varie
sezioni di questo manuale.

La misurazione ottenuta con questo dispositivo non rappre-
senta una diagnosi. Non sostituisce la consultazione del proprio
medico curante, soprattutto se il risultato non & corrispondente
ai propri sintomi. Non fare affidamento solo sulla misurazione,
considerare sempre altri sintomi che potrebbero manifestarsi e
lo stato generale del paziente. Se necessario si consiglia di
chiamare un medico o un'ambulanza.

%) Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza

0 la supervisione di un adulto. Alcune parti sono piccole e
potrebbero essere ingerite. Prestare attenzione al rischio di
strangolamento in presenza di cavi o tubi.

f Controindicazioni

Onde evitare misurazioni imprecise o lesioni, non utilizzare il
dispositivo se le condizioni del paziente corrispondono alle
seguenti controindicazioni.

o |l dispositivo non € destinato alla misurazione della pressione

arteriosa in pazienti pediatrici di eta inferiore ai 12 anni
(bambini, infanti o neonati).

o Lapresenza di un'aritmia cardiaca significativa durante la misu-

razione puo interferire con le letture e incidere sull'affidabilita
dei valori di pressione arteriosa. Consultare il medico per
sapere se il dispositivo & adatto all'uso in questo caso.
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o |l dispositivo misura la pressione arteriosa per mezzo di un
bracciale pressurizzato. Non utilizzare il dispositivo se I'arto
scelto per la misurazione presenta lesioni (per esempio ferite
aperte), patologie o viene utilizzato per somministrare una
terapia (per esempio fleboclisi); queste condizioni lo rendono
inadatto al contatto superficiale o alla pressione esercitata dal
bracciale e possono peggiorare le lesioni o le patologie.

o | movimenti del paziente durante la misurazione possono inter-
ferire con il processo e alterare i risultati.

o Evitare di eseguire misurazioni su pazienti affetti da disturbi,
malattie, soggetti a condizioni ambientali che portano a movi-
menti incontrollabili (per esempio tremore o brividi) e incapaci
di comunicare chiaramente (per esempio bambini e pazienti
privi di conoscenza).

o Perdeterminare la pressione arteriosa il dispositivo utilizza il
metodo oscillometrico. Il braccio sottoposto a misurazione deve
avere una perfusione normale. Il dispositivo non € destinato
all'uso su un arto con circolazione sanguigna limitata o alterata.
In caso di disturbi di perfusione o del sangue, consultare il
medico prima di utilizzare il dispositivo.

o Evitare di eseguire la misurazione sul braccio omolaterale di
una mastectomia o di uno svuotamento linfonodale.

o Non utilizzare il dispositivo su veicoli in movimento (per
esempio in auto o in aereo).

AWISO

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non

evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

o Il dispositivo pud essere utilizzato solo perla destinazione d'uso
descritta in queste istruzioni. Il fabbricante non puo essere rite-
nuto responsabile per i danni causati da errori di applicazione.

o Non modificare i farmaci e la terapia del paziente in base al
risultato di una o pit misurazioni. La modifica della terapia e dei
farmaci € esclusivamente compito del medico.

o Ispezionare il dispositivo, il bracciale e le altre parti per verifi-
care che non siano danneggiati. NON UTILIZZARE il disposi-
tivo, il bracciale o le sue parti se appaiono danneggiati o se
funzionano in modo anomalo.

o Durante la misurazione il flusso sanguigno del braccio si inter-
rompe temporaneamente. L'interruzione prolungata del flusso
sanguigno riduce la circolazione periferica e puo causare
lesioni ai tessuti. Prestare attenzione ai segni di impedimento

alla circolazione periferica (per esempio la perdita di colore dei
tessuti) se si eseguono misurazioni continuative o per un
periodo di tempo prolungato.

o L'esposizione prolungata alla pressione del bracciale riduce la
perfusione periferica e pud causare lesioni. Evitare situazioni di
pressurizzazione prolungata del bracciale oltre le normali misu-
razioni. Nel caso di una pressurizzazione eccessivamente
lunga, interrompere la misurazione o allentare il bracciale per
depressurizzarlo.

o Non utilizzare il dispositivo in ambienti ricchi di ossigeno o in
prossimita di gas infiammabili.

o |l dispositivo non & resistente all'acqua né impermeabile. Non
versare acqua o altri liquidi sul dispositivo e non immergerlo.

« Non smontare o provare a riparare il dispositivo, gli accessori e
le sue parti, durante l'uso o la conservazione. Non € consentito
accedere ai componenti hardware interni e al software del
dispositivo. L'accesso e la manutenzione non autorizzati del
dispositivo, durante ['uso o la conservazione, possono compro-
metterne la sicurezza e le prestazioni.

o Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle
persone incapaci di utilizzarlo. Prestare attenzione ai rischi di
ingestione accidentale di piccole parti e di strangolamento con
i cavi e i tubi del dispositivo e degli accessori.

f AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, puo causare lesioni lievi 0 moderate all'utente o al
paziente, o causare danni al dispositivo o altri danni materiali.

o |l dispositivo € destinato esclusivamente alla misurazione della
pressione arteriosa al braccio. Non misurare in altre posizioni,
perché la lettura non corrisponde accuratamente alla pressione
arteriosa.

o Al termine della misurazione, allentare il bracciale e riposare
per almeno 5 minuti per ripristinare la perfusione dell'arto, prima
di eseguire un'altra misurazione.

o Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente con altre
apparecchiature elettromedicali (ME). Questo potrebbe
causare il malfunzionamento del dispositivo o imprecisioni nella
misurazione.

o Non utilizzare il dispositivo in prossimita di apparecchiature
chirurgiche ad alta frequenza (HF), apparecchiature per riso-
nanza magnetica (MRI) e scanner per tomografia computeriz-
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zata (TC). Questo potrebbe causare il malfunzionamento del
dispositivo e imprecisioni nella misurazione.

o Utilizzare e conservare il dispositivo, il bracciale e le sue parti
alle condizioni di temperatura e umidita indicate nelle «Speci-
fiche tecniche». L'uso e la conservazione del dispositivo, del
bracciale e delle sue parti in condizioni al di fuori degli intervalli
indicati nelle «Specifiche tecniche» potrebbero causare il
malfunzionamento del dispositivo e compromettere la sicu-
rezza di utilizzo.

o Per evitare di danneggiare il dispositivo e gli accessori, proteg-
gerli da quanto segue:

— acqua, altri liquidi e umidita
— temperature estreme

— urti e vibrazioni

— luce solare diretta

— contaminazione e polvere

o |l dispositivo ha 2 impostazioni utente. Assicurarsi che sia pulito
e disinfettato tra un utente e I'altro per prevenire qualsiasi
contaminazione crociata.

o Incaso diirritazione o fastidio sulla pelle, interrompere ['uso del
dispositivo e del bracciale e consultare il medico.

Informazioni sulla compatibilita elettromagnetica

Il dispositivo & conforme alla norma EN60601-1-2: 2015 sui
disturbi elettromagnetici.

Il dispositivo non € certificato per I'utilizzo in prossimita di apparec-
chiature mediche ad alta frequenza (HF).

Non utilizzare il dispositivo vicino a forti campi elettromagnetici e
ad apparecchiature portatili di comunicazione a radiofrequenza
(per esempio forni a microonde e dispositivi mobili). Quando si
utilizza il dispositivo, mantenere una distanza minima di 0.3 m da
queste apparecchiature.

Cura del dispositivo
Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno morbido e
asciutto.

Pulizia del bracciale

Il bracciale fornito con questo dispositivo € lavabile.

1. Rimuovere il raccordo bracciale @1) dal tubo (2 e far passare
delicatamente la camera d'aria attraverso I'apertura all'estre-
mita del rivestimento del bracciale.

2. Lavare amanoil rivestimento del bracciale con acqua e sapone
a una temperatura non superiore a 30 °C.

3. Lasciare asciugare completamente il rivestimento.

4. Far passare nuovamente il tubo di raccordo bracciale attra-
verso l'apertura e stendere con cura la camera d'aria all'interno
del rivestimento.

5. Ricollegare il tubo di raccordo al bracciale.

& Lacamera d'aria deve essere ben stesa alliinterno del
rivestimento del bracciale, senza fare pieghe.

&= Non usare ammorbidente.

AVVERTENZA: Non lavare il bracciale in lavatrice o
lavastoviglie!

AVVERTENZA: Non asciugare il rivestimento del bracciale
A nell'asciugatrice!

AVVERTENZA: Per nessun motivo lavare la camera d'aria
del bracciale!

Test di precisione

Consigliamo di verificare la precisione di questo dispositivo ogni
2 anni o dopo un impatto meccanico (es. caduta). Contattare il
locale servizio consumatori Microlife per eseguire il test (vedi intro-
duzione).

Smaltimento

Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti
in conformita alle disposizioni locali e non con i rifiuti
= domestici.

10. Garanzia

Questo dispositivo & coperto da una garanzia di 5 anni dalla data
di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, a propria discre-
zione, Microlife riparera o sostituira gratuitamente il prodotto difet-
toso.

L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la
garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

o costi e rischi di trasporto.

o danni causati da un uso scorretto o dal mancato rispetto delle
istruzioni d'uso.

danni causati da perdite delle batterie.

danni causati da caduta o uso improprio.

materiale di imballaggio/stoccaggio e istruzioni d'uso.

controlli regolari e manutenzione (calibrazione).
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o Accessori e parti soggette a usura: batterie, alimentatore
(opzionale).

Il bracciale & coperto da una garanzia di funzionalita (tenuta della

camera d'aria) per 2 anni.

Qualora fosse necessario il servizio di assistenza in garanzia,

contattare il rivenditore da cui & stato acquistato il prodotto ol

servizio locale Microlife sul sito:

www.microlife.com/support

Il risarcimento & limitato al valore del prodotto. La garanzia verra

concessa se il prodotto completo viene restituito con la fattura o

scontrino originale. La riparazione o sostituzione in garanzia non

prolunga o rinnova il periodo di garanzia. Le rivendicazionilegali e

i diritti dei consumatori non sono coperti da questa garanzia.

11. Specifiche tecniche

Condizioni di 10-40°C/50- 104 °F

esercizio: 15 - 90 % umidita relativa massima
Condizioni di -20-+55°C/-4 - +131 °F
stoccaggio: 15 - 90 % umidita relativa massima
Peso: 402 g (comprese batterie)
Dimensioni: 138 x 94.5 x 62.5 mm

Misura del bracciale

per circonferenza
polso:
Procedura di

da 17-52 cm in base alla taglia del
bracciale (vedi «Selezione del bracciale
adatto)

oscillometrica, corrispondente al metodo

misurazione: di Korotkoff: fase | sistolica, fase V
diastolica

Range di 20 - 280 mmHg — pressione arteriosa

misurazione: 40-199 battiti al minuto — pulsazioni

Range pressione 0-299 mmHg

di gonfiaggio del

bracciale:

Risoluzione: 1 mmHg

Precisione entro £ 3 mmHg

pressione statica:

Precisione + 5% del valore letto

pulsazioni:

Alimentazione:

Durata batterie:

Classe IP:
Riferimento agli
standard:
Aspettativa di vita
del prodotto in uso:

o 4 xbatterie alcaline da 1,5 Volt; tipo
AA
o trasformatore DC 6V, 600 mA
(optional)
approssim. 580 misurazioni (usando
batterie nuove)
IP 20
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Dispositivo: 5 anni o 10000 misurazioni, a
seconda di quale condizione si verifica
per prima.
Accessori: 2 anni 0 5000 misurazioni, a
seconda di quale condizione si verifica
per prima.

Questo dispositivo & conforme alla direttiva sui prodotti medicali

93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.
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(@ Ein-/Aus-Taste - )
@ Display Anwendungsteil des Typs BF
(® M-Taste (Speicher) .
@ MAM Taste T Vor Nasse schiitzen
Benutzertaste
(® Manschetten-Anschluss M Hersteller
@ Bgt;a:aptﬁlr-Anschluss Batterien und elektronische Gerate diirfen
~ANSCNIUSS :g nicht in den Hausmiill, sondern miissen
©  Batteriefach — entsprechend den értlichen Vorschriften
@ Manschette entsorgt werden.
@) Manschettenstecker "
4 Manschettenschlauch EU-Reprasentant
Display Katalognummer
@ Systolischer Wert Seriennummer
@3 Diastolischer Wert @ (JJJJ-MM-TT-SSSSS;
@® Pulsschlag Jahr-Monat-Tag-Seriennummer)
@ MAM Modus )
@) Batterieanzeige A Vorsicht
@® Manschettensitzkontrolle Luftfeuchteb
-A: Suboptimaler Manschettensitz uttieuchiebegrenzung
-B: Armbewegungsanzeige «Err 2» =~
-C:Manschettendruck-Kontrolle «Err 3» Temperaturbegrenzung
Manschettensignalanzeige «Err 1» /l/
@0 Symbol fiir unregelméssigen Herzschlag (IHB) -
) MAM-Wartezeit Medizinprodukt
@) Ampel-Indikator Von Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren
@3 Puls-Indikator @ fernhalten.
@4 Benutzeranzeige .
2 Speichewert C € 0 044 CE-Kennzeichnung
@9 Datum/Uhrzeit
h Bitte lesen Sie die wichtigen Informationen ~ Vérwendungszweck: e
‘9 in dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie Dlese_s os_zﬂlometnsche Blutdruck_messgerat qlent zur Messung
das Gerét benutzen. Befolgen Sie die des mcht—mvgswen Blutdrucks bei Personen im Alter von 12
Gebrauchsanweisung zu lhrer Sicherheit Jahren oder dlter.
und bewahren Sie diese fiir die zukiinftige
Nutzung auf.
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Sehr geehrter Kunde, )

Dieses Gerat wurde in Zusammenarbeit mit Arzten entwickelt und
die hohe Messgenauigkeit ist klinisch getestet.*

Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Ersatzteilbedarf
jederzeit gerne an den lokalen Microlife-Service. Ihr Handler oder
Apotheker kann Ihnen die Adresse der Microlife -Landesvertre-
tung mitteilen. Eine Vielzahl niitzlicher Informationen zu unseren
Produkten finden Sie auch im Internet unter www.microlife.com.
Wirwiinschen lhnen alles Gute fiir lhre Gesundheit — Microlife AG!

* Dieses Gerét wurde nach dem Protokoll der Européischen Hoch-
druckgesellschaft (ESH) und nach ISO81060-2:2013 getestet.
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1. Erste Inbetriebnahme des Gerats

Einlegen der Batterien

Nachdem Sie das Gerat ausgepackt haben, legen Sie die Batte-
rien ein. Das Batteriefach (9) befindet sich auf der Geréteunter-
seite. Legen Sie die Batterien (4 x 1,5V, Grdsse AA) ein und
achten Sie dabei auf die angezeigte Polaritét.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Nachdem neue Batterien eingelegt wurden, blinkt die Jahres-
zahlim Display. Sie konnen durch driicken der M-Taste (3)das
Jahr einstellen. Driicken Sie zur Bestatigung und um zur
Monatseinstellung zu wechslen die MAM-Taste (4).

2. Der Monat kann nun durch die M-Taste eingestellt werden.
Driicken Sie zur Bestétigung und um zur Tageseinstellung zu
wechseln die MAM-Taste.

3. Gehen Sie weiter wie oben beschrieben vor, um Tag, Stunde
und Minuten einzustellen.

4. Nachdem als letztes die Minuten eingestellt sind und die
Uhrzeit-Taste MAM gedriickt wurde, sind Datum und Uhrzeit
eingestellt und die Zeit wird angezeigt.

5. Wenn Sie Datum und Uhrzeit einmal &ndern mdchten, halten
Sie die MAMt-Taste ca. 3 Sekunden lang gedriickt, bis die
Jahreszahl zu blinken beginnt. Nun kénnen Sie wie zuvor
beschrieben die neuen Werte eingeben.

Auswahl der richtigen Manschette

Microlife bietet Ihnen verschiedene Manschettengréssen zur
Auswahl. Massgebend ist der Umfang des Oberarms (eng anlie-
gend, gemessen in der Mitte des Oberarms).

Manschettengrésse | fiir Oberarmumfang
S 17-22 cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

@& Optional sind vorgeformte Schalenmanschetten erhéltlich.

@& \Verwenden Sie ausschliesslich Microlife Manschetten!

» Sollte die beiliegende Manschette 9 nicht passen, wenden Sie
sich bitte an den lokalen Microlife Service.

Microlife BP B3 Comfort PC
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» Verbinden Sie die Manschette mit dem Gerat, indem Sie den
Stecker (1) fest bis zum Anschlag in die Manschettenbuchse (6)
einstecken.

&= Wenn Sie eine MicrolifeErsatzmanschette kaufen,
entfernen Sie bitte den Manschettenstecker @1) vom
Manschettenschlauch G2 von der mit dem Originalgerat
gelieferten Manschette und fiilhren Sie diesen Manschet-
tenstecker in den Schlauch der Ersatzmanschette ein (gilt
fiir alle Manschettengréssen).

Auswahl des Benutzers

Dieses Gerat speichert die Daten fiir 2 individuelle Benutzer.

» Wahlen Sie den gewiinschten Benutzer (Benutzer 1 oder
Benutzer 2 @), indem Sie auf die Benutzertaste driicken (5).

@& Stellen Sie vor jeder Messung sicher, dass der richtige
Benutzer ausgewahlt ist.

Auswahl Normal- oder MAM-Modus

Wahlen Sie vor jeder Messung den Normal-Modus (Einzelmes-

sung) oder den MAM-Modus (Dreifachmessung). Im MAM-Modus

werden automatisch 3 Messungen nacheinander durchgefiihrt,
das Ergebnis aus allen durchgefiihrten Messungen automatisch
analysiert und abschliessend angezeigt. Da der Blutdruck standig
schwankt, ist ein so ermitteltes Ergebnis zuverlassiger als eine

Einzelmessung.

e Umden MAM-Modus zu wahlen, driicken Sie die MAM-Taste
(@) bis das MAM-Symbol (¢ auf dem Display erscheint. Um
wieder in den Normal-Modus (Einzelmessung) zu wechseln,
driicken Sie die MAM-Taste erneut, bis das MAM-Symbol nicht
mehr angezeigt wird.

o Rechts unten im Display wird durch 1, 2 oder 3 angezeigt,
welche der 3 Messungen gerade durchgefiihrt wird.

e Zwischen den einzelnen Messungen erfolgt eine Pause von je
15 Sekunden. Ein Countdown zeigt die verbleibende Zeit an.

¢ Die Einzelergebnisse werden nicht angezeigt. Der Blutdruck-
wert wird angezeigt, nachdem alle 3 Messungen durchgefihrt
wurden.

o Lassen Sie die Manschette zwischen den Messungen ange-
legt.

o Falls eine Einzelmessung fehlerhaft war, wird automatisch eine
vierte Messung durchgefiihrt.

2. Checkliste fiir die Durchfiihrung einer
zuverlassigen Messung

» Vermeiden Sie kurz vor der Messung Anstrengung, Essen und
Rauchen.

» Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit Riickenlehne und
entspannen Sie sich fiir 5 Minuten. Halten Sie die Fiisse flach
auf dem Boden und kreuzen Sie |hre Beine nicht.

» Messen Sie immer am gleichen Arm (normalerweise am
Linken). Es wird empfohlen, dass Arzte beim ersten Besuch
des Patienten an beiden Armen messen, um zu bestimmen, an
welchem Arm in Zukunft gemessen werden soll. Wahlen Sie
den Arm mit dem hdheren Blutdruck.

» Legen Sie einengende Kleidungsstiicke am Oberarm ab. Ein
Hemd sollte zur Vermeidung von Einschnirungen nicht hoch-
gekrempelt werden - glatt anliegend stért es unter der
Manschette nicht.

» Stellen Sie sicher, dass immer die korrekte Manschettengrosse
gebraucht wird (Markierung auf der Manschette).

o Legen Sie die Manschette eng aber nicht zu stramm an.

o Stellen Sie sicher, dass die Manschette 1-2 cm Uber der
Ellenbeuge positioniert ist.

o Die Arterienmarkierung auf der Manschette (ca. 3 cm
langer Balken) muss Uber der Arterie liegen, welche auf der
Innenseite des Armes entlang lauft.

e Stiitzen Sie den Arm zur Entspannung ab.

o Achten Sie darauf, dass sich die Manschette auf Herzhéhe
befindet.

3. Durchfiihrung einer Blutdruckmessung

. Wahlen Sie den Normal-Modus (Einzelmessung) oder den
MAM-Modus (Dreifachmessung): Siehe Details Kapitel 1.»

2. Starten Sie die Messung durch Driicken der Ein/Aus-Taste (7).

3. Die Manschette wird nun automatisch aufgepumpt.
Entspannen Sie sich, bewegen Sie sich nicht und spannen Sie
die Armmuskeln nicht an bis das Ergebnis angezeigt wird.
Atmen Sie ganz normal und sprechen Sie nicht.

4. Die Manschettensitzkontrolle @8 auf dem Display zeigt an, ob

die Manschette perfekt platziert ist. Wenn das Symbol G8-A

erscheint, sitzt die Manschette suboptimal, aber dennoch gut,

um zu messen.

N
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5. Die Messung wird wéhrend des Aufpumpens durchgefiihrt. Die
Aufpumpgeschwindigkeit kann dabei variieren, dies ist véllig
normal.

6. Wahrend der Messung blinkt der Puls-Indikator @3 im Display.

7. Das Ergebnis, bestehend aus systolischem @3 und diastoli-
schem (4 Blutdruck sowie dem Pulsschlag G5, wird angezeigt.
Beachten Sie auch die Erklarungen zu weiteren Display-
Anzeigen in dieser Anleitung.

8. Entfernen Sie die Manschette nach der Messung vom Gerét.

9. Schalten Sie das Gerat aus. (Auto-Aus nach ca. 1 Min.).

&= Sie kdnnen die Messung jederzeit durch Driicken der Ein/

Aus-Taste abbrechen (z.B. Unwohlsein oder unange-
nehmer Druck).

Ein Messergebnis nicht speichern

Sobald das Resultat auf dem Display erscheint, driicken und
halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) bis «M» @5 blinkt. Bestétigen Sie
den Loschvorgang indem Sie die MAM-Taste (4) driicken.

@& «CL» wird angezeigt, wenn der Messwert erfolgreich aus
dem Speicher geldscht wurde.

Wie beurteile ich meinen Blutdruck?

Das Dreieck am linken Displayrand @9 zeigt auf den Bereich in
dem Ihr gemessener Blutdruckwert liegt. Der Wert liegt entweder
im optimalen (grin), erhdhten (gelb) oder hohen (rot) Bereich. Die
Klassifizierung entspricht den folgenden Bereichen, welche von
internationalen Richtlinien (ESH, ESC, JSH) definiert sind. Daten
in mmHg.

Bereich Systolisch |Diastolisch | Empfehlung

1.|zu hoher 2135 285 arztliche Kontrolle
Blutdruck

2. |erhohter 130-134 (80-84 Selbstkontrolle
Blutdruck

3. | normaler <130 <80 Selbstkontrolle
Blutdruck

Fir die Bewertung ist immer der hohere Wert entscheidend.
Beispiel: bei den Messwerten von 140/80 mmHg oder 130/90
mmHg zeigt es «zu hoher Blutdruck» an.

Anzeige des Symbols fiir unregelméssigen Herzschlag (IHB)
Dieses Symbol @9 zeigt an, dass ein unregelmaRiger Herzschlag
festgestellt wurde. In diesem Fall kann der gemessene Blutdruck

von lhren tatsachlichen Blutdruckwerten abweichen. Es wird
empfohlen, die Messung zu wiederholen.

Hinweise fiir den Arzt bei wiederholtem Auftreten
des IHB-Symbols:

Dieses Gerat ist ein oszillometrisches Blutdruckmessgerat, das
auch den Puls wahrend der Blutdruckmessung misst und
anzeigt wenn der Herzschlag unregelmassig ist.

4. Messwertspeicher

Dieses Gerét speichert automatisch bis zu 99 Messwerte pro
Benutzer.

Wahlen Sie Benutzer 1 oder 2, indem Sie die Benutzertaste (5)
driicken.

Anzeigen der gespeicherten Werte

Driicken Sie kurz die M-Taste (3) wéhrend das Gerat ausge-
schaltet ist. Das Display zeigt zuerst «<M» @5, und «Awan, was fiir
den Durchschnittwert aller gespeicherten Werte steht.
Nochmaliges Driicken der M-Taste zeigt den vorherigen Wert an.
Durch wiederholtes Driicken der M-Taste kdnnen Sie von einem
zum anderen Speicherwert wechseln.

& Blutdruckwerte mit suboptimalem Manschettensitz G8-A
sind im Durchschnittswert nicht beriicksichtigt.

& Achten Sie darauf, dass die maximale Speicherkapazitat
von 99 Werten nicht tiberschritten wird. Wenn der Spei-
cher voll ist, wird der alteste Wert automatisch mit dem
100. Wert iiberschrieben. Die Werte sollten von einem
Arzt kontrolliert werden, bevor die volle Speicherkapazitat
erreicht ist — ansonsten gehen die Daten verloren.

Loschen aller Werte

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Benutzer ausgewahlt
haben.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Speicherwerte unwiderruflich
I6schen mdchten, halten Sie die M-Taste (das Gerat muss zuvor
ausgeschaltet sein) solange gedriickt, bis «CL ALL» angezeigt
wird - lassen Sie dann die Taste los. Zum endguiltigen Léschen
des Speichers driicken Sie die MAM-Taste wahrend «CL ALL»
blinkt. Einzelne Werte konnen nicht geléscht werden.

& Abbruch des Loschvorgangs: Driicken Sie die Ein-/Aus-
Taste (1) wahrend «CL ALL» blinkt.

Microlife BP B3 Comfort PC
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5. Batterieanzeige und Batteriewechsel

Batterien bald leer

Wenn die Batterien zu etwa % aufgebraucht sind, blinkt gleich
nach dem Einschalten das Batteriesymbol @7 (teilweise gefiillte
Batterie). Sie kdnnen weiterhin zuverlassig mit dem Geréat
messen, sollten aber Ersatzbatterien besorgen.

Batterien leer — Batterieaustausch

Wenn die Batterien aufgebraucht sind, blinkt gleich nach dem Ein-

schalten das leere Batteriesymbol 9. Sie kdnnen keine Messung
mehr durchfiihren und miissen die Batterien austauschen.
1. Offnen Sie das Batteriefach (9) an der Gerate-Riickseite.
2. Tauschen Sie die Batterien aus — achten Sie auf die richtige
Polung wie auf den Symbolen im Fach dargestellt.
3. Stellen Sie das Datum und Uhrzeit wie im Kapitel «1. Erste
Inbetriebnahme des Geréats» beschrieben ein.
&= Alle Werte bleiben im Speicher, jedoch Datum und Uhrzeit
missen neu eingestellt werden — deshalb blinkt nach dem
Batteriewechsel automatisch die Jahreszahl.

Welche Batterien und was beachten?

& Verwenden Sie 4 neue, langlebige 1,5 V Alkaline-Batterien,
Grosse AA.

@& \Verwenden Sie Batterien nicht iiber das angegebene Halt-
barkeitsdatum hinaus.

&= Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerat fiir ldngere
Zeit nicht benutzt wird.

Verwendung wiederaufladbarer Batterien (Akkumulatoren)
Sie konnen dieses Gerat auch mit wiederaufladbaren Batterien
betreiben.

&= Verwenden Sie nur wiederaufladbare «NiMH»-Batterien.

& Wenn das Batteriesymbol (Batterie leer) angezeigt wird,
missen die Batterien herausgenommen und aufgeladen
werden. Sie diirfen nicht im Gerat verbleiben, da sie
zerstort werden konnten (Tiefenentladung durch geringen
Verbrauch des Geréates auch im ausgeschalteten Zustand).

@& Nehmen Sie wiederaufladbare Batterien unbedingt aus
dem Gerét, wenn Sie es fiir eine Woche oder langer nicht
benutzen.

&= Die Batterien konnen NICHT im Blutdruckmessgerat aufge-
laden werden. Laden Sie die Batterien in einem externen
Ladegerat auf und beachten Sie die Hinweise zur Ladung,
Pflege und Haltbarkeit.

6. Verwendung eines Netzadapters

Sie kdnnen dieses Gerat mit dem Microlife Netzadapter (DC 6V,

600 mA) betreiben.

& Verwenden Sie nur den als Original-Zubehér erhaltlichen
MicrolifeNetzadapter entsprechend lhrer Netzspannung.

&= Stellen Sie sicher, dass Netzadapter und Kabel keine
Beschédigungen aufweisen.
1. Stecken Sie das Adapterkabel in den Netzadapter-Anschluss
(@) des Blutdruckmessgerates.
2. Stecken Sie den Adapterstecker in die Steckdose.
Wenn der Netzadapter angeschlossen ist, wird kein Batteriestrom
verbraucht.

7. PC-Verbindungsfunktionen

Dieses Geréat kann zusammen mit einem PC verwendet werden,
auf dem die Microlife-Software Blood Pressure Analyser+ (BPA+)
lauft. Durch Verbinden des Blutdruckmessgerats mit dem PC tiber
ein Kabel kdnnen Sie die Messwerte auf dem PC speichern.
Wenn keine Downloadkarte und kein Kabel mitgeliefert wurden,
laden Sie die BPA Software von www.microlife.com/software
herunter und verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel.

8. Fehlermeldungen und Probleme

Wenn bei der Messung ein Fehler auftritt, wird die Messung abge-
brochen und eine Fehlermeldung, z.B. «Err 3», angezeigt.

Fehler |Bezeichnung |Mdglicher Grund und Abhilfe
«Err 1» | Zu schwa- Die Pulssignale an der Manschette
a9 ches Signal  [sind zu schwach. Legen Sie die
Manschette erneut an und wieder-
holen die Messung.*

«Err 2»

@B

Stérsignal Wahrend der Messung wurden Storsi-
gnale an der Manschette festgestellt,
z.B. durch Bewegen oder Muskelan-
spannung. Halten Sie den Arm ruhig

und wiederholen Sie die Messung.
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Fehler |Bezeichnung |Méglicher Grund und Abhilfe

Der Manschettendruck kann nicht
ausreichend aufgebaut werden.
Eventuell liegt eine Undichtigkeit vor.
Priifen Sie, ob die Manschette richtig
verbunden ist und nicht zu locker
anliegt. Eventuell Batterien austau-
schen. Wiederholen Sie danach die
Messung.

Abnormaler
Manschetten-
druck

«Err 3»

@-C

Anormales
Ergebnis

«Err 5» Die Messsignale sind ungenau und es
kann deshalb kein Ergebnis ange-
zeigt werden. Beachten Sie die
Checkliste fiir die Durchfiihrung einer
zuverldssigen Messung und wieder-

holen Sie danach die Messung.*

«Err 6» |MAM-Modus |Es gab zu viele Fehler wahrend der
Messung im MAM-Modus, so dass
kein Endergebnis ermittelt werden
kann. Beachten Sie die Checkliste fir
die Durchfiihrung einer zuverlassigen
Messung und wiederholen Sie

danach die Messung.*

«HI» Der Druck in der Manschette ist zu
hoch (liber 299 mmHg) oder der Puls
ist zu hoch (liber 200 Schl&ge pro
Minute). Entspannen Sie sich

5 Minuten lang und wiederholen Sie

die Messung.*

Puls oder
Manschetten-
druck zu hoch

«LO»  |Puls zu niedrig | Der Puls ist zu niedrig (unter 40
Schlage pro Minute). Wiederholen

Sie die Messung.*

* Sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt, wenn diese oder andere
Probleme wiederholt auftreten sollten.

9. Sicherheit, Pflege, Genauigkeits-Uberpriifung und
Entsorgung

Sicherheit und Schutz

o Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses Dokument
enthalt wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit

dieses Gerats. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfaltig
durch, bevor Sie das Gerét benutzen und bewahren Sie es fiir
die zuklnftige Nutzung auf.

o Dieses Gerat darf nur fir den in dieser Anleitung beschriebenen
Zweck verwendet werden. Der Hersteller ist nicht fir Schaden
haftbar, die aus unsachgemasser Handhabung resultieren.

o Dieses Gerat besteht aus sensiblen Bauteilen und muss
vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und
Betriebsanweisungen im Kapitel «Technische Daten».

o Die Manschette ist empfindlich und muss schonend behandelt
werden.

* Pumpen Sie die Manschette erst auf, wenn sie angelegt ist.

e Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie einen Schaden
erkennen oder Ihnen etwas Ungewdhnliches aufféllt.

o Offnen Sie niemals das Gerét.

o Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise in den
einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

o Das von diesem Gerat angezeigte Messergebnis ist keine
Diagnose. Es ersetzt nicht die Notwendigkeit einer fachlichen
Einschétzung durch einen Mediziner, vor allem dann nicht,
wenn das Ergebnis nicht dem Befinden des Patienten
entspricht. Verlassen Sie sich nicht ausschliesslich auf das
Messergebnis. Alle potenziell auftretenden Symptome und die
Schilderung des Patienten miissen in Betracht gezogen
werden. Die Verstandigung eines Arztes oder Krankenwagens
wird bei Bedarf empfohlen.

% Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerét nicht unbeaufsich-

%) tigt benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie
verschluckt werden kdnnten. Beachten Sie das Strangulie-
rungsrisiko sollte dieses Gerat mit Kabeln oder Schiduchen
ausgestattet sein.

f Kontraindikationen

Verwenden Sie dieses Gerat nicht, wenn der Zustand des Pati-
enten die folgenden Kontraindikationen erfiillt, um ungenaue
Messungen oder Verletzungen zu vermeiden.

o Das Gerét ist nicht fiir die Blutdruckmessung bei padiatrischen
Patienten unter 12 Jahren (Kinder, Sauglingen oder Neugebo-
rene) bestimmt.

o Das Vorhandensein signifikanter Herzrhythmusstérungen
wahrend der Messung kann die Blutdruckmessung storen und
die Zuverlassigkeit der Blutdruckmesswerte beeintrachtigen.

Microlife BP B3 Comfort PC
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Sprechen Sie mit lhrem Arzt darlber, ob das Gerét in diesem
Fall verwendet werden kann.

Das Gerat misst den Blutdruck mit einer Druckmanschette.
Wenn die zu messende Extremitat Verletzungen aufweist (z.B.
offene Wunden) oder Behandlungen ausgesetzt ist (z.B. intra-
vendse Infusionen), die einen Oberflachenkontakt oder eine
Druckbeaufschlagung nicht zulassen, darf das Gerét nicht
verwendet werden, um eine Verschlimmerung der Verlet-
zungen zu vermeiden.

Die Bewegungen des Patienten wahrend der Messung kénnen
den Messvorgang storen und die Ergebnisse beeinflussen.
Vermeiden Sie Messungen bei Patienten in schlechten
Zusténden, Krankheiten und anfalligen Umgebungsbedin-
gungen, die zu unkontrollierbaren Bewegungen (z.B. Zittern
oder Schiittelfrost) und zur Unfahigkeit, sich klar zu dussern,
fihren (z.B. Kinder und bewusstlose Patienten).

Das Gerat verwendet die oszillometrische Methode zur Bestim-

mung des Blutdrucks. Der zu messende Arm sollte normal
durchblutet sein. Das Gerét ist nicht fiir die Verwendung an
Gliedmassen mit eingeschrénkter oder gestdrter Blutzirkulation
bestimmt. Wenn Sie unter Durchblutungsstdrungen leiden,
konsultieren Sie vor der Verwendung des Geréts lhren Arzt.

Vermeiden Sie Messungen am Arm auf der Seite einer Mastek-

tomie oder Lymphknotenentfernung.
Verwenden Sie dieses Gerat nicht in einem fahrenden Fahr-
zeug (z.B. in einem Auto oder Flugzeug).

WARNHINWEIS

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie
nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fuhren kann.

Dieses Gerat darf nur fiir die in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen Verwendungszwecke eingesetzt werden. Fir
Schéden, die durch unsachgemasse Anwendung entstehen,
kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Andern Sie die Medikation und Behandlung des Patienten nicht
aufgrund der Ergebnisse einer oder mehrerer Messungen.
Anderungen der Behandlung und der Medikamente sollten nur
von einem Arzt verordnet werden.

Uberpriifen Sie das Gerat, die Manschette und andere Teile auf
Schéden. Verwenden Sie das Gerat oder die Manschette

NICHT, wenn sie beschadigt sind oder nicht ordnungsgemass
funktionieren.

Die Durchblutung des Arms wird wahrend der Messung vori-
bergehend unterbrochen. Eine l&ngere Unterbrechung des
Blutflusses verringt die periphere Durchblutung und kann zu
Gewebeschaden flihren. Achten Sie auf Anzeichen (z.B.
Gewebeverfarbung) einer gestorten peripheren Durchblutung,
wenn Sie kontinuierlich oder Uber einen langeren Zeitraum
messen.

Eine langere Belastung durch den Manschettendruck verringert
die periphere Durchblutung und kann zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie Situationen, in denen der Manschettendruck
liber normale Messungen hinaus verléngert wird. Brechen Sie
im Falle eines ungewdhnlich langen Druckanstiegs die
Messung ab oder lockern Sie die Manschette, um den Druck zu
verringern.

Verwenden Sie dieses Gerat nicht in sauerstoffreicher Umge-
bung oder in der Nahe von brennbaren Gasen.

Das Gerét ist nicht wasserfest oder wasserdicht. Tauchen Sie
das Gerét nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten ein.
Zerlegen Sie das Gerat nicht und versuchen Sie nicht, das
Gerét, das Zubehdr oder die Teile wéhrend des Gebrauchs
oder der Lagerung zu warten. Der Zugriff auf die interne Hard-
ware und Software des Geréts ist verboten. Unbefugter Zugriff
auf das Gerat und dessen Wartung wahrend des Gebrauchs
oder der Lagerung kann die Sicherheit und Leistung des Geréts
beeintrachtigen.

Halten Sie das Geréat von Kindern und Personen fern, die nicht
in der Lage sind, das Gerét zu bedienen. Achten Sie auf die
Gefahr des versehentlichen Verschluckens von Kleinteilen und
des Strangulierens mit Kabeln und Schlduchen des Gerats und
des Zubehérs.

VORSICHT

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie
nicht vermeiden wird, zu leichten oder mittelschweren Verlet-
zungen des Benutzers oder Patienten oder zu Schaden am Gerat
oder an anderen Gegenstanden fiihren kann.

o Das Gerét st nur fir die Blutdruckmessung am Oberarm vorge-

sehen. Messen Sie nicht an anderen Stellen, da die Messung
Ihren Blutdruck nicht genau wiedergeben kann.
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o LGsen Sie nach einer Messung die Manschette und ruhen Sie
> 5 Minuten, um die Durchblutung der Gliedmassen wiederher-
zustellen, bevor Sie eine weitere Messung vornehmen.

o Verwenden Sie dieses Gerat nicht gleichzeitig mit anderen
medizinischen Elektrogeraten. Dies kann zu Fehlfunktionen
des Geréats oder Messungenauigkeit fiihren.

o Verwenden Sie dieses Gerét nicht in der Nahe von Hochfre-
quenz(HF)-Chirurgiegeraten, Magnetresonanztomographen
(MRT) und Computertomographen (CT). Dies kann zu Fehl-
funktionen des Gerats und Messungenauigkeiten fihren.

o Verwenden und lagern Sie das Gerat, die Manschette und
Zubehdre unter den in den «Technische Daten» angegebenen
Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Die Verwendung
und Lagerung des Geréts, der Manschette und Zubehdre unter
Bedingungen, die ausserhalb der in den «Technische Daten»
angegebenen Bereiche liegen, kann zu Fehlfunktionen des
Gerats fiihren und die Sicherheit der Verwendung beeintrach-
tigen.

o Schiitzen Sie das Gerat und das Zubehér vor folgenden
Einflissen, um eine Beschadigung des Geréts zu vermeiden:
— Wasser, andere Flussigkeiten und Feuchtigkeit
— extremen Temperaturen
— Stosse und Erschiitterungen
— starker Sonneneinstrahlung
— Schmutz und Staub

o Dieses Geréat hat 2 Benutzereinstellungen. Bitte stellen Sie
sicher, dass es zwischen den Benutzern gereinigt und desinfi-
ziert wird, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

o Beenden Sie die Verwendung dieses Geréats und der
Manschette und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Haut-
reizungen oder -beschwerden versplren.

Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
Dieses Gerat entspricht der Norm EN60601-1-2:2015 fiir Elektro-
magnetische Stérungen.

Dieses Gerat ist nicht fiir die Verwendung in der Nahe von medizi-
nischen Hochfrequenzgeraten (HF) zugelassen.

Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von starken elekt-
romagnetischen Feldern und tragbaren Hochfrequenz-Kommuni-
kationgsgeraten (z.B. Mikrowellenherd und mobile Geréte). Halten
Sie einen Mindestabstand von 0,3 m zu solchen Geréten ein,
wenn Sie dieses Gerat verwenden.

Pflege des Gerétes
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen, trockenen Lappen.

Reinigung der Manschette

Die mit diesem Geréat mitgelieferte Manschette ist waschbar.

1. Entfernen Sie den Manschettenstecker 1) vom Manschetten-
schlauch 32 und ziehen Sie vorsichtig die Blase durch die
Offnung am Rand der Manschettenhiille.

2. Reinigen Sie die Manschettenhdille per Hand in Seifenlauge:
nicht heisser als 30 °C.

3. Trocknen Sie die Manschettenhtille vollstandig mit Leinentrock-
nung.

4. Fiihren Sie den Manschettenschlauch wieder durch seine
Offnung und platzieren Sie vorsichtig die Blase ungefaltet in der
Manschettenhtille.

5. Befestigen Sie den Manschettenstecker wieder am Manschet-
tenschlauch

& Die Blase muss gerade in der Manschettenhiille liegen,

ohne Falten.

@& Verwenden Sie keinen Weichsptihler.

WARNUNG: Waschen Sie die Manschette niemals in einer
Waschmaschine oder in einem Geschirrspliler!

WARNUNG: Trocknen Sie die Manschette nicht im
Waschetrockner!

WARNUNG: Die innere Blase darf auf keinen Fall gewa-
Aschen werden!

Genauigkeits-Uberpriifung

Wir empfehlen alle 2 Jahre oder nach starker mechanischer Bean-
spruchung (z.B. fallen lassen) eine Genauigkeits-Uberpriifung
dieses Gerates durchfiihren zu lassen. Bitte wenden Sie sich dazu
an den lokalen Microlife-Service (siehe Vorwort).

Entsorgung

Batterien und elektronische Geréte diirfen nicht in den
Hausmiill, sondern miissen entsprechend den 6rtlichen
= \/orschriften entsorgt werden.

10. Garantie

Fur dieses Gerat gewahren wir 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Wahrend der Garantiezeit repariert oder ersetzt Microlife, nach
eigenem Ermessen, das defekte Produkt kostenlos.

Microlife BP B3 Comfort PC
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Wurde das Gerat durch den Benutzer gedffnet oder verandert,
erlischt der Garantieanspruch.

Folgende Punkte sind von der Garantie ausgenommen

o Transportkosten und Transportrisiken

o Schaden die durch falsche Anwendung oder Nichteinhaltung
der Gebrauchsanweisung verursacht wurden

Schéden durch auslaufende Batterien

Schaden durch Unfall oder Missbrauch

Verpackungs- / Lagermaterial und Gebrauchsanweisung
Regelméssige Kontrollen und Wartung (Kalibrierung)

e Zubehor und Verschleissteile: Batterien, Netzteil (optional).
Fur die Manschette gilt eine Funktionsgarantie (Blasendichtheit)
von 2 Jahren.

Sollte ein Garantiefall eintreten, wenden Sie sich bitte an den
Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an Ihren lokalen
Microlife-Service. Sie kénnen lhren lokalen Microlife-Service tiber
unsere Website kontaktieren:

www.microlife.com/support

Die Entschadigung ist auf den Wert des Produkts begrenzt. Die
Garantie wird gewahrt, wenn das vollstandige Produkt mit der
Originalrechnung zuriickgesandt wird. Eine Reparatur oder ein
Austausch innerhalb der Garantiezeit verléangert oder ereuert die
Garantiezeit nicht. Die gesetzlichen Anspriiche und Rechte der
Verbraucher sind durch die Garantie nicht eingeschrankt.

11.Technische Daten

Betriebsbe- 10-40°C/50- 104 °F

dingungen: 15 - 90 % relative maximale
Luftfeuchtigkeit

Aufbewahrungs- -20-+55°C/-4-+131 °F

bedingungen: 15 - 90 % relative maximale
Luftfeuchtigkeit

Gewicht: 402 g (mit Batterien)

Grosse: 138 x 94.5 x 62.5 mm

Manschettengrosse: von 17 - 52 cm, je nach Manschetteng-
rosse (siehe «Auswahl der richtigen
Manschette»)

oszillometrisch, validiert nach
Korotkoff-Methode: Phase | systolisch,
Phase V diastolisch

20 - 280 mmHg - Blutdruck

40-199 Schlage pro Minute - Puls

Messverfahren:

Messbereich:

Displaybereich 0-299 mmHg
Manschettendruck:

Messauflosung: 1 mmHg

Statische innerhalb £ 3 mmHg
Genauigkeit:

+ 5 % des Messwertes
e 4x1,5V Alkaline-Batterien, Grosse

Pulsgenauigkeit:
Spannungsquelle:

AA
o Netzadapter DC 6V, 600 mA (opti-
onal)
Batterie- ca. 580 Messungen (mit neuen Batterien)
Lebensdauer:
IP Klasse: IP 20

Verweis auf Normen: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Gerat: 5 Jahre oder 10000 Messungen, je
nachdem, was zuerst eintritt.

Zubehor: 2 Jahre oder 5000 Messungen,
je nachdem, was zuerst eintritt.

Dieses Gerét entspricht den Anforderungen der Richtlinie fiir
Medizinische Geréte 93/42/EWG.
Technische Anderungen vorbehalten.

Durchschnittliche
Lebensdauer:
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Microlife BP B3 Comfort PC

AG/KAPA Digmesi
Ekran

M-Digme (Bellek)
MAM Digmesi
Kullanici Diigmesi
Kaf Soketi

Elektrik Adaptorii Soketi
USB Portu

Pil Bolmesi

Kaf

Kaf Baglantisi

Kaf Hortumu

ran
Buyuk Tansiyon Degeri
Kiigtik Tansiyon Degeri
Nabiz Sayisi
MAM modunun
Pil Gostergesi
Kaf Uyum Kontroli
-A: Optimal Olmayan Kaf Uyumu
-B: Kol Hareketi Gdstergesi «Err 2»
-C:Kaf Basing Kontrolli «Err 3»

P EEEHREIE

PRRPEROE PRRPWEVE@®»W®O

~

giivenliginiz igin kullanim talimatlarini
izleyin ve gelecekte bagvurmak lizere hazir
bulundurun.

BF tipi ekipman
Kuru tutun

Uretici

Piller ve elektronik Urinler, ¢ope atil-
mamali; ancak, yurlrlikteki yonetmeliklere
uygun olarak elden ¢ikariimalidir.

Avrupa yetkili temsilcisi

Katalog numarasi

Seri numarasi (YYYY-AA-GG-SSSSS;
yil-ay-giin-seri numarasi)

Dikkat

Nem sinirlamasi

Sicaklik sinirlamasi

Kaf Sinyal Gostergesi «Err 1» Tibbi Cihaz

@9 Dizensiz Kalp Atisi (IHB) Semboli

2) MAM Zaman Araligi @ 0-3 yasindaki gocuklardan uzak tutun

@) Trafik Isigr Gostergesi . .

@ Nabiz Gostergesi C € 0044 CE uygunluk isareti

@2 Kullanici Gostergesi

@ Kaydedilen Deger Kullanim amact:

@9 Tarih/Saat Bu osilometrik tansiyon aletinin kullanim amaci, 12 yasindan

buyuk kisilerin girisimsel olmayan kan basincinin dlgtiimesidir.
Bu cihazi kullanmadan 6nce kullanim tali- A
7N - I . Sayin Misterimiz,
matlarindaki Gnemli bilgileri okuyun. Kend Aygtt, hekimlerle isbirligi icerisinde gelistiriimistir ve yapilan

bilimsel testlerin sonucunda élctim dogrulugunun oldukca ytiksek
oldudu kanitlanmigtir.*

Microlife BP B3 Comfort PC
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Sorulariniz, sorunlariniz ve yedek parca siparigleriniz igin, litfen,
yerel Microlife-Msteri Servisi ile gértistin. Ulkenizdeki Microlife
bayisinin adresini saticinizdan ya da eczanenizden égrenebilir-

siniz. Ikinci bir yol olarak, iiriinlerimiz hakkinda genis bilgi edinebi-

leceginiz www.microlife.com internet adresini de ziyaret edebilir-
siniz.

Saglikla kalin — Microlife AG!

* Bu cihaz ESH protokolii ve ISO81060-2:2013'%e gdre test edil-
migtir.

igindekiler

1. Aygitin llk Kez Kullanimi
Pillerin yerlestiriimesi
Tarih ve saatin ayarlanmasi
Dogru kaf segimi
Kullanicinin segilmesi
Standart veya MAM modunun segilmesi
2. Giivenilir bir él¢tim yapiimasi igin kontrol listesi
3. Tansiyonun Olgiilmesi
Olgtim sonucu nasl silinir?
Tansiyonumu nasil degerlendirebilirim?
Diizensiz Kalp Atisi (IHB) Semboliiniin Gériintimi
4. VeriBellegi
Kaydedilen degerlerin gériintlilenmesi
Tim degerlerin silinmesi
5. Pil Gostergesi ve Pil degigimi
Piller neredeyse bitmis
Piller bitmis - pillerin degistirilmesi
Hangi piller ve yéntem?
Sarj edilebilir pillerin kullaniimasi
Elektrik Adaptériiniin Kullaniimasi
PC Baglantisi Islevleri
Hata lletileri
Giivenlik, Bakim, Dogruluk Testi ve Elden Gikarma
Aygitin bakimi
Kafin temizlenmesi
Dogruluk testi
Elden ¢ikarma
10. Garanti Kapsami
11. Teknik Ozellikler

© N

1. Aygitin ilk Kez Kullanimi

Pillerin yerlestirilmesi

Aygitin ambalajini agtiktan sonra, ilk énce pilleri yerlestirin. Pil
bélmesi (9), aygitin alt tarafindadir. Pilleri (4 x AA 1.5V boyutunda)
yerlestirin; bunu yaparken kutuplarin gésterildigi gibi dogru
konumda bulunmasina dikkat edin.

Tarih ve saatin ayarlanmasi

1. Yeni piller takildiktan sonra, ekranda yil rakami yanip soner.
Yili, M diigmesine (3) basarak ayarlayabilirsiniz. Y1l onaylamak
ve ardindan ay ayarlamak icin MAM digmesine (@) basin.

2. Ay ayarlamakigin M diigmesine basin. Ayi onaylamak ve giinii
ayarlamak igin MAM digmesine basin.

3. Gunu, saati ve dakikayi ayarlamak igin, litfen, yukaridaki tali-
matlari uygulayin.

4. Dakikayi ayarladiktan ve MAM digmesine bastiktan sonra,
tarih ve saat ayarlanir ve saat gérintilenir.

5. Tarih ve saati degistirmek istiyorsaniz, MAM diigmesine basin
ve yil rakami yanip sonmeye baslayana kadar yaklasik 3 saniye
basili tutun. Simdi yeni degerleri yukarida agiklandigi sekilde
girebilirsiniz.

Dogru kaf segimi )

Microlife degisik ebatlarda kaflar sunar. Ust kolunuzun gevresine

uygun kaf boyutunu segin (list kolunuzun ortasini en uygun sekilde

kavrayarak 6lgulir).

Kaf boyutu |iist kolunuzun gevresi igin
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

&= Sert mansonlar opsiyonel olarak alinabilmektedir.

&= Sadece Microlife kaf kullanin!

» Uriinle birlikte verilen kaf @ uymazsa, yerel Microlife
Servisi ile gorisun.

» Kaf badlantisini @9) olabildigince kaf soketine (&) yerlestirerek,
kafi aygita baglayin.

46

microlife



&= Yedek bir Microlife kaf satin alirsaniz, litfen kaf konek-
toriinii @9 orijinal cihazla birlikte verilen kaftaki kaf hortu-
mundan @2 gikarin ve bu kaf konektoriinii yedek kafin
hortumunun igine yerlestirin (tlim kaf boyutlari igin geger-
lidir).

Kullanicinin segilmesi

Bu cihaz 2 farkli kullanici igin sonuglari saklamaya izin verir.

» Kullanici digmesine (5) basarak amaglanan kullaniciyi (kulla-

nict 1 veya kullanici 2 @9) segin.

@& Her dlgiimden once, dogru kullanicinin segildiginden emin
olun.

Standart veya MAM modunun segilmesi

Her dlglimden dnce, standart modu (tek dlgiim) veya MAM

modunu (otomatik tiglii élgiim) secin. MAM modunda, arka arkaya

3 dlgiim otomatik olarak alinir ve ardindan sonug otomatik olarak

analiz edilir ve gérinttlenir. Tansiyon sirekli dalgalandidi igin, bu

sekilde alinan bir sonug, tek bir élgiim yapilarak alinan sonuca
gore daha glvenilirdir.

o MAM modunu segmek icin, MAM digmesine (2) basin ve
ekranda MAM simgesi G gériinene kadar basili tutun. Standart
moda (tek dlgtim) gegmek igin MAM diigmesine tekrar basin ve
MAM simgesi kaybolana kadar basili tutun.

o Ug élciimden halihazirda hangisinin yapildigini gbstermek igin,
ekranin sag alt bolimiinde 1, 2 ya da 3 rakami gdrintilenir.

o Olciimler arasinda 15 saniye aralik bulunmaktadir. Bir geri
sayim kalan zamani gdstermektedir.

o Miinferit sonuglar gériintilenmez. Tansiyonunuz, sadece
3 élgiimiin hepsi yapildiktan sonra gérintilenir.

o Olclimler arasinda kafi ¢ikarmayin.

o Minferit dlclimlerden birinde sorun yasanirsa, dérdinct bir
6lgiim otomatik olarak yapilir.

2. Giivenilir bir 6l¢iim yapilmasi igin kontrol listesi

» Olglimden hemen 6nce, hareket etmekten kaginin; herhangi bir
sey yemeyin ve sigara icmeyin.

» Sirt destekli bir sandalyeye oturun ve 5 dakika siire ile bekleyin.
Ayaklarinizi yerde diz bir sekilde konumlandirin, ayak ayak
Ustline atmayiniz.

» Her zaman ayni koldan 6lgiim yapin (normalde sol kol).
Doktorlara hastalarin ilk ziyaretlerinde gelecekte hangi koldan
6lclim almalari gerektigini belirlemek igin genellikle iki koldan

birden él¢iim almalari tavsiye edilir. Yiksek kan basincini veren

kol segilmelidir.

» Ust kolunuzu sikica kavrayan giysileri gikarin. Basing olustur-
mamasi igin, gémlek kollarini kivirmayin - diiz birakildiklarinda
kaf islevini engellemezler.

» Her zaman dogru 6lgiideki kafin (6lgU kafin Uzerindedir) kulla-
nildigindan emin olun.

o Kaf, tist kolunuzu yeterince kavrasin; ancak, gok siki
olmasin.

o Kafin i¢ dirseginizin 1-2 cm yukarisina yerlestirildiginden
emin olun.

o Kafin Uzerine konumlanmis olan atardamar isareti
(yaklasik 3 cm uzunlugunda) kolunuzun i¢ kismindan asagi
dogru inen atardamarin tizerinde olmalidir.

o Rahatga 6lglim yapilmasi igin, kolunuzu destekleyin.

o Kafin kalbinizle ayni ytikseklikte olmasini saglayin.

3. Tansiyonun Olgiilmesi

. Standart (tek 6lgiim) veya MAM modunu (otomatik diglii dlgtim)
segin: Ayrintilar igin bkz. Bolim 1.».

2. Olglim islemini baslatmak igin, AG/KAPA diigmesine (1) basin.

3. Kaf simdi otomatik olarak sisecektir. Gevseyin; 6lgiim sonucu
gortntileninceye kadar hareket etmeyin ve kol kaslarinizi
kasmayin. Normal bigimde soluk alip verin ve konusmayin.

4. Ekrandaki kaf uyum kontrolii @8, kafin mikemmel sekilde
yerlestirilmis oldugunu gosterir. G8-A simgesi goriinirse, kaf
optimal olmayan sekilde takilmig, ancak yine de élgim yapila-
bilir demektir.

5. Olglim sisme stiresi boyunca yapilir. Sisme hizi degisebilir, bu
normal bir durumdur.

6. Olglim sirasinda nabiz gdstergesi @3 yanip soner.

7. Blyik tansiyon @3 ile kigiik tansiyonu G4 ve nabzi @5 igeren
sonug gorlntlenir. Brogtrdeki diger gérinttlerle ilgili agikla-
malari da dikkate aliniz.

8. Olglim bittiginde kafi gikariniz.

9. Aygiti kapatin. (Yaklasik 1 dakika sonra monitdr otomatik
olarak kapanir).

@& AC/KAPA diigmesine basarak, aygiti istediginiz zaman

kapatabilirsiniz (6rnegin, kendinizi rahat hissetmiyorsaniz

ya da rahatsiz edici bir basing algilanmasi halinde).

N
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Olgiim sonucu nasil silinir?

Olgulen deger goruntulenir gorintiilenmez AG/KAPA digmesine
(1) basin ve «M» @5 yanip sdnene kadar basili tutun. MAM
diigmesine (4) basarak ekrandaki degeri silmeyi onaylayin.

& Olgiilen deger bellekten basariyla silindiginde «CL» ibaresi
gorinttlenir.

Tansiyonumu nasil degerlendirebilirim?

Ekranin sol kenarindaki tiggen @ élgiilen tansiyon degerinin
icinde bulundugu araliga isaret eder. Deger, normal (yesil),
yukselmis (sar1) veya yuksek (kirmizi) araliklarindan birindedir.
Siniflandirma, uluslararasi kilavuzlarin (ESH, ESC, JSH) tanim-
landigi agagidaki araliklara denk diiser. Veriler mmHg cinsindedir:

Diizey Biiyiik Kiigiik Oneri
Tansiyon |Tansiyon

1. |tansiyon 2135 285 Tibbi kontrolden
cok yuksek geginiz

2. |tansiyon 130-134 |80-84 Kendiniz kontrol
ylikseldi ediniz

3. |tansiyon <130 <80 Kendiniz kontrol
normal ediniz

Degerlendirmeyi belileyen, daha yiiksek olan degerdir. Ornegin:
Kan basinci 140/80 mmHg degeri veya degeri 130/90 mmHg,
«tansiyon oldukga yiiksek» gosterir.

Diizensiz Kalp Atigi (IHB) Semboliiniin Gériiniimii

Bu sembol (9 diizensiz bir kalp atisinin tespit edildigini gosterir.
Bu durumda, 6lglilen kan basinci gergek kan basinci degerleri-
nizden sapabilir. Olgiimi tekrarlamaniz onerilir.

IHB semboliiniin tekrarl gériinmesi durumunda

doktor igin bilgi

Bu cihaz, kan basinci élglimi sirasinda nabzi 6igen ve kalp atis
hizinin diizensiz oldugunu gésteren bir osilometrik tansiyon
aletidir.

4. Veri Bellegi

Bu cihaz otomatik olarak 2 kullanici igin ayri ayri 99 kayit yapabil-
mektedir.

Kullanici diigmesine (5) basarak kullanici 1 veya kullanici 2'yi
segin.

Kaydedilen degerlerin goriintiilenmesi

Aygit kapaninca M-digmesine (3) kisaca basin. Ekranda, énce

«M» @25 simgesi ve «A» tim sakli degerlerin ortalamasini gsterir.

M-diigmesine tekrar basildiginda, bir 6nceki deger gorintilenir.

M-diigmesine Ust Uste basarak, bir kayitl degerden digerine gege-

bilirsiniz.

&= Optimal olmayan kaf uyumuyla tansiyon olgiimleri G8-A,
ortalama degerin hesabinda dikkate alinmaz.

@& Maksimum bellek kapasitesi olan 99 sayisinin agilimadigina
dikkat edin. Bellekteki 99 deger doldugunda, en eski veri
100. yeni veri ile degisir. Bellek kapasitesi dolmadan

dnce, degerlerin doktor tarafindan degerlendirilmesi gerek-

mektedir — aksi takdirde veriler kaybolur.

Tiim degerlerin silinmesi

Dogru kullanicinin segili oldugundan emin olun.

Kayitli tiim degerleri kalici olarak silmek istediginizden emin degil-
seniz, «CL ALL» ibaresi goriinene kadar M diigmesini basil tutun
ve ardindan diigmeyi serbest birakin. Bellegi kalici olarak temiz-
lemek igin, «CL ALL» ibaresi yanip sdnerken saat diigmesine
basin. Tek tek degerler silinemez.

&= Silmeyi iptal etme: «CL ALL» ibaresi yanip sonerken AG/
KAPA diigmesine (1) basin.

5. Pil Gostergesi ve Pil degigimi

Piller neredeyse bitmis

Piller, yaklasik olarak % oraninda kullanildiginda, aygit agilir

aclimaz kullaniimig pil simgesi @7 yanip séner (kismen dolu bir pil

gorinttlenir). Her ne kadar aygtt, giivenilir 6iglim yapmaya devam

etse de pilleri degistirmeniz gerekir.

Piller bitmig - pillerin degistiriimesi

Piller bittiginde, aygit ailir agilmaz pil simgesi @7 yanip séner

(bitmis bir pil gorunttilenir). Piller bitttiginde, artik él¢iim yapamaz-

siniz ve pilleri degistirmeniz gerekir.

1. Aygitin arkasindaki pil bdimesinin (9) kapagini aginiz.

2. Pilleri degistirin — bdlmedeki simgelerle gdsterildigi sekilde
kutuplarin dogru konumda olup olmadigina dikkat edin.

3. Tarih ve saati ayarlamak icin, Béliim «1. Aygitin ilk Kez Kulla-
nimi» de agiklanan yontemi uygulayin.
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&= Tarih ve saatin sififanmasi gerekmesine karsin, bellek tiim
degerleri korur — bu nedenle, piller degistirildikten sonra, yil
sayisi otomatik olarak yanip soner.

Hangi piller ve yontem?

&= Litfen, 4 adet yeni ve uzun émiirlii 1.5V, AA alkalin pili
kullanin.

@& Kullanim siresi gegen pilleri kullanmayin.
@& Aygit uzun bir sire kullaniimayacaksa, pilleri ¢ikarin.

$Sarj edilebilir pillerin kullaniimasi

Aygiti sarj edilebilir pilleri kullanarak da galistirabilirsiniz.

&= Litfen, sadece «NiMH» tiiriinde yeniden kullanilabilir pilleri
kullanin!

&= Pil simgesi (bitmis pil) goriintilendiginde, pillerin gikarilip
sarj edilmesi gerekmektedir! Zarar gérebileceklerinden,
pillerin aygitin igerisinde birakilmamasi gerekmektedir
(kapali olsa bile aygitin diisiik kullaniminin bir sonucu
olarak tamamen bosalirlar).

&= Birhafta ya da daha uzun bir siire kullanmay! diistinmuyor-
saniz, her zaman sarj edilebilir pilleri ¢ikarin!

&= Piller, tansiyon élgiim aletinde sarj EDILEMEZ! Bu pilleri
harici bir sarj aygitinda sarj edin; bununla birlikte, sarj,
bakim ve dayaniklilik konusundaki bilgileri dikkate alin!

6. Elektrik Adaptoriiniin Kullanilmasi

Bu aygiti Microlife elektrik adaptori kullanarak da calistirabilirsiniz

(DC 6V, 600 mA).

& Elektrik geriliminiz icin mevcut olan uygun orijinal aksesuar
olarak sadece Microlife elektrik adaptorii kullanin.

& Elektrik adaptériinin ya da kablonun zarar gérmediginden
emin olun.
1. Adaptdr kablosunu, tansiyon 6lglim aletinin elektrik adaptor
soketine (7) takin.
2. Adaptor fisini duvar prizine takin.
Elektrik adaptori baglandiginda, artik pil enerjisi kullaniimaz.

7. PC Baglantisi iglevleri

kablo yardimiyla PC'ye baglanarak bellek verileri PC'ye
aktarilabilir.

Higbir indirme belgesi ve kablo yoksa, BPA yazilimini www.micro-
life.com/software adresinden indirin ve bir Micro-USB kablosu
kullanin.

8. Hata iletileri

Olgiim sirasinda hata meydana gelirse, dlgiim islemi durdurulur ve
bir hata iletisi, érnegin «Err 3», gbruntilenir.

Hata Aciklama | Olasi nedeni ve ¢oziimii

«Err 1» |Sinyal ok |Kaf nabiz sinyalleri ok zayif. Kafi

zayif yeniden takin ve dlgiimi tekrarlayin.*

«Err 2» |Hata sinyali | Olgim sirasinda, kaf, hareket etmekten

18-B ya da adale kasiimasindan kaynaklanan
hata sinyalleri algiladi. Kolunuzu kimil-
datmadan élglimu tekrarlayin.

«Err 3» | Anormalkaf |Kaf uygun basing olusturulamiyor.

8-C basinci Kagak meydana gelmis olabilir. Kafin
dogru takilip takilmadigini ve gok
gevsek olup olmadigini konrol edin.
Gerekirse, pilleri degistirin. Olglimi
tekrarlayin.

«Err 5» | Anormal Olgtim sinyalleri dogru degil ve bu

sonug nedenle sonug gorintilenemiyor. Giive-
nilir bir 8lglim alabilmek icin kontrol liste-
sini okuyun ve ardindan 6lglimi tekrar-
layin.*

«Err 6» |MAM Modu | MAM modunda 6lgtim yapilirken, nihai
sonucun alinmasini imkansiz kilan
birgok hata olustu. Giivenilir bir dlgtim
alabilmek igin kontrol listesini okuyun ve
ardindan dlgtimii tekrarlayin.*

«HI» Nabizyada |Kaf basing gok ylksek (299 mmHg'nin

kaf basinci |Uzerinde) YA DA nabiz ok yiiksek
cok ylksek | (dakikada 200 atistan fazla). 5 dakika
gevseyin ve dlclimi tekrarlayin.*

«LO»  |Nabiz gok |Nabiz gok diisik (dakikada 40 atigtan

distik daha duisuk). Olgiimii tekrarlayin.*

Bu aygit, Microlife Tansiyon Analizcisi+ (BPA+) yaziliminin galis-
tig1 bir kisisel bilgisayara (PC) baglanarak kullanilabilir. Monitdr,
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* Bu veya baska bir problem tekrarlar ise, liitfen acilen doktoru-
nuza bagvurunuz.

9. Giivenlik, Bakim, Dogruluk Testi ve Elden Gikarma

f Giivenlik ve koruma

o Kullanim i¢in talimatlari okuyunuz. Bu dokiiman cihazin givenli
kullanimr igin 6nemli bilgiler igermektedir. Liitfen cihazi kullan-

madan énce bu dokiimani tamamen okuyunuz ve gelecekte
tekrar bagvurmak iizere saklayiniz.

e Bu irlin, sadece bu brostirde agiklanan amaglar gerceve8inde

kullanilabilir. imalatgr, yanlis uygulamadan kaynaklanan zarar
ziyan igin sorumlu tutulamaz.

o Aygit, hassas pargalara sahiptir ve dikkatli bicimde kullaniima-

lidir. «Teknik Ozellikler» bolimiinde agiklanan saklama ve
calistirma kosullarini g6z éniinde bulundurun!

o Kaf, hassastir ve dikkatli bigimde kullaniimalidir.

o Kafi cihaza taktiktan sonra pompalayin.

e Hasar gordiigunt dislnlyorsaniz ya da herhangi bir anormal
durum sezdiyseniz, aygiti kullanmayin.

o Aygiti kesinlikle agmayin.

o Brosiiriin ilgili bolimlerindeki diger gtivenlik talimatlarini da
okuyun.

o Bu cihaz tarafindan verilen élgiim sonuglar bir teghis olarak
degerlendiriimemelidir. Mutlaka doktorunuza daniginiz. Ozel-
likle, hasta semptomlari cihaz dlglimlyle uyusmuyorsa sadce
6lglim sonucuna giivenmeyin. Diger semptomlari ve hastanin

geri bildirimini g6z éntinde bulundurarak doktorunuzla gériisiin

veya gerekiyorsa ambulans ¢agirin.

'&) Cocuklarin denetimsiz bir sekilde triind kullanmalarina izin

vermeyin; bazi pargalar, yutulabilecek kadar kiigiiktr.
Aygitin kablo veya borularinin olmasi nedeni ile yaratabi-
lecegi bogulma riskinin farkinda olun.

Kontrendikasyonlar

Yanlis 6lgimleri veya yaralanmalari énlemek amaciyla hastada

asagidaki kontrendikasyonlar varsa bu cihazi kullanmayin.

e Bu cihaz, 12 yasindan kiiglk pediyatrik hastalarda (gocuklar,
bebekler veya yenidoganlar) kan basincini 6igmeye yonelik
degildir.

o Olgiim sirasinda 6nemli kardiyak aritmilerin bulunmasi, kan
basinci 6lgimiine miidahale edebilir ve kan basinci 6igiimle-

rinin giivenirligini etkileyebilir. Cihazin bu durumlarda kullanil-
maya uygun olup olmadigini doktorunuza sorun.

Cihaz, kan basincini bir basingh kaf kullanarak 8lger. Olgiim
yapilan kolda, kolu yiizey temasina veya basinglandirmaya
uygunsuz hale getirebilen yaralanmalar varsa (6rnegin, agik
yaralar varsa) veya bir rahatsizlik varsa veya bir tedavi uygula-
niyorsa (6rnegin, intravendz damla), yaralanmalarin veya
rahatsizliklarin kéttilesmesini 6nlemek amaciyla bu cihazi
kullanmayn.

Olguim sirasinda hastanin hareket etmesi dlgiim islemine
miidahale edebilir ve sonuglari etkileyebilir.

Rahatsizliklari, hastaliklari olan ve kontrol edilemeyen hareket-
lere neden olan gevresel durumlara maruz olan (6rn., titreme
veya Usime) ve anlasilir sekilde iletisim kuramayan (6rnegin
gocuklar ve bilinci yerinde olmayan hastalar) hastalarda élgiim
yapmaktan kaginin.

Cihaz, kan basincini belirlemekigin osilometrik yontem kullanir.
Olguim yapilacak kolda normal perfiizyon olmalidir. Cihaz,
kisitl veya bozulmus kan dolagimi olan bir kolda kullaniimaya
yonelik degildir. Perflizyon veya kan bozukluklariniz varsa,
cihazi kullanmadan 6nce doktorunuza danisin.

Bir mastektomi veya lenf diigumi ¢ikarma islemi yapilmis bir
kolda dlglim almaktan kaginin.

Bu cihazi hareketli bir aragta (6rnegin, bir arabada veya ugakta)
kullanmayin.

A UYARI

Kaginilmamasi halinde éliimle veya ciddi yaralanmayla sonugla-
nabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

Bu cihaz yalnizca isbu Kullanim Talimatlarinda belirtilen
kullanim amaglari igin kullanilabilir. Uretici, yanlis uygulamadan
kaynaklanan zararlardan dolayi sorumlu tutulamaz.

Bir veya birden ¢ok dl¢limlin sonuglarina dayanarak hastanin
ilaglarini ve tedavisini degistirmeyin. Tedavi ve ilag degisiklik-
leri, yalnizca bir tip uzmani tarafindan regete edilmelidir.
Cihaz, kafi ve diger pargalari hasar bakimindan inceleyin.
Hasarli gérlintiyorlarsa veya anormal sekilde galisiyorlarsa
cihaz, kafi veya parcalari KULLANMAYIN.

Olguim sirasinda koldaki kan akimi gegici olarak kesintiye ugrar.
Kan akiminin uzun sire kesintiye ugramasi periferal dolagimi
azaltir ve doku yaralanmasina neden olabilir. Strekli olarak
veya uzun bir siire boyunca élgiim yapiyorsaniz, engellenmis
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periferal dolagim belirtilerine (6rnegin, dokuda renk degisimi)
dikkat edin.

o Kaf basincina uzun stire maruz kalmak, periferal perfiizyonu
azaltabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Normal dlgtimlerin
Gtesinde uzun sureli kaf basinglandirma durumlarindan
kaginin. Anormal sekilde uzun basinglandirma halinde, dlgtimi
durdurun ve kafin basincini bosaltmak igin kafi gevsetin.

o Bu cihazi oksijen bakimindan zengin ortamlarda veya alevlenir
gazlarin yakininda kullanmayin.

o Cihaz suya direngli veya su gegirmez degildir. Cihazi suya veya
baska sivilara daldirmayin veya suyun veya baska sivilarin
cihaza sigramasina izin vermeyin.

o Kullanim veya saklama sirasinda cihazda, aksesuarlarda ve
parcalarda servis yapmaya galismayin veya bunlari sékmeyin.
Cihazin i¢ donanimina ve yazilimina erisilmesi yasaktir.
Kullanim veya saklama sirasinda cihaza yetkisiz erisim ve
cihazda yetkisiz servis, cihazin glivenligini veya performansini
bozabilir.

o Cihazi gocuklardan ve cihazi galistirma yetenegine sahip
olmayan kisilerden uzak tutun. Bu cihazin kiigtik pargalarinin
kazayla yutulmasi ve cihazin kablolariyla ve hortumlariyla
bogulma riskine dikkat edin.

DiKKAT

Kaginilmamasi halinde kullanicida veya hastada kiiglk veya orta
derecede yaralanmayla sonuglanabilecek veya cihazda veya
baska esyalarda hasarla sonuglanabilecek potansiyel olarak tehli-
keli bir durumu belirtir.

o Cihaz yalnizca Ust kolunuzunkan basincini 6lgmeye yoneliktir.
Diger bolgelerden dlgiim almayin, ¢linki bu dlgiimler kan
basincinizi dogru sekilde yansitmaz.

o Bir dlglim tamamlandiktan sonra, bagka bir 6Iglim yapmadan
once kafi gevsetin ve kolda perfiizyonun geri gelmesi igin >5
dakika bekleyin.

o Bu cihazi, baska elektrikli tibbi ekipmanlarla (ME) ayni anda
kullanmayin. Ayni anda kullanmak, cihazda arizaya veya 6lgim
yanlsliklarina neden olabilir.

o Bucihaz yiksek frekansli (HF) cerrahi ekipmanlarin, manyetik
rezonans gortintileme (MRG) ekipmanlarinin ve bilgisayarli
tomografi (BT) tarayicilarinin yakininda kullanmayin. Béyle bir
kullanim, cihazda arizaya ve 6lgtim yanhsliklarina neden
olabilir.

o Cihaz, kafi ve pargalan «Teknik Ozelliklers belirtilen sicaklik ve
nem kosullarinda saklayin. Cihazin, kafin ve pargalarin «Teknik
Ozellikler» belirtilen araliklarin digindaki kosullarda kullaniimasi
cihaz arizasina ve glvensiz kullanima neden olabilir.

o Cihazin hasar gérmesini dnlemek amacliyla cihazi ve aksesuar-
lari agagidaki durumlardan koruyun:

— su, diger sivilar ve nem

asiri sicakliklar

— darbeler ve titresimler

dogrudan glines I1g1
— kir ve toz

e Bu cihazda 2 kullanici igin ayarlar vardir. Lutfen herhangi bir
gapraz bulagsmayi 6nlemek igin cihazin kullanicilar arasinda
temizlendiginden ve dezenfekte edildiginden emin olun.

o Cilttahrisi veya rahatsizlik yasarsaniz, cihazi ve kafi kullanmayi
durdurun ve doktorunuza danigin.

Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri

Bu cihaz EN60601-1-2: 2015 Elektromanyetik Bozulmalar stan-
dardina uygundur.

Bu cihaz, Yiiksek Frekansli (HF) tibbi ekipmanlarin yakininda
kullaniimak (izere sertifikalandiriimamistir.

Bu cihazi giiclu elektromanyetik alanlarin ve taginabilir radyo
frekanst iletisim ekipmanlarinin (6rnegin, mikrodalga firin ve mobil
cihazlar) yakinlarinda kullanmayin. Bu cihaz: kullanirken, bu tir
ekipmanlardan en az 0.3 metrelik bir mesafeyi koruyun.

Aygitin bakimi
Aygiti sadece yumusak ve kuru bir bezle temizleyin.

Kafin temizlenmesi

Bu cihazla birlikte verilen kaf, yikanabilirdir.

1. Kaf konektdrlinli 47) kaf hortumundan G2 gikarin ve hava kese-
sini kaf kilifinin kenarindaki agikliktan dikkatle gekin.

2. Kaf kilifini sabunlu suda elle yikayin: 30 °C’den sicak olmama-
Iidr.

3. Kaf kilifini bir bezle tamamen kurulayin.

4. Kaf hortumunu agikligindan geri yerlestirin ve hava kesesini kaf
kilifinin igine diiz bir sekilde dikkatle yerlestirin.

5. Kaf konektériinu kaf hortumunun Uzerine yeniden takin.

@& Hava kesesi kaf kilifina katlanmis bir sekilde degil, diiz bir
sekilde yerlesmelidir.

@& CGamasir yumusatic kullanmayin.
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UYARI: Kafi gamasir veya bulasik makinesinde yika-
A mayiniz!

f UYARI: Kaf kilifini kurutma makinesinde kurutmayin.
f UYARI: Higbir kosulda i¢ keseyi yikamayin!

Dogruluk testi

Her 2 yilda bir ya da mekanik darbeye maruz kalmasi (6rnegin,
dustirilmesi) durumunda, tiriiniin dogru galisip calismadiginin
test edilmesini dneririz. Test iglemini ayarlamak igin, litfen, yerel
Microlife-Servisi ile gorlistin (bkz 6n s6z).

Elden ¢ikarma

Piller ve elektronik Griinler, ¢pe atiimamali; ancak,
yurrlikteki ydnetmeliklere uygun olarak elden gikaril-
= malidir.

10. Garanti Kapsami

Bu aygit, satin alindidi tarihten itibaren 5 yil garanti kapsamin-
dadir. Bu garanti sUresi i¢inde, bizim takdirimize bagli olarak,
Microlife arizali Grlini (icretsiz olarak onaracak veya degistire-
cektir.

Aygttin agiimasi ya da tizerinde degisiklik yapiimasi, garantiyi
gegersiz kilar.

Asagidaki 6geler garanti kapsami digindadir:

o Nakliye maliyetleri ve nakliye riskleri.

o Yanlis uygulamadan veya kullanim talimatlarina uyulmama-
sindan kaynaklanan hasar.

Sizdiran pillerden kaynaklanan hasar.

Kaza veya yanlis kullanimdan kaynaklanan hasar.

Ambalaj / depolama malzemesi ve kullanim talimatlari.
Duzenli kontroller ve bakim (kalibrasyon).

Aksesuarlar ve asinan parcalar: Piller, glic adaptori (istege
bagli).

Kaf 2 yil boyunca fonksiyonel bir garanti (hava kesesinin sikiligi)
kapsamindadir.

Garanti servisinin gerekli olmasi halinde, liitfen Griin(in satin alin-
digi bayiye veya yerel Microlife servisinize bagvurun. Yerel Micro-
life hizmetinize web sitemizden ulasabilirsiniz:
www.microlife.com/support

Tazminat Urtiniin degeri ile sinirhidir. Tim Griin orijinal fatura ile
birlikte iade edilirse garanti verilecektir. Garanti kapsamindaki
onarim veya degistirme, garanti sliresini uzatmaz veya yenilemez.
Tiiketicilerin yasal talepleri ve haklari bu garanti ile sinirli degildir.

11. Teknik Ozellikler

Calisma kosullan:
Saklama kosullan:

Agirhk:
Boyutlar:
Manson boyu:

Olgiim yontemi:

Olgiim aralign:

Kaf basinci
goriintiileme araligi:

Goziniirltik:
Statik dogruluk:
Nabiz dogrulugu:
Gerilim kaynagi:

Pil 6mrii:
IP sinifi:
ilgili standartlar:

Beklenen servis
omrii:

10-40°C/50- 104 °F

%15 - 90 maksimum bagil nem
-20-+55°C/-4-+131 °F

%15 - 90 maksimum bagil nem

402 g (piller dahil)

138 x 94.5x62.5 mm

mangson 6lgllerine gére 17 - 52 cm arasi
(bkz. «Dogru kaf secimi»)

osilometrik, Korotkoff yéntemine uygun:
Asama | buyik tansiyon, Asama V kiigtik
tansiyon

20 - 280 mmHg - tansiyon

dakikada 40-199 atis — nabiz

0-299 mmHg

1 mmHg
+3 mmHg araliginda
*0Igllen degerin %5'i
e 4x1.5V alkalin piller; boyut AA
o Elektrik adaptéri DC 6V, 600 mA
(istege bagli)
Yaklasik 580 6lgiim (Yeni pillerle)
IP 20
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Cihaz: 5 yil veya 10000 &lgiim arasindan
daha dnce geleni
Aksesuarlar: 2 yil veya 5000 6lglim
arasindan daha énce geleni

Bu cihaz, 93/42/EEC Tibbi Cihaz Y6netmenligi gereksinimleri ile

uyumludur.

Teknik 6zelliklerin degistiriimesi hakki saklidir.
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Botdo ON/OFF

Visor

Botdo M (Meméria)
Botdo MAM

Bot&o de utilizador
Entrada da bragadeira
Entrada do adaptador
Saida USB
Compartimento das pilhas
Bragadeira

Conector da bragadeira
Tubo da bragadeira

Presséo sistolica

Press&o diastdlica

Frequéncia cardiaca

Modo MAM

Visualizagéo das pilhas

Verificagdo de encaixe da bragadeira

-A: Encaixe da bragadeira incorreto

-B: Indicador de movimento do brago «Err 2»
-C:Verificagao da pressédo da bragadeira «Err 3»
Indicador de sinal da bragadeira «Err 1»
Simbolo de batimento cardiaco irregular (IHB)
Intervalo de tempo MAM

Indicador luminoso do nivel da press&o arterial
Indicador da pulsagdo

Indicador do utilizador

Valor guardado

Data/Hora

Leia as informagdes importantes contidas
nestas instrugdes de utilizagéo antes de
utilizar este dispositivo. Para sua segu-
ranga siga as instrugdes de utilizagéo e
guarde-as para referéncia futura.

@F~vPEEE MEIB

Q

Peca aplicada tipo BF
Manter seco

Fabricante

As pilhas e dispositivos eletrénicos tém de
ser eliminados em conformidade com os
regulamentos locais aplicaveis, uma vez
que ndo sdo considerados residuos
domésticos.

Representante autorizado na
Comunidade Europeia

Numero de catélogo

Numero de série (AMAAA-MM-DD-SSSSS;
ano-més-dia-numero de série)

Atencéo

Limitagdo da humidade

Limitagdo da temperatura

Dispositivo Médico

Mantenha afastado de criangas dos 0 aos 3
anos de idade

c € 0044 CE Marca de Conformidade

Uso pretendido:

Este tensidmetro oscilométrico destina-se a medir tenséo arterial
n&o invasiva em pessoas com 12 anos ou mais.

Microlife BP B3 Comfort PC
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Estimado cliente,

Este dispositivo foi desenvolvido com a colaboragao de peritos na
area da medicina e os ensaios clinicos realizados comprovam a
sua elevada precisdo na medicéo.*

Se tiver alguma questéo, problema ou se pretender encomendar
pecas sobresselentes, ndo hesite em contactar o seu distribuidor
local da Microlife. A farmacia da sua zona poderé indicar a morada
do distribuidor Microlife no seu pais. Pode também visitar o site
www.microlife.com onde encontrara toda a informagao Util sobre
os produtos Microlife.

Mantenha-se saudavel — Microlife AG!

* Este dispositivo foi testado de acordo com o protocolo ESH e
1S081060-2:2013.

indice

1. Utilizar o dispositivo pela primeira vez
Inserir as pilhas
Definir a data e hora
Escolher a bragadeira adequada
Selecgao do utilizador
Selecionar o modo standard (padréo) ou modo MAM
Check-list para efetuar uma medigao correta
Medir a pressao arterial
Como néo guardar um resultado
Como avaliar a minha press&o arterial?
Visualizagdo do simbolo de batimento cardiaco irregular (IHB)
4. Memorizacao de dados
Visualizar valores guardados
Limpar todos os valores
5. Indicador de carga e substituicdo de pilhas
Pilhas quase descarregadas
Pilhas descarregadas — substituicdo
Quais as pilhas a utilizar e quais os procedimentos a efetuar?
Utilizar pilhas recarregaveis
Utilizar um adaptador
Fungoes PC-Link
Mensagens de erro
Seguranca, cuidados, teste de preciséo e eliminagéo de
residuos
Cuidados a ter com o dispositivo
Limpeza da bragadeira
Teste de precisdo
Eliminag&o de residuos
10. Garantia
11. Especificagdes técnicas

Ll

© PN

1. Utilizar o dispositivo pela primeira vez

Inserir as pilhas

Apos ter desempacotado o dispositivo, comece por inserir as
pilhas. O compartimento das pilhas (9) esta localizado na parte
inferior do dispositivo. Insira as pilhas (4 x 1,5 V pilhas, tamanho
AA) e respeite a polaridade indicada.

Definir a data e hora

1. Depois de instaladas as novas pilhas, o nimero do ano pisca
no visor. Pode definir 0 ano pressionando o botdo M (3). Para
confirmar e depois definir o més, pressione o botdo MAM (2.

2. Pressione o botdo M para definir o més. Pressione o botdo
MAM para confirmar e depois definir o dia.

3. Siga as instrugdes acima para definir o dia, as horas e os
minutos.

4. Quando tiver definido os minutos e pressionado o botdo MAM,
a data e hora s&o definidos e a hora é apresentada.

5. Se pretender alterar a data e a hora, pressione e mantenha o
botao MAM durante cerca de 3 segundos até o niumero do ano
comegar a piscar. Agora pode introduzir os novos valores, tal
como descrito acima.

Escolher a bragadeira adequada

A Microlife tem disponiveis diversos tamanhos de bragadeira.
Escolha o tamanho de bragadeira adequado a circunferéncia da
parte superior do brago (que deve ser medida com a bragadeira
ajustada no meio da parte superior do brago).

Tamanho da |para uma circunferéncia da parte superior do
bragadeira |brago

S 17-22cm

M 22-32cm

M-L 22-42cm

L 32-42cm

L-XL 32-52cm

&= Existem disponiveis bragadeiras de vérios tamanhos e
ajustaveis.

&= Utilize apenas bragadeiras da Microlife!$

» Contacte o seulocal Assisténcia da Microlife, caso a bragadeira
fornecida @9 ndo seja adequada.
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» Ligue a bragadeira ao aparelho introduzindo completamente o
conector da bragadeira 37 na respectiva entrada (6).

&= Se comprar uma bragadeira Microlife sobresselente, retire
o conector da bragadeira (1) do tubo (12 da bragadeira
fornecida com o dispositivo original e insira este conector
da bragadeira no tubo da bragadeira sobresselente (valido
para todos os tamanhos de bracadeira).

Selecgao do utilizador

Este dispositivo guarda os resultados de 2 utilizadores individuais.

» Selecione o utilizador pretendido (utilizador 1 ou utilizador 2 23)
pressionando o botéo de utilizador ().

@& Antes de cada medigao, certifique-se de que se encontra
selecionado o utilizador correto.

Selecionar o modo standard (padrao) ou modo MAM

Antes de cada medig&o, selecione o modo standard (padréo)

(medig&o simples) ou MAM (medigé&o tripla automatica). Em modo

MAM, s&o automaticamente efetuadas 3 medigdes sucessivas e

os resultados s&o depois automaticamente analisados e apresen-

tados. Visto que a presséo arterial varia constantemente, um

resultado obtido desta forma é mais fidedigno do que quando é

efetuada uma medigdo simples.

o Para selecionar o modo MAM, pressione o botdo MAM (3 até
0 simbolo MAM @G¢) aparecer no visor. Para comutar para modo
standard (padréo) (medicao simples), pressione novamente o
botdo MAM até o simbolo MAM desaparecer.

o No canto inferior direito do mostrador aparece 1, 2 ou 3 para
indicar qual das 3 medigGes esta actualmente a ser efectuada.

o Existe uma pausa de 15 segundos entre as medicdes. Uma
contagem decrescente indica o tempo restante.

o Osresultados individuais n&o sdo apresentados. A tenséo arte-
rial apenas sera apresentada apds terem sido efectuadas as
3 medicoes.

o N&o retire a bragadeira no periodo entre as medigdes.

o Se uma das medigdes individuais suscitar davidas, sera auto-
maticamente efectuada uma quarta medig&o.

2. Check-list para efetuar uma medigéo correta

» Nao deve comer, fumar nem exercer qualquer tipo de esforgo
fisico imediatamente antes de efetuar a medigao.

» Sente-se numa cadeira apoiada nas costas e relaxe por 5
minutos. Mantenha os pés no chéo e néo cruze as pernas.

Deve efectuar a medigdo sempre no mesmo brago (normal-
mente o brago esquerdo). O médico deve efectuar as medicdes
em ambos os bragos do doente na primeira consulta para
determinar qual o brago a utilizar de futuro. A medicéo deve ser
efectuada no brago com a leitura mais elevada.

Retire qualquer peca de vestuario que possa estar justa na

parte superior do brago. Para evitar que seja exercida presséo,

as mangas da camisa ndo devem estar enroladas para cima,
uma vez que ndo interferem com a bragadeira se estiverem
esticadas normalmente.

Assegure-se sempre de que esta a usar uma bragadeira de

tamanho correcto (indicado na bragadeira).

o Ajuste bem a bragadeira, mas nao aperte demasiado.

o A bracadeira devera estar colocada 1-2 cms acima do seu
cotovelo.

o A marca da artéria na bragadeira (barra com aproximada-
mente 3 cm), deve ser colocada sobre a artéria localizada
no lado interior do brago.

o Coloque o brago assente numa superficie, para que fique
descontraido.

o Certifique-se de que a bragadeira fica a mesma altura do
coragéo.

. Medir a presséo arterial

N

. Selecione o modo standard (padréo) (medigao simples) ou

MAM (medicéo tripla automatica): ver detalhes no capitulo 1.».

. Pressione o botdo ON/OFF (7) para iniciar a medigéo.
. A bragadeira comega a encher-se automaticamente. Descon-

traia, ndo se mova e ndo contraia 0s musculos do brago
enquanto o resultado da medigéo néo for apresentado. Respire
normalmente e néo fale.

. A verificagdo de encaixe da bragadeira @8 no visor indica se a

bragadeira esta perfeitamente colocada. Se o icone 18-A
aparecer, a bragadeira esta encaixada de forma insuficiente,
mas continua a ser possivel efetuar uma medigéo.

. As medicBes s&o efectuadas durante a inflagéo. A velocidade

de inflagdo pode variar, esta ¢ uma ocorréncia normal.

. Durante a medic&o o indicador da pulsagdo @3 aparece a

piscar no visor.

. O resultado da pressdo sistélica 3 e diastdlica G4 bem como

a pulsag&o (15 aparecem no visor. Consulte também as infor-
magcdes contidas neste livro sobre os outros simbolos.

Microlife BP B3 Comfort PC
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8. Remova a bragadeira apés efectuar a medigéo.
9. Desligue o aparelho. (O monitor desliga-se automaticamente
decorrido cerca de 1 min.).
@& E possivel interromper a medicao em qualquer altura pres-
sionando o botdo ON/OFF (por exemplo, se sentir-se inco-
modado ou desconfortavel com a sensagdo de presséo).

Como nao guardar um resultado

Assim que a leitura for apresentada, prima e mantenha o botdo
ON/OFF (1) até «M» 9 ficar intermitente. Confirme para eliminar
a leitura, premindo o botdo MAM (2).

&= «CL» ¢ apresentado quando a leitura é eliminada com
sucesso da memaria.

Como avaliar a minha pressao arterial?

O triangulo no canto esquerdo do visor @9 aponta para o intervalo
em que se enquadra o valor de pressao arterial medida. O valor
encontra-se entre o intervalo ideal (verde), elevado (amarelo) ou
alto (vermelho). A classificagéo corresponde aos seguintes inter-
valos definidos por diretrizes internacionais (ESH, ESC, JSH).
Dados em mmHg.

Nivel Sistdlica | Diastdlica |Recomendagdes

1. |presséo arterial (2135 285 Obtenha aconsel-
muito alta hamento médico

2.|tenséo arterial |130 - 134 |80 - 84 Auto-medi¢éo
elevada

3. | presséo arterial |<130 <80 Auto-medigéo
normal

O valor mais elevado é o valor que determina o resultado da
analise Exemplo: uma leitura de 140/80 mmHg ou 130/90 mmHg
indica «tens&o arterial muito altax.

Visualizagdo do simbolo de batimento cardiaco irregular
(HB)

Este simbolo 34 indica que um batimento cardiaco irregular foi
detetado. Nesse caso, a tens&o arterial medida pode divergir dos
valores reais da tens&o arterial. E recomendavel repetir a
medigao.

Informagéo para o seu médico em caso de visualizagdo
repetida do simbolo IHB

Este dispositivo & um tensiémetro oscilométrico que também
realiza a medicéo da pulsacdo durante a medigao da tenséo
arterial, e indica quando a frequéncia cardiaca esta irregular.

4. Memorizagao de dados

Este dispositivo guarda automaticamente até 99 valores de

medigao para cada um dos 2 utilizadores.

Selecione o utilizador 1 ou 2 pressionando o botéo de utilizador

®.

Visualizar valores guardados

Pressione o botdo M (3) durante breves instantes, quando o dispo-

sitivo estiver desligado. Primeiro o dispositivo apresenta o simbolo

«M» @9 e «Av, que representa a média de todos os valores arma-

zenados.

Se pressionar novamente o botdo M, seré apresentado o valor

anterior. Pressionando o botdo M vérias vezes é possivel alternar

entre os valores guardados.

& As leituras da presséo arterial com encaixe da bragadeira
incorreto 18-A ndo sdo consideradas no valor médio.

& Assegure-se de que a capacidade de 99 memorias ndo é
excedida. Quando as 99 memorias estao cheias, o valor
mais antigo é automaticamente substituido pelo valor
da 100 medigao. Os valores deverdo ser analisados por
um médico antes de ser atingida a capacidade da meméria,
caso contrério os dados perder-se-&o.

Limpar todos os valores

Certifique-se que o utilizador correto esta activado.

Se pretende realmente apagar todos os valores guardados,

mantenha premido o botdo M (o dispositivo devera ser sido desli-

gado antes) até aparecer «CL ALL» e, de seguida, liberte o botao.

Para limpar de forma permanente a meméria, pressione o botdo

de tempo enquanto «CL ALL» estd intermitente. N&o é possivel

apagar valores individuais.

&= Cancelar a eliminagéo: pressione o botdo ON/OFF (1)
enquanto «CL ALL» esta intermitente.
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5. Indicador de carga e substitui¢do de pilhas

Pilhas quase descarregadas

Quando tiverem sido utilizados cerca de % da carga das pilhas, o
simbolo de pilha 47 sera apresentado a piscar, ao ligar o aparelho
(é apresentada uma pilha parcialmente preenchida). Ainda que a
precisdo de medicdo do aparelho ndo seja afetada, devera
adquirir pilhas para a respetiva substituigao.

Pilhas descarregadas - substituigao

Quando as pilhas estiverem descarregadas, o simbolo de pilha G

sera apresentado a piscar, ao ligar o aparelho (é apresentada uma

pilha descarregada). N&o é possivel efetuar medi¢des e é neces-
sario substituir as pilhas.

1. Abra o compartimento das pilhas (9), situado na parte posterior

do aparelho.

2. Substitua as pilhas - verifique a polaridade correta, conforme

indicado pelos simbolos existentes no compartimento.

3. Para definir a data e hora, siga o procedimento descrito na

Secgdo «1. Utilizar o dispositivo pela primeira vez».

@& A membria guarda todos os valores, ainda que a data e
hora tenham de ser repostas — deste modo, 0 nimero
correspondente ao ano é automaticamente apresentado a
piscar, quando as pilhas forem substituidas.

Quais as pilhas a utilizar e quais os procedimentos a efetuar?

@& Utilize 4 pilhas alcalinas AA novas, de longa durago,
com 1,5V.

Nao utilize pilhas cujo prazo de validade tenha sido
excedido.

Se o0 aparelho no for utilizado durante um longo periodo
de tempo, devera retirar as pilhas.

&
&

Utilizar pilhas recarregaveis
Este aparelho também funciona com pilhas recarregaveis.

& Utilize apenas pilhas recarregaveis do tipo «NiMH»!

@& Caso seja apresentado o simbolo de pilha (pilha descarre-
gada), é necessario substituir e recarregar as pilhas! Nao
deixe as pilhas no interior do aparelho, uma vez que podem
ficar danificadas (pode verificar-se descarga total como
resultado de uma utilizag&o pouco frequente do aparelho,

mesmo quando desligado).

Caso nao tencione utilizar o aparelho durante um periodo
igual ou superior a uma semana, retire sempre as pilhas
recarregaveis do mesmo!

NAO & possivel carregar as pilhas no monitor de press&o
arterial! Recarregue este tipo de pilhas utilizando um carre-
gador externo e tenha em atengéo as informagdes respeit-
antes ao carregamento, cuidados e duragdo!

6. Utilizar um adaptador

Este aparelho pode funcionar com um adaptador da Microlife (DC
6V, 600 mA).

& Utilize apenas o adaptador da Microlife disponibilizado
como acessorio original com a voltagem adequada.

&= Certifique-se de que o adaptador e o cabo néo se encon-
tram danificados.
1. Ligue o cabo do adaptador & entrada do adaptador (7) no
monitor de tensao arterial.
2. Ligue a ficha do adaptador & tomada.
Quando o adaptador estiver ligado, ndo se verifica o consumo da
carga das pilhas.

7. Fungbes PC-Link

Este aparelho pode ser usado em conex&o com um computador
pessoal (PC) utilizando o software «Microlife Blood Pressure
Analyzer+» (BPA+). Os dados da meméria do aparelho podem ser
transferidos para o PC conectando-se o monitor ao PC através de
um cabo de conexdo USB.

Se néo estiver incluido qualquer voucher de download e cabo,
descarregue o software BPA+ do enderego
www.microlife.com/software e use um cabo micro-USB.

8. Mensagens de erro

Se ocorrer um erro durante a medicao, esta é interrompida, sendo
apresentada uma mensagem de erro, por exemplo, «Err 3».

Erro Descricao |Causa possivel e solugéo

«Err1» |Sinal Os sinais da pulsagéo na bragadeira sdo

demasiado |demasiado fracos. Coloque novamente
fraco a bragadeira e repita a medicdo.*

Microlife BP B3 Comfort PC
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Erro Descri¢do |Causa possivel e solugao

«Err 2» |Sinal de
18-B erro

Durante a medig&o, a bragadeira
detectou sinais de erro causados, por
exemplo, por movimentos ou pela
contragdo dos musculos. Repita a
medic&o, mantendo o brago imével.

Pressao
anormal da
bragadeira

«Err 3»

@8-C

Né&o é possivel introduzir presséo sufici-
ente na bragadeira. Podera ter ocorrido
uma fuga. Verifique se a bragadeira esta
corretamente ligada e bem ajustada.
Substitua as pilhas se necessario.
Repita a medigao.

Resultados
imprecisos

«Err 5» Os sinais da medi¢do ndo sdo exatos,
pelo que ndo é possivel apresentar
qualquer resultado. Leia a lista de verifi-
cagéo, para obter uma medi¢éo
confidvel e deste modo repita a

medigao.*

Modo MAM | Ocorreram demasiados erros durante a
medi¢ao no modo MAM, impossibil-
itando a obtengao de um resultado final.
Leia a lista de verificagdo, para obter
uma medicéo confiavel e deste modo
repita a medicéo.”

«Err 6»

«HI» Presséo da | A press&o da bragadeira € demasiado
bragadeira |elevada (superior a 299 mmHg) OU a
oupulsagéo | pulsagao é demasiado elevada (mais de

demasiado | 200 batimentos por minuto). Descon-
elevada traia durante 5 minutos e repita a
medicdo.*
«LO»  |Pulsagdo | A pulsagdo esta demasiado baixa (infe-
demasiado | rior a 40 batimentos por minuto). Repita
baixa a medigéo.”

* Por favor, consulte imediatamente o seu médico, se este ou
qualquer outro problema ocorrer repetidamente.

9. Seguranga, cuidados, teste de precisao e elimi-
nagao de residuos

f Seguranga e prote¢ao

o Siga as instrugdes de uso. Este documento fornece informa-
¢Oes importantes de manuseamento e seguranga do produto
em relagdo a este dispositivo. Leia atentamente este docu-
mento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referéncia
futura.

o Este dispositivo deve somente ser utilizado para os fins
descritos neste folheto. O fabricante nao se responsabiliza por
quaisquer danos causados pelo uso indevido deste dispositivo.

o O dispositivo ¢ composto por componentes sensiveis e deve
ser manuseado com cuidado. Respeite as indicagdes de acon-
dicionamento e funcionamento descritas na secgio «Especifi-
cacdes técnicas»!

o As bragadeiras sdo sensiveis e tém de ser manuseadas com
cuidado.

o Encha a bragadeira apenas depois de bem ajustada.

o N&o utilize este dispositivo se estiver danificado ou se detectar
qualquer anomalia.

o Nunca abra o dispositivo.

o Consulte também as informagdes de seguranca incluidas nas
secgdes individuais deste manual.

o Oresultado da medicao fornecido por este dispositivo ndo € um
diagndstico. Nao substitui a necessidade de consulta com o
seu médico, particularmente caso os sintomas do paciente ndo
correspondam ao real. Nao confie apenas no resultado da
medicgdo, considere sempre outras possibilidades, possiveis
sintomas e comentarios do paciente. Ligar para o médico ou
chamar uma ambulancia é aconselhada, caso necessario.

%) Certifique-se de que néo deixa o dispositivo ao alcance das

038/ Criancas, algumas pegas sdo muito pequenas e podem ser
engolidas. Esteja atento ao risco de estrangulamento no
caso deste dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.

f Contraindicagdes

Né&o utilize este dispositivo se a condi¢&o do paciente reunir as
seguintes contraindicagdes, de modo a evitar medi¢des impre-
cisas ou lesdes.

o O dispositivo ndo se destina a medir a tensao arterial em
pacientes pediatricos de idade inferior a 12 anos (criangas,
bebés, ou recém-nascidos).

o Apresencade arritmia cardiaca significativa durante a medigao
pode interferir com a medicéo da tensao arterial e afetar a fiabi-
lidade das leituras da tens&o arterial. Consulte 0 seu médico
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para saber se o dispositivo é adequado para utilizagdo

neste caso.

O dispositivo mede a tenséo arterial utilizando uma bragadeira
pressurizada. Se 0 membro para medigao sofrer de lesdes (por
exemplo, feridas abertas), condi¢des ou tratamentos (por
exemplo, via intravenosa) que o tornem inadequado para
contacto com a superficie ou pressurizagdo, nao utilize o dispo-
sitivo para evitar o agravamento das lesdes ou condigdes.

Os movimentos do paciente durante a medi¢ao podem inter-
ferir com o processo de medic&o e influenciar os resultados.
Evite fazer medicGes a pacientes com condigdes, doengas e
sujeitos a condigbes ambientais que conduzam a movimentos
incontrolaveis (por exemplo, tremores ou arrepios) e incapaci-
dade de comunicar claramente (por exemplo, criangas e
pacientes inconscientes).

O dispositivo utiliza 0 método oscilométrico para determinar a
tensdo arterial. O brago a ser medido deve ter uma perfuséo
normal. O dispositivo ndo se destina a ser utilizado num
membro com circulagéo sanguinea limitada ou reduzida. Se
sofrer de perfuséo ou disturbios sanguineos, consulte o seu
médico antes de utilizar o dispositivo.

Evite fazer medig6es no brago do lado de uma mastectomia ou
desobstrucdo dos ganglios linfaticos.

N&o utilize este dispositivo num veiculo em movimento (por
exemplo, num carro ou num avigo).

A AVISO

Indica uma situagéo potencialmente perigosa que, se néo for
evitada, podera resultar em morte ou ferimentos graves.

Este dispositivo sé pode ser utilizado para as utilizagdes

O fluxo sanguineo do brago é temporariamente interrompido
durante a medicao. A interrupgao prolongada do fluxo
sanguineo reduz a circulagdo periférica e pode causar lesdes
nos tecidos. Se fizer medicdes de forma continua ou durante
um periodo de tempo prolongado, tenha cuidado com os sinais
de circulagéo periférica obstruida (por exemplo, descoloragéo
do tecido).

A exposicao prolongada & pressao da bragadeira reduzira a
perfusao periférica e pode levar a lesdes. Evite situagdes de
pressurizagéo prolongada da bragadeira para além das medi-
¢0es normais. No caso de pressurizagdo anormalmente longa,
interrompa a medig&o ou liberte a bragadeira para despres-
suriza-la.

Né&o utilize este dispositivo num ambiente rico em oxigénio ou
proximo de gas inflamavel.

O dispositivo n&o é resistente a agua nem & a prova de agua.
Né&o derrame nem mergulhe o dispositivo em agua ou outros
liquidos.

Né&o desmonte nem tente reparar o dispositivo, acessérios e
pegas, durante a utilizagdo ou armazenamento. O acesso ao
hardware e software interno do dispositivo é proibido. O acesso
€ a manuteng&o néo autorizados do dispositivo, durante a utili-
zagao ou armazenamento, podem comprometer a seguranca e
0 desempenho do dispositivo.

Mantenha o dispositivo afastado de criangas e pessoas inca-
pazes de utiliza-lo. Tenha cuidado com os riscos de ingestéo
acidental de pegas pequenas e de estrangulamento com os
cabos e tubos deste dispositivo e acessorios.

CUIDADO

previstas descritas nas presentes Instrugdes de Utilizagdo. O
fabricante ndo pode ser responsabilizado por danos causados
pela aplicagdo incorreta.

o Nao altere a medicagdo nem o tratamento do paciente com
base no resultado de uma ou varias medigdes. O tratamento e
as alteragdes de medicagdo devem ser prescritos apenas por
um profissional médico.

o |nspecione o dispositivo, a bragadeira e outras pegas para veri-
ficar se estdo danificados. NAO UTILIZE o dispositivo, a braga-
deira ou pegas se parecerem danificados ou funcionarem de
forma anormal.

Indica uma situacdo potencialmente perigosa que, se néo for
evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados para
o utilizador ou paciente, ou causar danos no dispositivo ou outros
bens.

o O dispositivo destina-se apenas a medir a tens&o arterial no
superior do brago. Ndo mega outras areas porque a leitura ndo
reflete a sua tensdo arterial com precis&o.

o Apobs a conclusdo de uma medicao, liberte a bragadeira e
descanse durante mais de 5 minutos para restaurar a perfusao
do membro, antes de efetuar outra medicéo.

Microlife BP B3 Comfort PC
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o Nao utilize este dispositivo em simultaneo com outro equipa-
mento médico elétrico. Isto pode causar mau funcionamento do
dispositivo ou imprecisdes de medigao.

o Néo utilize este dispositivo proximo de equipamento cirirgico
de alta frequéncia, equipamento de ressonancia magnética e
scanners de tomografia computorizada. Isto pode causar mau
funcionamento do dispositivo e imprecisdes de medigao.

o Utilize e armazene o dispositivo, a bragadeira e as pegas nas
condigdes de temperatura e humidade especificadas nas
«Especificacdes técnicas». A utilizagéo e armazenamento do
dispositivo, da bragadeira e das pegas em condi¢des fora dos
intervalos indicados nas «Especificagbes técnicas» pode
resultar no mau funcionamento do dispositivo e na seguranga
de utilizagdo.

o Proteja o dispositivo e os acessorios dos seguintes aspetos
para evitar danificar o dispositivo:

— agua, outros liquidos e humidade
— Temperaturas extremas

— impactos e vibragdes

— Luz direta do sol

— Contaminag&o e poeiras

o Este dispositivo tem 2 configuragdes de utilizador. Certifique-se
de que ¢ limpo e desinfetado entre utilizadores para evitar qual-
quer contaminagéo cruzada.

o Se sentir irritagdo ou desconforto na pele pare de utilizar este
dispositivo e a bragadeira, e consulte o seu médico.

Informagao sobre Compatibilidade Eletromagnética

Este dispositivo esta em conformidade com a norma EN 60601-1-
-2: Norma colateral: Perturbagdes eletromagnéticas, de 2015.
Este dispositivo ndo esta certificado para ser utilizado perto de
equipamento médico de alta frequéncia.

Néo utilize este dispositivo perto de campos eletromagnéticos
fortes e dispositivos portateis de comunicagao por radiofrequéncia
(por exemplo, forno micro-ondas e dispositivos méveis). Quando
utilizar este dispositivo mantenha uma distancia minima de 0.3 m
em relagdo a esses dispositivos.

Cuidados a ter com o dispositivo
Para efetuar a limpeza do dispositivo, utilize apenas um pano
macio e seco.

Limpeza da bragadeira
A bragadeira fornecida com este dispositivo & lavavel.

1. Retire o conector de bragadeira 47 no tubo da bragadeira G2 e
cuidadosamente puxe a bolsa inflavel pela abertura na borda
da capa da bragadeira.

2. Lave a capa da bragadeira em 4gua e sab&o: ndo ultrapas-
sando o0s 30 °C.

3. Seque completamente a capa da bragadeira através de uma
secagem suave.

4. Retire o tubo da bragadeira através da sua abertura e coloque
cuidadosamente a bolsa inflavel na capa da bragadeira.

5. Recologue o conector da bragadeira no tubo da bragadeira.

&= Abolsa inflavel deve ser colocada direita na capa da braga-
deira, ndo dobrada

&= Néo utilize amaciador de roupa.

AVISO: N&o lave a bragadeira na maquina de lavar roupa
A ou loigal

AVISO: N&o seque a capa da bragadeira na maquina de
A secar!

AVISO: Em circunstancia alguma devera lavar a bolsa de
ar interior!

Teste de precisao

Recomendamos a realizagao de testes de precisao ao dispositivo
de 2 em 2 anos ou apés impacto mecanico (por exemplo, apés
uma queda). Contacte o seu local Assisténcia da Microlife para
providenciar o teste (ver mais adiante).

Eliminagao de residuos

As pilhas e dispositivos eletronicos tém de ser eliminados
em conformidade com os regulamentos locais aplicaveis,
mmm  Uma vez que ndo sdo considerados residuos domésticos.

10. Garantia

Este dispositivo estd abrangido por uma garantia de 5 anos a

partir da data de compra. Durante este momento de garantia, ao

seu critério, o representante da Microlifetrocara o seu dispositivo

com defeito, sem qualquer custo.

A garantia ndo é valida se o dispositivo for aberto ou alterado.

Os seguintes itens estao excluidos da garantia:

o Custos de transporte e risco de transporte.

o Danos causados por aplicagdo incorreta ou 0 ndo seguimento
das instrugdes de utilizagéo.
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o Danos causados por vazamento das pilhas.
o Danos causados devido a acidente ou mé utilizagao.
o Material / armazenamento de embalagem ou instrugéo

de utilizago.

o Verificagbes regulares e Manutencéo (calibragao).
o Acessorios e pegas: Baterias, adaptador de energia (opcional).
A bragadeira tem uma garantia funcional (estanquicidade dabolsa

de ar) por 2 anos

Se for necessario o uso da garantia, por favor contacte o distri-
buidor da Marca Microlife. Pode contatar o seu servigo Microlife.
Pode contatar o representante Microlifelocal através do nosso
site: www.microlife.com/support

Compensagéo ¢ limitada ao valor do produto. A garantia sera limi-
tada se o produto estiver completo e devolvido com a fatura
original de compra. Troca dentro do periodo de garantia ndo
prolonga ou renova o periodo de garantia. As reinvindicagdes
legais e direitos dos consumidores n&do sao aplicados por esta

garantia.

11. Especificagdes técnicas

Condigdes de
funcionamento:

Condigdes de

acondicionamento:

Peso:
Dimensoes:
Tamanho da
bragadeira:

Procedimento de
medicéo:

Gama de medigéo:

Gama de medigéo
da pressao da
bragadeira:

Resolugao:
Preciséo estatica:

10-40°C/50- 104 °F

15 -90 % de humidade relativa méxima
-20-+55°C/-4 - +131 °F

15 - 90 % de humidade relativa maxima
402 g (incluindo pilhas)

138 x 94.5 x 62.5 mm

de 17 - 52 cm de acordo com os
tamanhos da bragadeira (consulte
«Escolher a bragadeira adequaday)
oscilométrico, correspondente ao método
Korotkoff: Fase | sistélica, Fase V
diastélica

20 - 280 mmHg - presséo arterial
40-199 batimentos por minuto — pulsagéo
0-299 mmHg

1 mmHg
dentro de £ 3 mmHg

Preciséo da + 5% do valor obtido
pulsagéo:
Alimentagéo: o Pilhas alcalinas 4 x 1,5 V; tamanho
AA
o Adaptador DC 6 V, 600 mA
(opcional)

Duragdo da pilha:  aproximadamente 580 medigdes

(usando pilhas novas)

Classe IP: IP 20

Normas de EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
referéncia: IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Duragao expectavel Dispositivo: 5 anos ou 5 medigées,

de utilizagao: consoante 0 que ocorrer primeiro

Acessorios: 2 anos ou 5000 medigdes,
consoante 0 que ocorrer primeiro
Este dispositivo estad em conformidade com as exigéncias da
Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a alteracbes
técnicas.
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AAN/UIT knop
Display

M-knop (geheugen)
MAM knop
Gebruikersknop
Manchetaansluiting
Adapteraansluiting
USB poort
Batterijcompartiment
Manchet
Manchetconnector
Manchetslang

eergave
Systolische waarde
Diastolische waarde
Hartslagfrequentie
MAM Mode
Batterijweergave
Manchetcontrole indicator
-A: Manchetpostitie check
-B: Armbeweging symbool «Err 2»
-C:Manchetdruk symbool «Err 3»
Manchet signaal controle «Err 1»
Onregelmatige hartslag (IHB) symbool
MAM Intervaltijd
Verkeerslichtweergave indicator
Hartslag
Gebruikersindicator
Opgeslagen waarden
Datum/tijd

Lees de belangrijke informatie in deze
gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
gebruikt. Volg de gebruiksaanwijzing voor

uw veiligheid en bewaar deze voor toekom-

stig gebruik.

Geleverd onderdeel type BF
Droog houden

Fabrikant

Batterijen en elektronische instrumenten
moeten volgens de plaatselijke regelgeving
worden verwijderd, niet bij het
huishoudelijke afval.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in
Europa

Catalogusnummer

Serienummer(JJJJ-MM-DD-SSSSS; jaar-
maand-dag-serienummer)

Let op!

Maximale vochtigheidsgraad

Maximale temperatuur

Medisch apparaat

Buiten bereik van kleine kinderen van 0-3
jaar houden

c € 00 4 4 CE Markering van Conformiteit

Het bedoelde gebruik:
Deze oscillometrische bloeddrukmonitor is bedoeld voor het non-
invasief meten van bloeddruk bij personen van 12 jaar of ouder.

Geachte klant,

Deze bloeddrukmonitor is in samenwerking met artsen ontwikkeld
en klinische validatiestudies hebben aangetoond dat de meet-
nauwkeurigheid bijzonder hoog is.*

@F~PEAY WEIE
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Mocht u vragen hebben of wanneer u reserveonderdelen wilt
bestellen, neemt u dan contact op met uw Microlife importeur. De
verkoper zal u het adres van de Microlife importeur in uw land
geven. Natuurlijk kunt u ook de website www.microlife.nl raad-
plegen, waar u waardevolle informatie kunt vinden over onze
producten.

Blijf gezond - Microlife AG!

* Deze monitor is getest volgens ESH protocol en ISO81060-
2:2013.

Inhoudsopgave

1. Eerste gebruik van het apparaat

Plaatsen van de batterijen

Instellen van datum en tijd

Selecteer de juiste manchet

Selecteren van de gebruiker

Selecteren van de standaardmodus of MAM modus
2. Stappenplan voor een betrouwbare bloeddrukmeting
3. Bloeddruk meten

Een meting uitvoeren zonder deze op te slaan

Hoe meet ik mijn bloeddruk?

Uiterlijk van het symbool voor onregelmatige hartslag (IHB)
4. Geheugenopslag

Bekijken van de opgeslagen waarden

Wis alle waarden
5. Batterij-indicator en batterijvervanging
Batterijen bijna leeg
Batterijen leeg — vervanging
Welke batterijen en welke werkwijze?
Gebruik van oplaadbare batterijen
Gebruik van een netadapter
PC-link functies
Foutmeldingen
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ring
Apparaatonderhoud
Reinig de manchet
Nauwkeurigheidstest
Verwijdering

10. Garantie

11. Technische specificaties

Veiligheid, onderhoud, nauwkeurigheidstest en verwijde-

1. Eerste gebruik van het apparaat

Plaatsen van de batterijen

Nadat u het apparaat heeft uitgepakt, plaatst u eerst de batterijen.
Het batterijcompartiment (9) bevindt zich aan de onderzijde van
het apparaat. Plaats de batterijen (4 x 1.5V, grootte AA), let hierbij
op de aangegeven polariteit.

Instellen van datum en tijd

1. Nadat de batterijen zijn geplaatst knippert het jaartal in het
scherm. U kunt het jaar instellen door op de M-knop (3) te
drukken. Om te bevestigen en vervolgens de maand in te
stellen, drukt u op de MAM-knop (@).

2. Nukunt u de maand instellen met de M-knop. Druk op de MAM
knop om te bevestigen en stel dan de dag in.

3. Volg de bovenstaande instructies om dag, uur en minuten in te
stellen.

4. Zodrau de minuten heeftingesteld en de MAMknop indrukt, zijn
de datum en tijd ingesteld en wordt de tijd weergegeven.

5. Als u de datum en de tijd wilt veranderen, houdt u de MAMknop
ingedrukt gedurende ca. 3 seconden totdat het jaartal begint te
knipperen. Nu kunt u nieuwe waarden invoeren zoals hierboven
beschreven.

Selecteer de juiste manchet

Microlife heeft manchetten in verschillende maten. Selecteer de
manchetgrootte die overeenkomt met de omtrek van uw bovenarm
(de gemeten omtrek rond het midden van de bovenarm).

Manchetgrootte voor omtrek van de bovenarm
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

& Voorgevormde manchetten zijn optioneel verkrijgbaar.

@& Gebruik alleen Microlife manchetten!

» Neem contact op met uw Microlife importeur, als de bijgesloten
manchet @9 niet past.

Microlife BP B3 Comfort PC
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» Bevestig de manchet aan het apparaat middels de manchet-
connector G1) duw de connector (6) o ver als mogelijk in het
apparaat.

@& Indien u een extra microlife manchet koopt, verwijder dan

de connector @47 van de manchetslang 43 en plaats de orig-

inele connector op de manchetslang van uw nieuwe
manchet (geschikt voor alle manchetmaten).

Selecteren van de gebruiker
Met dit apparaat kunt u de resultaten van 2 gebruikers opslaan.
» Selecteer de gebruiker (gebruiker 1 of gebruiker 2 @4) door op
de gebruikersknop te drukken ().
& Controleer voor elke meting of de juiste gebruiker isgese-
lecteerd.

Selecteren van de standaardmodus of MAM modus

Voor elke meting kunt u kiezen tussen of een standaard (enkelvou-

dige) meting of een MAM (automatische drievoudige) meting. In de

MAM modus worden automatisch 3 metingen gestart en het resul-

taat wordt automatisch geanalyseerd en weergegeven. Aangezien

de bloeddruk variabel is, is een drievoudige meting betrouw-

baarder dan een enkele meting.

o Om de MAM modus te selecteren, druk op de MAM knop (4) tot
het MAM-symbool @e) in het display verschijnt. Om de stan-
daard modus (enkele meting) te selecteren, druk nogmaals op
de MAM knop, totdat het MAM symbool verdwijnt.

o Het gedeelte rechtsonder in het display toont een 1, 2 of 3 om
aan te geven welke van de 3 metingen momenteel genomen
wordt.

o Tussen de metingen wordt een rusttijd van 15 seconden aange-

houden. Het aftellen wordt weergegeven in het scherm.

o De individuele resultaten worden niet weergegeven. Uw bloed-

druk zal alleen worden getoond nadat alle 3 de metingen zijn
verricht.

o Verwijder de manchet niet tussen de metingen.

o Als een van de afzonderlijke metingen twijfelachtig was, dan
wordt een vierde automatisch genomen.

2. Stappenplan voor een betrouwbare
bloeddrukmeting

Ga zitten op een stoel met rugsteun en ontspan voor 5 minuten.

Houd uw voeten naast elkaar op de grond en zit niet met de

benen over elkaar.

Meet altijd aan dezelfde arm (normaal links). Het wordt

aanbevolen dat artsen bij een eerste bezoek van een patiént

beide armen meet om de te meten arm te bepalen. Aan de arm

met de hogere bloeddruk moet worden gemeten.

Verwijder de kleding die de bovenarm bedekt, mouwen moeten

niet worden opgerold om afklemmen te voorkomen.

Zorg er altijd voor dat de juiste manchetmaat wordt gebruikt

(markering arm omtrek staat vermeld op het manchet).

o Bevestig de manchet om de arm, maar niet te strak.

e Zorg ervoor dat de manchet 1-2 cm boven uw elleboog is
geplaatst.

o De artery mark op de manchet (ca. 3 cm lange bar) dient op
de ader van de arm (binnenkant) te worden gelegd.

o Ondersteun uw arm zodat deze ontspannen is.

o Zorg dat de manchet op dezelfde hoogte is als uw hart.

. Bloeddruk meten

» Vermijd activiteit, eten of roken vlak voor een meting.

. Selecteer de standaard (enkelvoudige meting) of MAM modus

(automatisch drievoudige meting): zie hoofdstuk 1.».

. Druk op de AAN/UIT knop (1) om de meting te starten.
. De manchet wordt nu automatisch opgeblazen. Ontspan,

beweeg niet en span uw armspieren niet totdat het meetresul-
taat wordt getoond. Adem normaal en praat niet.

. Als het manchet correct is geplaatst verschijnt het Manchetcon-

trole indicator @8 symbool in het scherm. Wanneer het symbool
Manchetpositie controle G8-Ain beeld verschijnt, is de manchet
matig geplaatst maar kan er nog steeds een correcte bloed-
drukmeting verricht worden.

. De meting vindt plaats tijden het oppompen van de manchet.

De snelheid waarmee de manchet wordt opgepompt kan per
meting verschillen, dit is normaal.

. Tijdens de meting knippert het hartslag symbool @3 op het

scherm.

. Het resultaat, inclusief de systolische 33 en de diastolische

bloeddruk en de hartslagfrequentie @5 wordt weergegeven.
Raadpleeg ook deze handleiding voor uitleg van de overige
weergaven.

. Indien de meting klaar is, verwijder de manchet.
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9. Schakel het apparaat uit. (De monitor gaat automatisch uit na
ongeveer. 1 min.).

@& U kunt de meting op elk gewenst moment beéindigen door
op de AAN/UIT knop te drukken (bijv. wanneer u een onge-
makkelijke of een onplezierige druk voelt).

Een meting uitvoeren zonder deze op te slaan

Zodra de meting is uitgevoerd en het resultaat wordt weergege-
venin het display houdt u de AAN/UIT knop (1) ingedrukt totdat de
«M» @5in het display verschijnt. Druk dan vervolgens op de MAM-
knop (@) en de meting wordt verwijderd en niet opgeslagen.

@& Wanneer de meting succesvol is verwijdert, verschijnt
«CL» in het display.

Hoe meet ik mijn bloeddruk?

Het driehoekige symbool, links in het display @2 geldt voor de clas-
sificatie van thuis gemeten bloeddrukwaarden bij volwassenen in
overeenstemming met de internationale richtlijnen (ESH, ESC,
JSH). De bloeddrukwaarde: Optimaal (groen), verhoogd (geel) of
te hoog (rood). Waarden in mmHg.

Bereik Systolisch | Diastolisch | Advies

1. |bloeddruk te |2135 285 Win medisch
hoog advies in

2.|bloeddruk  {130-134 |80-84 Zelfcontrole
verhoogd

3.|bloeddruk <130 <80 Zelfcontrole
normaal

De evaluatie van de waarden zijn conform de tabel. Bijvoorbeeld:
een waarde van de bloeddruk van 140/80 mmHg of een waarde
van 130/90 mmHg toont «bloeddruk te hoogy.

Uiterlijk van het symbool voor onregelmatige hartslag (IHB)
Dit symbool @9 geeft aan dat er een onregelmatige hartslag is
gedetecteerd. In dit geval kan de gemeten bloeddruk afwijken van
uw werkelijke bloeddrukwaarden. Het wordt aanbevolen om de
meting te herhalen.
Informatie voor de arts in geval van het herhaaldelijk
verschijnen van het IHB-symbool

Dit apparaat is een oscillometrische bloeddrukmeter die ook de
pols meet tijdens bloeddrukmeting en aangeeft wanneer de hart-
slag onregelmatig is.

4. Geheugenopslag

Dit apparaat heeft ruimte voor 99 metingen voor elk van de
2 gebruikers. De metingen worden automatisch opgeslagen.
Selecteer gebruiker 1 of 2 door op de gebruikersknop

te drukken (®).

Bekijken van de opgeslagen waarden

Druk op de M-knop (3), wanneer het apparaat is uitgeschakeld. De
weergave toont eerst «M» @9 en «A», wat staat voor het gemid-
delde van alle opgeslagen waarden.

Wederom op de M-knop drukken toont de vorige waarde. Door
nogmaals op de M-knop te drukken, kunt u door de meetresultaten
heen bladeren.

& Bloeddrukmetingen met een matige manchetpostitie 18-A
worden niet meegenomen in de gemiddelde waarde.

Let op dat de maximale geheugencapaciteit bedraagt 99
metingen. Wanneer het geheugen vol is zal de oudste
meting automatisch overschreven worden. Om
gegevensverlies te voorkomen, moeten waarden worden
geévalueerd door een arts voordat de maximale geheugen-
capaciteit is bereikt.

&

Wis alle waarden

Controleer of u de juiste gebruiker heeft geselecteerd.

Als u zeker weet dat u alle opgeslagen waarden permanent wilt
verwijderen, houdt u de M-knop ingedrukt (schakel het apparaat
eerst uit) tot «CL ALL» verschijnt en laat dan de knop los. Om het
geheugen permanent te wissen, drukt u op de MAMknop terwijl
«CL ALL» knippert. Individuele metingen kunnen niet worden
gewist.

&= Annuleer verwijderen: druk op de AAN/UIT toets (1)
terwijl «CL ALL» knippert.

5. Batterij-indicator en batterijvervanging

Batterijen bijna leeg

Wanneer de batterijen ongeveer % verbruikt zijn zal het batter-
ijsymbool 37 knipperen zodra het apparaat ingeschakeld is
(gedeeltelijk geladen batterij wordt weergegeven). Alhoewel het
apparaat door zal gaan met betrouwbaar meten moet u batterijen
weldra vervangen.

Microlife BP B3 Comfort PC
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Batterijen leeg - vervanging
Wanneer de batterijen leeg zijn, zal het batterijsymbool @3 knip-
peren zodra het apparaat ingeschakeld is (lege batterij weerge-

geven). U kunt niet verder meten en moet de batterijen vervangen.
1. Open het batterijvakje (9) aan de achterzijde van het apparaat.

2. Vervang de batterijen — controleer de juiste polariteit zoals
getoond door de symbolen in het compartiment.
3. Om de datum en de tijd in te stellen volg de procedure zoals

beschreven in Paragraaf «1. Eerste gebruik van het apparaat».

@& Het geheugen bevat alle waarden alhoewel datum en tijd
gereset moeten worden — het jaartal knippert daarom
automatisch nadat de batterijen zijn vervangen.

Welke batterijen en welke werkwijze?

& Gebruik 4 nieuwe, long-life 1,5V, type AA alkaline
batterijen.

&= Gebruik geen batterijen waarvan de uiterste verkoopdatum
is verstreken.

@& \Verwijder de batterijen als het apparaat voor een langere
tijd niet gebruikt gaat worden.

Gebruik van oplaadbare batterijen
U kunt voor dit apparaat ook oplaadbare batterijen gebruiken.

& Gebruik a.u.b. alleen type «NiMH» oplaadbare batterijen!

@& De batterijen moeten worden verwijderd en opgeladen, als
het batterijsymbool (batterij leeg) verschijnt! Ze moeten niet
in het apparaat blijven, omdat ze beschadigd kunnen raken
(volledige ontlading tengevolge van een minimaal gebruik
van het apparaat, zelfs wanneer het uitstaat).

q

Verwijder altijd de oplaadbare batterijen, als u niet van plan
bent het apparaat voor een week of langer te gebruiken!

De batterijen kunnen NIET worden opgeladen in de bloed-
drukmonitor! Laad deze batterijen op in een externe
oplader en houdt u aan de informatie met betrekking tot het
opladen, onderhoud en duurzaamheid!

9

6. Gebruik van een netadapter

U kunt dit apparaat met de Microlife netadapter (DC 6V, 600 mA)
gebruiken.

&= Gebruik alleen de origineel beschikbare Microlife
netadapter voor uw voedingsspanning.

& Controleer dat zowel de netadapter als de kabel niet
beschadigd zijn.
1. Steek de adapter kabel in de netadapteraansluiting (7) van de
bloeddrukmonitor.
2. Steek de netadapterstekker in de wandcontactdoos.
Wanneer de netadapter is aangesloten, wordt er geen batterij-
stroom gebruikt.

7. PC-link functies

De bloeddrukmonitor kan worden aangesloten op een personal
computer (PC) door middel van de Microlife Blood Pressure
Analyzer+ Software (BPA+) en USB-kabel. Het geheugen kan dan
worden uitgelezen.

Indien er geen download voucher of een kabel is meegeleverd
kunt u een Micro-USB kabel gebruiken en de BPA+ software via
www.microlife.com/software downloaden.

8. Foutmeldingen
Als er een fout optreedt, wordt de meting onderbroken en wordt
een foutmelding, b.v. «Err 3», weergegeven.

Fout Beschrijving
«Err 1» |Signaal te

zwak

Mogelijke oorzaak en oplossing

De polsslag wordt onvoldoende
doorgegeven door de manchet. Plaats
de manchet opnieuw en herhaal de
meting.*

Tijdens het meten zijn er fouten
ontstaan, door bijvoorbeeld een
beweging of samentrekking van een
spier. Herhaal de meting terwijl u uw
arm stil houdt.

Abnormale | Een adequate druk kan niet in de
manchet druk | manchet worden geproduceerd. Er
kan een lek in het manchet zijn.
Controleer of de manchet goed is
aangesloten en niet te los om de arm
zit. Vervang de batterijen indien nodig.
Herhaal de meting.

«Err 2»

@B

Foutmelding

«Err 3»

@-C
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Fout
«Err 5»

Beschrijving

Abnormaal
resultaat

Mogelijke oorzaak en oplossing

De meetsignalen zijn onbetrouwbaar
en daarom kan geen resultaat worden
weergegeven. Lees voor het uitvo-
eren van betrouwbare metingen de
checklist door en herhaal de meting.

Er waren teveel fouten tijdens het
meten in MAM mode, wat het onmo-
gelijk maakt om een betrouwbaar
resultaat weer te geven. Lees voor het
uitvoeren van betrouwbare metingen
de checklist door en herhaal de
meting.*

De druk in de manchet is te hoog
(boven 299 mmHg) OF de hartslagfre-
quentie is te hoog (boven 200 slagen
per minuut). Ontspan gedurende

5 minuten en herhaal de meting.*

De hartslagfrequentie is te laag
(minder dan 40 slagen per minuut).
Herhaal de meting.*

«Err 6» |MAM Modus

«HI» Hartslag of
manchetdruk

te hoog

«LO» Polsslag te

laag

* Neem a.u.b. onmiddelijk contact op met uw arts wanneer dit of
enig ander probleem vaker optreedt.

9. Veiligheid, onderhoud, nauwkeurigheidstest en
verwijdering

f Veiligheid en bescherming

» Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie
voorziet u van belangrijke bedienings- en veiligheidsvoor-
schriften betreffende dit apparaat. Lees de documentatie zorg-
vuldig door voér ingebruikname van het apparaat en bewaar
het voor latere raadpleging.

o Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel
zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven. De fabrikant kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt
door onjuist gebruik.

o Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet met voor-
zichtigheid worden behandeld. Neem de bewaar- en bedie-

ningsvoorschriften in acht, zoals beschreven in het hoofdstuk
«Technische specificaties»!

o De manchet is kwetshaar en moet met zorgvuldigheid worden
behandeld.

o Alleen de manchet oppompen wanneer het aan de arm is
aangebracht.

o Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoedt dat het bescha-
digd is of wanneer u tijdens het gebruik iets ongebruikelijks
constateert.

e Open het apparaat nooit.

o Lees de verdere veiligheidsinstructies in de afzonderlijke para-
grafen van dit boekje.

o De gemeten resultaten met dit apparaat stellen geen diagnose.
Het vervangt geen conslutatie van een arts, zeker niet wanneer
symptomen niet overeenkomen. Vertouw niet enkel op het
meetresultaat, neem altijd de overige symptomen in beschou-
wing, evenals de terugkoppling van de patient. Bij twijfel altijd
contact opnemen met uw arts.

'@) Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een

03N/ volwassene gebruiken. Kleine onderdelen kunnen worden
ingeslikt. Wees alert op het gevaar van verstrengeling,
indien het apparaat is voorzien van kabels of slangen.

Contra-indicaties

Gebruik dit apparaat niet als de toestand van de patiént aan de
volgende contra-indicaties voldoet, om onnauwkeurige metingen
of verwondingen te voorkomen.

o Het apparaat is niet bedoeld voor het meten van de bloeddruk
bij pediatrische patiénten jonger dan 12 jaar (kinderen, zuige-
lingen of pasgeborenen).

o De aanwezigheid van significante hartritmestoornissen tijdens
de meting kan de bloeddrukmeting verstoren en de betrouw-
baarheid van de bloeddrukmetingen beinvioeden. Overleg met
uw arts of het apparaat in dit geval geschikt is voor gebruik.

o Hetapparaat meet de bloeddruk met behulp van een drukman-
chet. Als de ledematen die gemeten worden verwondingen
hebben (bijvoorbeeld open wonden) of onder omstandigheden
of behandelingen (bijvoorbeeld intraveneuze infusie) waardoor
het ongeschikt is voor contact met het oppervlak of druktoepas-
sing, gebruik het apparaat dan niet om verergering van de
verwondingen of omstandigheden te voorkomen.

Microlife BP B3 Comfort PC
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Bewegingen van de patiént tijdens de meting kunnen het meet-

proces verstoren en de resultaten beinvioeden.

Vermijd het meten van patiénten met aandoeningen, ziekten en
patiénten die vatbaar zijn voor omgevingscondities die leiden
tot oncontroleerbare bewegingen (bijvoorbeeld trillen of beven)
en patiénten die niet duidelijk kunnen communiceren (bijvoor-
beeld kinderen en bewusteloze patiénten).

Het apparaat gebruikt een oscillometrische methode om de
bloeddruk te bepalen. De arm die wordt gemeten, moet een
normale perfusie hebben. Het apparaat is niet bedoeld voor

gebruik op een ledemaat met een beperkte of verstoorde bloed-

circulatie. Als u last heeft van doorbloedings- of bloedziekten,
raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
Vermijd metingen op de arm aan de kant van een borstampu-
tatie of lymfeklierverwijdering.

Gebruik dit apparaat niet in een bewegend voertuig (bijvoor-
beeld in een auto of vliegtuig).

WAARSCHUWING

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde
gebruik dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. De
fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
veroorzaakt door een onjuiste toepassing.

Verander de medicatie en behandeling van de patiént niet op
basis van het resultaat van een of meerdere metingen. Veran-
deringen in behandeling en medicatie mogen alleen worden
voorgeschreven door een medische professional.

Inspecteer het apparaat, de manchet en andere onderdelen op
schade. GEBRUIK het apparaat, de manchet of onderdelen
NIET als deze beschadigd lijken of abnormaal werken.

De bloedstroom van de arm wordt tijdens de meting tijdelijk
onderbroken. Langdurige onderbreking van de bloedstroom
vermindert de perifere circulatie en kan weefselbeschadiging
veroorzaken. Pas op voor tekenen (bijvoorbeeld weefselver-
kleuring) van een belemmerde perifere circulatie als u continu
of gedurende langere tijd metingen verricht.

Langdurige blootstelling aan manchetdruk zal perifere perfusie
verminderen en kan leiden tot letsel. Vermijd situaties van
verlengde manchetdruk die verder gaat dan normale metingen.
In het geval van een abnormaal lange drukuitoefening breekt u

de meting af of maakt u de manchet los om de druk in de
manchet te verminderen.

Gebruik dit apparaat niet in een zuurstofrijke omgeving of in de
buurt van ontvlambaar gas.

Het apparaat is niet waterbestendig of waterdicht. Mors niet op
het apparaat en dompel het niet onder in water of andere vloei-
stoffen.

Haal het apparaat, accessoires en onderdelen niet uit elkaar en
probeer het niet te repareren tijdens gebruik of opslag.
Toegang tot de interne hardware en software van het apparaat
is verboden. Ongeautoriseerde toegang tot en onderhoud van
hetapparaat tijdens gebruik of opslag kan de veiligheid en pres-
taties van het apparaat in gevaar brengen.

Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en personen die
het apparaat niet kunnen bedienen. Pas op voor de risico's van
het per ongeluk inslikken van kleine onderdelen en verwurging
met de kabels en slangen van dit apparaat en accessoires.

OPGELET

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet
vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel bij de gebruiker of
patiént, of schade aan het apparaat of ander materiaal.

Het apparaat is alleen bedoeld voor het meten van de bloed-
druk aan de bovenarm. Meet geen andere plaatsen, omdat de
meting uw bloeddruk dan niet nauwkeurig weergeeft.

Nadat een meting is voltooid, maakt u de manchet los en rust u
> 5 minuten om de ledemaatperfusie te herstellen, voordat u
een nieuwe meting uitvoert.

Gebruik dit apparaat niet tegelijkertijd met andere medische
elektrische (ME) apparatuur. Dit kan storingen in het apparaat
of onnauwkeurigheden in de metingen veroorzaken.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van hoogfrequente (HF)
chirurgische apparatuur, magnetische resonantie beeldvor-
ming (MRI) apparatuur en computertomografie (CT) scanners.
Dit kan storingen in het apparaat en onnauwkeurigheden in de
metingen veroorzaken.

Gebruik en bewaar het apparaat, de manchet en de onderdelen
onder de in de «Technische specificaties» gespecificeerde
temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden. Gebruik en
opslag van het apparaat, de manchet en onderdelen in omstan-
digheden die buiten het bereik vallen dat in de «Technische
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specificaties» wordt vermeld, kan leiden tot defecten aan het
apparaat en de veiligheid van het gebruik.

o Bescherm het apparaat en de accessoires tegen het volgende
om schade aan het apparaat te voorkomen:
— water, andere vloeistoffen en vocht
— extreme temperaturen
— impact en frillingen
— direct zonlicht
— vervuiling en stof

o Dit apparaat heeft 2 gebruikersinstellingen. Zorg ervoor dat het
tussen gebruikers wordt gereinigd en gedesinfecteerd om
kruisbesmetting te voorkomen.

o Stop met het gebruik van dit apparaat en de manchet en raad-

pleeg uw arts als u huidirritatie of ongemak ervaart.

Informatie over elektromagnetische compatibiliteit

Dit apparaat voldoet aan EN 60601-1-2: 2015 standaard elektro-
magnetische storingen.

Dit apparaat is niet gecertificeerd voor gebruik in de buurt van
hoogfrequente (HF) medische apparatuur.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van sterke elektromagneti-
sche velden en draagbare radiofrequentie-communicatieappa-
raten (bijvoorbeeld magnetrons en mobiele apparaten). Bewaar bij
gebruik van dit apparaat een minimale afstand van 0,3 m tot
dergelijke apparaten.

Apparaatonderhoud
Reinig het apparaat alleen met een zachte droge doek.

Reinig de manchet

Bij het apparaat meegeleverde manchet is wasbaar.

1. Verwijder de manchetconnector (1) van de manchetslang G2
en trek de ballon voorzichtig door de opening.

2. Was de manchethoes niet warmer dan 30 °C.

3. Droog de manchet met een droge doek.

4. Steek de ballon via de opening terug in de manchethoes en
druk voorzichtig de ballon plat.

5. Bevestig de manchetconnector weer op de manchetslang.

@& De ballon moet recht in de manchethoes liggen en mag niet
worden gevouwen.

&= Gebruik geen wasverzachter.

WAARSCHUWING: Was de manchet nooit in de wasma-
A chine en/of afwasmachine!

WAARSCHUWING: Droog de manchet niet in de droger of
Aop de verwarming!

WAARSCHUWING: U mag echter nooit het binnenste
A opblaasbare gedeelte wassen!

Nauwkeurigheidstest

Wij adviseren om dit apparaat elke 2 jaar op nauwkeurigheid te
laten testen of na mechanische schok (bijv. na een val). Neem
a.u.b. contact op met uw Microlife importeur om een algemene
functiecontrole aan te vragen (zie voorwoord).

Verwijdering
Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens

de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het
= huishoudelijke afval.

10. Garantie

Dit apparaat heeft een garantie van 5 jaar vanaf aankoopdatum.
Tijdens deze garantieperiode zal Microlife het defecte product
gratis repareren of vervangen.

Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de garantie
ongeldig.

De volgende items zijn uitgesloten van garantie:

o Transportkosten en transportrisico's.

o Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van
de gebruiksaanwijzing.

Schade veroorzaakt door lekkende batterijen.

Schade veroorzaakt door vallen of verkeerd gebruik.
Verpakkings- / opslagmateriaal en gebruiksaanwijzing.
Regelmatige controles en onderhoud (kalibratie).

Accessoires en verbruiksmaterialen: Batterijen, voedings-
adapter (optioneel).

De manchet is gedekt door een functionele garantie (strakheid van
de blaas) gedurende 2 jaar.

Mocht garantieservice nodig zijn, neem dan contact op met de
dealer waar u het product hebt aangekocht of met de service afde-
ling van Microlife via onze website: www.microlife.nl/support

De vergoeding is beperkt tot de waarde van het product. De
garantie wordt verleend als het volledige product wordt geretour-
neerd met de originele factuur. Reparatie of vervanging binnen de
garantie verlengt of verlengt de garantieperiode niet. De wettelijke
claims en rechten van consumenten zijn nietbeperkt door deze
garantie.
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11.Technische specificaties

Werkingscondities:
Bewaarcondities:

Gewicht:
Afmetingen:
Afmetingen manchet:
Meetprocedure:

Meetbereik:

Manchetdruk
weergave bereik:

Resolutie:
Statische
nauwkeurigheid:

Hartslagnau-
wkeurigheid:

Spanningsbron:

Levensduur batterij:

IP Klasse:
Verwijzing naar
normen:

Verwachte
levensduur:

10-40°C/50-104 °F

15 - 90 % maximale relatieve vochtigheid
-20-+55°C/-4-+131°F

15 - 90 % maximale relatieve vochtigheid
402 g (inclusief batterijen)

138 x 94.5x 62.5 mm

van 17 - 52 cm

oscillometrisch, volgens de Korotkoff
methode: Fase | systolisch Fase V
diastolisch

20 - 280 mmHg - bloeddruk

40-199 slagen per minuut - polsslag

0 - 299 mmHg

1 mmHg
binnen £ 3 mmHg

15 % van de weergegeven waarde

o 4x1,5V alkaline batterijen; type AA
o Netadapter DC 6V, 600 mA
(optioneel)
ongeveer 580 metingen (met nieuwe
batterijen)
IP 20
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
|IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Apparaat: 5 jaar of 10000 metingen, wat
ook het eerst komt.
Accessoires: 2 jaar of 5000 metingen, wat
ook het eerst komt.

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medi-
sche hulpmiddelen 93/42/EEC.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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MARkTP0 ON/OFF
0086vn

MAAKTpO M (MvAjun)
MAAKTP0 MAM
MAAKTPO XprioT
Ymodoxr Tepixelpidag
Ymodox!| ueTaoxnuaTioTr pedpaTog
USB Qupa

Onkn TTaTapiwy
Mepixelpida

Buopa mepixeipidag
ZwArvag TepIxeIpidag

6vn

Tipr) oucToAIKAG TTiEaNG

Tipr 81a0TOAIKAG TTiEoNG

YouEeIg

MAM Mode

Evdeign umatapiog

‘EAeyxog Mpooappoyng Mepixeipidag

-A: YmoBéAtia Mpooapuoyn Mepixeipidag

-B: Arm Movement Indicator «Err 2»

-C:EAeyxog Micang Mepixeipidag «Err 3»

‘Evdeign Zrparog Mepixeipidag «Err 1»

Z0pBoAo akavoviaTou kapdiakol Taipou (IHB)

Qpa pecodiacthuarog MAM

Evdeign xpwuartikng diaBabuiong

‘Evdeign mahuwv

Agiktng xpRom

Amobnkeupévn TIA

Huepopnvia/wpa
AiaBaaTe TIg anuavTikég TTANPOPOpiES,
Trou TrepIAaUBAavovTal g€ AuTEG TIG 08nyieg
XPAang, TPoToU XPNaIHOTIOINTETE auTh T
ouakeun. AkohouBraTe Tig 0dnyieg yia
aoeaAr xprian kai QUAGETe TIG yia
pEAMAOVTIKI avapopd.

Titog BF e@appoopévo Turpa
KparthaTe 10 oTeyvo

KaraokeuaoThg

H améppiyn Twy YTTaTapiwy Kai Twv
NAEKTPOVIKWY Opyavwy TIPETTEN Va
TIpaypaToTolgiTal gUPQWVa Pe TOUg
I0XUOVTEG KavoviapuoUg, kai Oy padi pe Ta
OIKIOK@ aTToppipuara.
E¢ouaiodotnpuévog avtimpdowTiog otV
Eupwaikh Kovotnta

Ap1Budg katahdyou

2EIPIOKOG apIBUS
(EEEE-MM-HH-XAZAZA, 106, prijvag,
NUEPQ, OEIPIaKOS apIBUAQ)

Mpogoxn

Opla vypaaciag

Opia Bepuokpaaiag

latpikr Zuokeun

Na guAdoaoetal pakpid amd maidid

g@) 0-3 eTwv
C € 0044 Zfpavon ouppdpgwang CE

MpoBAemmopevn xpnon:

AuTé 10 TTAAUOYPAPIKS TTIEGOUETPO TTPOOPICETA YIa TN HN ETTEURA-
TIKA péTPNON TG TriEoNg aipaTtog ae dropa nAIkiag 12 eTwv Kai
avw.

@F~=b i "EkIE
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Ayarnté TeAam,

To dpyavo autd axedIACTNKE OE GUVEPYATia e 1aTPOUG, EVW
oUpQwva pe KAIVIKEG SOKIES aTTodEIKVUETaI OTI N akpifeia
pETPNONAG Tou gival 1BIaiTepa UYPNAR.*

Edv éxere omoieadrmoTe amopieg f mpoRAfuaTa f dv BEAETE va
Trapayyeilee kamolo aviaAakTIKG §apTnua, ameuBuvbeite oTo
TOTTIKG 0ag THAKA eEuTnpétnang TreAatwy g Microlife. O
TwANTS 0ag A T0 Papuakeio TG TePIoXAG oag Ba oag evnuepw-
00UV OXETIKA pe Tv diEUBuvan Tou avtirpoawou Microlife oTnv
Xwpa oag. EvalhakTikd, emoke@Oeite v 10T0oeAIdA pag aTo
diadikTuo am dietBuvan www.microlife.com, 6TTou pTmopeite va
Bpeite TOAEG XpriTIHEG TTANPOPOPIEG OXETIKA LE TA TIPOIOVTA HOG.
Meivere uyieig — Microlife AG!

* Auth n ouokeur eival eAeyévn aUu@wva e T0 TPWTOKoAAo TN
Euvpwrmraikri¢ Eraipeias Ymépraong (ESH) 1ISO81060-2:2013.

Mivakag mepiexopévwv

1. Xpnon Tng GUOKEUNG yia TTPWTN Popd
TomoBéTnan Twyv pmmaTapiwv
PUBuIon nuepounviag kai xpévou
EmAEgTe T owoTn TepixeIpida
EmAére Tov xpriom
EmAétre m Aemoupyia pérpnong: Tummikn f MAM
2. Aiota eAéyXwv yia ThV TTpayparotroinon agiomoTtng
HETPNONG
3. Mérpnon Tng apTnPIOKAG TriEang
[MWg va unv ammobnKeUaETE pia JETpnaN
Mg va alohoyriow v apTnpiakn gou Tieon;
Epgavion Tou uuBoAou akavoviaTou KapdiakoU TTahuou
(IHB)
4. Mvipn dedopévwv
Epgavion Twv amobnkeupévwy TiHwy
Alaypagri OAwV Twv TIHWV
5. 'Evdeiln umatapiog Kol avTIKATAOoTAON UTTOTOPIWV

‘EAeyxog akpifeiag
AToppiyn

10. Eyyunon

11. TexvIKA XOpAKTNPICTIKA

1. XpAan Tng CUOKEUAG YIa TTPWTN Qopd

TomoBétnon Twv prraTapiwv

A@oU aTToCUTKEUATETE T CUCKEUR, TOTTOBETAGTE TIPWTA TIG
pmrarapieg. H 6k TG pmratapiwv (9) Bpioketal aTo KATwW PéPOG
NG ouoKeung. Elodyere Tig ummatapieg (4 x 1,5 V pmarapieg, peyé-
Boug AA) TTpoaéxovTag Tnv evOEIKvUOPEVN TTOAIKOTNTA.

P0Buion nuepopnviag kai xpévou

1. Agou TotroBeTnBouv o1 KavoUpIEG UTraTapieg, 0 apiBudg Tou
¢toug avaBoaPrivel atnv 086vn. Mmopeite va opigete To £10g
maTwvTag 10 TARKTPo M (3). MNa va emBeBaiwatre Kal o
ouvéxela va puBpioete Tov uriva, TataTe 1o TARKTpo MAM ().

2. MNatoTe 10 MAAKTPO- M yia va puBuicete To prva. MamoTe 1o
mARkTPo MAM yia emBeBaiwan Kar aTn guvéxela opiaTe TV
neépa.

3. AkohoubraTe TIg TTapaTdvw odnyieg yia va pubuicete Tv
nuépa, TNV wpa Kai Ta AeTTd.

4. MoAig opioere Ta AeTiTé kai rathoeTe To kouptri MAM, n nuepo-
pnvia Kai n wpa £xouv pUBUICTET Kal epaviletal n wpa.

5. Edv BéAete va aMAEETE TV nuepopnvia Kai TRV Wpa, TTaTAATE
Kal KpatAoTe Tatnuévo To TARKTpo MAM yia Tepitrou 3 deute-
poAeTTa éwg 6ToU apyioel va avaBoaPrvel o apiBuog Tou
£€1oug. Twpa PTTOPEITE v EICAYETE TIG VEEG TIUEG OTTWG TIEPIYPG-
QETAI TTOPATTAVW.

EmAESTE TN owoTh TepIxeIpida

H Microlife Tpoa@épel dipopa peyedn epixelpidwy. EMAELTE TO
péyeBog TmepixeIpidag Tou TaIpIAdel aTNV TIEPIPETPO TOU PTTIPATAOU
00G (METPATAI EQAPPOTTA OTO KEVTPO TOU PTTPATAOU).

Mmarapieg oxedOV aTTOPOPTIGUEVES Méyefog epixelpidag | yla TNV TEPIPETPO TOU PTTPATGOU
MmaTapieg amoQopTIOPEVES — QVTIKATACTACN S 17-22em
Moleg umatapieg kai oia diadikaaia
XpAom emavagopTIZOUEVWY UTTATapIGY M 22-32cm
6. Xpfon peraoynuarioTi pedparog M-L 22-42cm
7. Aemoupyieg PC-Link L 39-42 cm
8. Mnvipara o@dAparog
9. AogdAeia, ppovTida, EAeyx0g aKpiBEIag Kal aToppIyn L-XL 32-52cm
®povTida TOU TETOUETPOU
KaBapioudg tng mepixelpidag
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@& O1 Tpo-poppapIoEVEG TIEPIXEIPIOES diaTiBevTal
TIPOCIPETIKA.

@& Xpnaoiyotoieite povo mepixeipideg Microlife!

» EmxoivwvAaTe e T0 TOTKG ag TAUA eQUTIMPETNONG TIEAATWY
NG Microlife €dv n guvodeuTikr TrEpIxeIpida GO dev TaIPIALE!.
» ZuvdEaTE TNV TIEPIXEIPIDA OTO Opyavo ToTTOBETWVTAG TO BUCa
NG TMEPIXEIPIdAG @D oTnV uTodoX1 TNG TEPIXEIPidaAg (6) 6T0 TO
duvatdv o péoa.
@& Eav ayopaoerte egedpiki mepixelpida Microlife, mapakaAw
agaipéaTe T0 Buaua TEPIXEIPIdAg @1) amd To cwAiva (29
NG TIEPIXEIPIBAG TTOU OUVOBEUEI TNV APXIKA CUCKEUT Kall
€loayeTe autod To BUoua péoa aTo owAfva TG ePedPIKAG
TiepIxelpidag (10Ul yia 6Aa Ta eyEdn TepIxEIPidag).

EmAESTe TOV XpROTN
AuTA ) GUGKEUR ETTITPETTE TV OTTOBRKEUAT aTTOTEAETUATWY Yia 2
MEMOVWHEVOUG XPOTEG.
» EmAéCTe Tov mpoPAemdpevo xprnotn (xpiamg 1/ xpnotng 2
@4) TaT@wvTag 10 TAAKTPO XPAOTN (B).
@& Tpiv amo kabe pérpnon, PeBaiwBeire 6T £xel mAeyei 0
owaTog XPAOTNG.

EmiA&STe T Aeitoupyia pérpnang: Tumiki f MAM

Mpiv k&Be pétpnan, emAEETe €ite TV TUTTIK A€IToupyia (Hovr

pétpnan) 1 1 Aeiroupyia MAM (autéuarn TpimAf péTpnan) X

Aeitoupyia MAM TrpaypaToToiodvTal autouara 3 JETPATEIS

S1060xIKd, 10 amoTéAeapa avaAUeTal auTopaTa Kal pgaviceral

aTnv 086vn. Emeidr n apmpiakn ieon petaBaMetal diapkug, T0

aTmoTEAET A TTOU PETPATAI e AUTO ToV TPATTO €ivail o agidmaTo
amé auté Tou Baaietar o€ pia Pévo pETpnan.

o [ava emAégere n Aeroupyia MAM, rathoTe To TAAKTPO MAM
@ péxp! va epgaviaTei atnv 086vn n évdeicn MAM @e MNa va
aMageTe oe Kavovikn AeiToupyia (Jepovwpévn uétpnan),
TratAoTe Eava o MARkTpo-MAM, éwg dTou e§apaviaTei To
oUpBoAo- MAM.

o Y10 KaTW O€ECi PEPOG TG 006VNG epPavileTal o apiBudg 1,2 A 3,
avaAoya Trola AT TIG 3 HETPAOEIG TTPAYMATOTIOIEITAI TN OUYKE-
KpIpévn oTiypn.

o Ymdpyel éva SiaAeippa 15 deutepohémTwy PETaty Twv PETPR-
oewv. Mia avtioTpoen PETpnan UTTodEIKVUEI TOV UTTOAEITOLEVO
Xpovo.

Ta amoteAéapara KGBe péTpnang dev eppaviovial EEXwpIaTA.
H aptpiakn oag iean eppaviletal uovo apou oAokAnpwBolv
Kkai o1 3 YETPROEIG.

Mnv agaipeite Ty TepPIXEIPidA PETAEU TwV PETPATEWV.

E@v pia amd i TpEIG UETPATEIS ATAV AUPIGRNTAGIUN, TIPAYHO-
TOTIOIEITAI QUTOPATA pia TETAPTN PETPNOT.

. AioTa eAéyxwv yia TV TpaypaTtoTToinon

afl0moTNG PETPNONG

ATTOQUYETE TN CWUATIKF SPACTNPIGTNTA, TNV KATAVAAWGT
@aynTou f To KATTVIOA APESWS TTPIV OTT TN ETPNOM.
KabioTe o€ kapékha pe TAGTN Kal XaAapwaTe yia 5 AeTTa.
MarAoTe Ta ToSIa 0TABePG GTO TTATWHA KAl PNV TA GTAUPW-
VETE.

H pérpnon mpémel va yiveral wavrote oo idlo Xépi

(ouvrnBwg T0 apiaTepd). ZuviaTaTal GTOUG YIATPOUS KATA TV

TIPWTN ETTIOKEWN £VOG aaBevoUg, va TpayuaToTTololV pétpnan

ka1 aToug Buo Ppayioveg, TPOKEIUEVOU va kaBopigouv o6V

Bpayiova Ba perpolv ato péMov. Mpémer va perpoly Tov

Bpayiova pe v uynAdTEPN TiEDN.

AQaIpéaTe TA EQAPPOTTA pouxa amé To umpdroo. MNa va

QTOQPUYETE TNV TTEPITPIEN, TO paviKi TOU TTOUKAUITOU BEV

TIPETTEN VA Eival YUPIOPEVO TTPOG T TTAVW - BEV TTAPEUTTOICE!

mv TepIxeIpida eav eival kateBaapévo.

MNévta va BePaiiveaTe 4TI XpnaILOTIOIEITE TO TWATO péyeBog

TepIXEIPidag (avapépeTal oV TEPIXEIPIDA).

o TomoBethaTE TNV TIEPIXEIPION £QaPHOTTA, AAAG X1 TTOAU
OQIKTA.

o BeBaiwBeire 011 n MeEpixeIpida TommobeTEITAN 1-2 EKATOOTA
TIAVW OTTO TOV AYKWVA 0.

o H évdei§n apmpia Tou Bpioketal oV TEPIKEIpida
(repiTrou 3 ekaToaTd) TPETEI va BpiokeTal TTAvw aTd TNV
aptnpia n otoia d1aTPEXEN TO ETWTEPIKG PEPOG TOU
Bpayiova.

o Xmpi¢re TOV TIAXN TOU XEPIOU 0OG WOTE TO XEPI 0AG Va Eival
Xahapo.

o BeBaiwBeite 611 n mepixeIpida Bpioketal aTo idio Uyog e
NV Kapdid 0ag.

. Métpnon g apTnpIakAg TiEong

N

. EmA&gete Tumnikn Aeimoupyia (wovn pétpnan) i Aeitoupyia MAM

(autéparn TPITAA péTPNON): BEiTe 08Nyieg aTO KEQAAQIO 1.».

. Narate 1o mARKTPO ON/OFF (1) yia va apxioe! n pétpnon.

Microlife BP B3 Comfort PC
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3. Hmepixeipida 6a pouokwael autéuara. XaAapwaTe, unv
KIVAGTE Kall Jn 0@iyyETe TOUG LUEG TOU XEPIOU OTG LEXPI VO
EUQaVITTET N TIPA TG PETPNONG. AVATTVEETE GUTIOAOYIKG KAl N
MIAGTE.

4. O éAeyx0G TTPOCAPHOYAG TIEPIXEIPIOAG 38 OV 086V UTTOSEI-
KvUel 611 n Trepixel pida TomoBeTrhBnKe TEAEIA. EQv epgaviaTei To
€lkovidio (8-A, n Trepixelpida Exel TorroBemBei KaTw amoé To
BéATioTO emiTredo, aMa eGakoAoubei va gival eviacel yia
pétpnon.

5. H pérpnan mpaypaToToleiTal KaTé TV SIGPKEIN TOU POUTKW-
patog. H tayxUtnTa gouokwuaTog UTopei va ToIkiAAEl, auto
eival éva QuaI0AoyIKG GaIvOpEVO.

6. Karda tn pérpnon, n évdeign maAuol @3 avaBoopBrvel amv
086vn.

7. Epgavietal To amotéAeapa, To 0Troio TepIAAUBAVEl apTNPIOKT
Triean auaToAIki (3, dIAGTONIKA (49 Kal TNV ouxXvVOTNTA TWV
TaAwy @5. Aeite emmiong TIg EMEENYATEIG Twv UTTOAOITTWV
evOEitewv aTo TTapdv GUAAGdIO.

8. Orav n pérpnon ohokAnpwoei, agaipéaTe v TrEpIxeIpida.

9. AmevepyotroifaTe 1o dpyavo. (H 086vn afrvel autdpara perd
amé 1 Aemrtd mepitou)

@& Mmopeite va gTOPATACETE T PETPNOT OTTOIABNTTOTE OTIVUA
edv mamoere 1o MARKTpo ON/OFF (T1.X. €6V gV
aio6aveate aveta 1y dv VIwBETe ia SuadpeaTn aioBnan
Trigang).

Mwg va unv omodnkeuoEeTE i PéTpnon

MOAIG eupavioTei TO OTOTEAETHA TIATAOTE KAl KPATAOTE TO

mAfKTpo ON/OFF (1) éwg 6Tou To aUpBoAo «M» @5 apyioel va

avaBoaprvel. EmRepaiwaTe m diaypagr TnG HETENONG TIATWVTAG

70 TAAKTPO MAM (2).

&= Hévdeign «CLy» epgaviletal 1av n pétpnan xel Slaypagei
Ve €TTITUYia ATTO TN PVARN.

Mwg va a§ioAoyRow TNV apTNPIAKN HOU TriEaN;

To Tpiywvo aTo apIaTepd GKpo TG 086vng @3 deixvel To £0pOg
€VTOG TOU OTToioU Kupaivetal n perpnBeioa Tipf aptnpiakng
mieong. H 1A Bpioketal eite oo BéATIOTO (Mpdaivo), augnuévo
(Kitpivo) f uwnAd (Kokkivo) eupog. H kararagn avrigTolyei ota

akoAouBa pn TiWwv OTIWG opidovTal amo Tig dieBveic odnyieg
(ESH, ESC, JSH) Aedopéva o€ mmHg.

Elpog Tipwv ZuoToAikn |AlaoToAikr) | ZUoTaon

1. |apmpIakn 2135 285 ZNTACTE 10TPIKA
TTiean oAU OUMBOUAY
uynAg

2.| apmplakn 130-134 (80-84 AuToéAeyyog
Triean
augnuévn

3. |apmpiakr <130 <80 AuToéheyyog
miean
QUCIOAOYIKN

H uynAdTepn TipA gival aut Béoel Tng ooiag kabopidetal n agio-
Aoynan. Napdderypa: Tipr rieang 140/80 mmHg A Tipry 130/90
mmHg utrodeikvUel «TToAU uwnAA Triean».

Epgavion Tou cuppoAou akavovioTou kapdiakoU TraApol
(IHB)

Auté T0 gUUBOAO (G4 UTTOdEIKVUEI OTI AVIXVEUBNKE OKAVOVIOTOG
Kapdiak6g TTaAUGG. e auTr| TV TTEPITITWaAN, N YeTpnbeioa aptn-
piakr rieon pTropei va amokAivel aTTd TIG TTPAYHOTIKEG TIUEG
Trieang Tou aiparog. ZuviaTaTal n Emavainyn e PETpnaong.

MAnpo@opieg yia Tov yIaTpO OE TEPITTWON
emaveIAnppévng eppaviong Tou cupBoiou IHB

AuTH N GUOKEUN €ival £va TTaAUOYPaQIKO THECOUETPO TTIOU HETPA
emiong Tov TaAu6 katd T dIGpKeIa TG METPNONG TNG TTETNG TOU
aipaTog Kal UTodeIKvUEl TIOTE 0 KapdIakdg puBug eival
akavovioTog.

4. MvApn dedopévwv

H ouokeun amoBnkeler autduarta mavw amé 99 peTpAaelg yia
kaBéva amd Toug 2 XpOTES.
EmAégre To xpriom 1 A 2 Tatwvrag 10 TARKTPO XpAoTN (8.

Ep@avion Twv amodnKeupéVWY TIHWY

MarAaTe To MARKTPO M (3) oTIyUIaia, dTav To Gpyavo ival amevep-
yotoinuévo. Apxikd emdeikvUeTal anv 086vn 10 gUuRoAC «M»
@9 kal «A», T0 0TT0i0 AVTITTPOCWTTEUEI TOV PEGO OPO OAWV TwV
OTTOONKEUPEVWV PETPATEWV.
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Eav mamaoere {ava 1o mARKTpo M, atnv 086vn eppavierar n
TiponyoUpevn Tipr. EaGv matioete Eava o mARkTpo M emaveiAnp-
péva, Exee Tn duvardtnta PetdBaang amé Tn Wi amoBnkeupévn
TIPA GTNV GAAN.

@& O1 eTpAoEIg apTnpIakiG THiEONG e UTIOREATIOTN
TIpoCappoyr TEpIXEIPidag G8-A dev AapBdvovtal umroyn
aTn Yéan TIpn.

Mpooétre waTe va pnv utepPeite TNV avwram
XWPNTIKGTNTA amroBrikeuong vAunG 99 petproewv. OTav n
pvAun 99 petpRoewv gival TARPNG, N ToAaIOTEPN TIPA
KaAUTITETON QUTOpaTA omrd TRV 100n TipA pérpnong. Oi
peTpAoeIg Ba TEETTEN va ekTIUNBoUV aTrd Tov yiaTpd aag
TIPOTOU YEUIOEI N XWPNTIKOTATA UVAUNG — AAAILG TO
oTolxeia Ba xabouv.

&

Aiaypagr Awv TwV TIpWV

BeBaiwBeite 6 £xel evepyotroinBei 0 cwaTdg xprAaTng.

Edv eioTe BEPaio 611 BEAETE va DlayPAWETE OPIOTIKA OAEG TIG

aTmoBnKeUPEVES TIHEG, KpOTAOTE TIaTUEVO To TTARKTPO M (n

OUOKEUR TIPETTEN va €€l ATTEVEPYOTTOINBET EK TwV TIPOTEPWV) PEXPI

va eugaviarei n évoein «CL ALLy» kai o guvéxeia ameheude-

pwoTe T0 TAAKTPO. [a va KabapioeTe povipa T pviun, TOTAOTE

10 TARKTPO MAM eviv avaBoapriver n évdei§n «CL ALL». Aev gival

Suvari n diaypa@n Twv HEHOVWHEVWV TIHWV.

&= AxUpwaon diaypagng: mariote To TARKTpo ON / OFF (1)
evi avaBoapriver n évdeign «CL ALL».

5. 'Evdeién pmrarapiag kai avrikardoTaon Pmatapiwv
Mrrarapieg oxeS6V aTTOQOPTICHEVES

‘Otav o1 pmrarapieg Exouv aTOPOPTIATEI KATA Ta % TIEPITIOU, TO
oUppoAo g pmmatapiag @7 avaBooprivel HOAIG To dpyavo evepyo-
TroliTal (eppaviletal yia PTarapia gopTiauévn Katd 10 AUICU).
[Map' 611 0 Gpyavo cuveyiel va PETPA e OgIOTIaTIa, TIPETEI va
ayopAaoETe KaIVOUPYIEG PTTATAPIEG.

MTrarapieg aTToQOPTIGHEVEG — AVTIKATAGTACT)

Orav o1 pmrarapieg 0mo@opTIOTOUV EVIEAWS, To GUPBOAO TNG

pmrarapiag @7 avaBoaPrivel pOAIG To dpyavo evepyoTTolgital

(ep@avietar pia amogopTIopévn pTatapia). Aev pmopeite va

TIPAYMATOTIOIROETE GAAEG HETPHOEIG KaI TIPETTEN VA QVTIKATACTH-

OETE TIG PTTOTApIES.

1. Avoire Tn BAKn Twv prTatapiwy (9) aTo Tow PEPOG TNG
OUGOKEUNG.

2. AvtikatagToTe TIG pTrarapieg — Beaiwdeite 6T n TOAIKGTNTA
eival owaT oupewva Pe Ta auuBoAa atn BrAKn.

3. Ta va pubuioete TV npepounvia kai wpa, akoAouBAATE Tn
d1adikaaia Tou TeplypdgeTal atnv Evotnra «1. Xprion g
GUOKEUNG YIa TTPWTN Qopa.

@& Zm pvAun diatnpouvtal 6AEG o TIPES, pE EEaipean TV

nUEPOUNVia Kal TNV WPA TIOU TTPETTEI VA ETTAVAPPUBIoTOUV
- 0 apIBpog EToug avaBoaPrvel autdpaTa PETa TNV
QVTIKATAGTACN TWV UTTATAPIWY.

Moieg pmrarapieg kai oia Siadikaoia

&= Xpnaolyotolgite 4 kavoUpyIeg, HaKpAg SIapKEiag,

ahkahikég pmratapieg 1,5 V, peyéBoug AA.

Mn XpnGIKOTIOIEITE TIG PTTOTAPIEG PETA TO TIEPAG TNG

nuepopnviag Ajéng Toug.

AQaIpEaTE TIG pTTaTapIES, €AV eV TTPOKEITaI va

XPNOILOTIOINTETE TO GPYAVO YIa PeyaAo Xpovikd didaTnua.

&
&

Xpnon emavagopTI{OPEVWV PTTATAPIWY

To 6pyavo pmopei emiong va ASITOUpyROEl Pe ETaVOPOPTICOUEVES

pTIaTapieg.

&= XPnOIUOTIOIEITE HOVO ETTavVAPOPTICOEVES PTTATAPIEG TUTTOU
«NiMH»!

Edv eppaviatei o oupBoAo T¢ pmatapiag
(QTTOQOPTIOUEVEG PTTATAPIES), TIPETTEI VOl AQQIPEITE TIG
pTTaTapieg kai va Tig emava@opTifete! Aev TpETel va
TTAPAPEVOUV PECA OTO 6PYaVO, BIOTI EVOEKETAI VO
utroaTolv ¢npid (TTARPNG ammoedpTIan Adyw
TIEPIOPITEVNG XPAONG TOU OPYAVOU, KON Ki av £xel TeBE
€KTOG AeIToupyiag).

AQQIPEITE TTAVTOTE TIG ETAVOQOPTICOUEVEG PTTATOPIES, EAV
Oev TPOKEITAI va XPNOIMOTIOINTETE TO Opyavo ETTI Hia
€Bdoudda fi mepioaoTEPO!

O1 ymatapieg AEN pmropolv va gopTiaTolv dtav
Bpiokovral yéoa aTo mieadueTpo! Mpémel va
ETTAVaPOPTICETE AUTEG TIG UTTATApIES O€E EEWTEPIKG POPTIOTA
KQll VO TTapATNPEITE TIG EVOEICEIS OXETIKA pE TN GOPTION, T
@povtida Kai T diapkeia {wng!

&
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6. XpAon peracynuaTioTh pEUPATOG

To 6pyavo pTropei va AEITOUPYAOEI E TO PETAOKNMATIOTA

peuparog Microlife (DC 6V, 600 mA).

@& Xpnoiyporroieite povo 1o Tpo@odotikd Microlife, diaBéaipo
WG TPWTETUTIO £§ApTNUA KaTAANAO yia TV TTapoxr oag
pEUNOTOG.

& BePaiwBeite 61 Bev Exel TpokAnBei dnuid 0UTe aTO
PETATXNUATIOTH PEUPATOG 00TE 0TO KAAWAIO.

1. ZuvdEaTe 10 KAAWDIO TOU UETAOKNHATIOTY OTN OXETIKA

utrodox1 (7) aTO TIIETOPETPO.

2. XUVOETTE TO (IG TOU PETAOKNKATIOTA GTNV TIPICa Tou ToiXou.

Or1av 0 YeTaoyNUaTIoTAG pelaTog eival ouvdedepévog, Oev KaTa-

vahwveTal pelpa amoé T pTrarapia.

7. Aermoupyieg PC-Link

AuTtA n ouoKkeun PTTopei va xpnaoiuotoinBei oe Guvduaouo ye
gévav poowiké utoAoyio (PC) Tou va Aeiroupyrioei To Aoyl

ouiké Tou Avalutiy Aptnpiakng Mieang Microlife (BPA+) Ta aTol-

XEia PvARNG Uropolv va PeTapepBolv OToV UTTOAOYIOTH HETW
€vos KaAwdiou Tou ouvdEel TN 08dvn e Tov UTTOAOYIOTH.

Av bev repiapBavetar Aoyiopikd kai KaAwdio, Kave Aqyn Tou
AoyiopikoU BPA+ amo tnv nAektpovikn dieuBuvon
www.microlife.com/software kai xpnaipoToIfaTe éva KaAwdio
Micro-USB.

8. Mnvupara o@aApaTog

Edv onpeiwbei kamolo adAua kard Tn YErpnan, n pETpnon
SlaKOTITETAN Kl aTNV 086VN epgavidetal éva prvupa oeaAuarog,
.X. «Err 3».

IpdaApa |Mepiypagn |MBavi aitia kal avTipeTWITION

«Err1» |ZApa oAU | Ta onpata TaApwy aTnv TiEpIKelpida

00Bevég eival oAU aoBevi). EravarommoBemoTe
TNV TEPIXEIPIO Kal emavaAdBeTe T
HéTpnon.*

«Err2» |ZApa Kard m pétpnan, aviyveluBnkav arpara

18-B OQANJOTOG | TQAANATOG ATTd TV TTEPIXEIPIDA, TA

oToial TTPOKAABNKaVY yia TTaPAdEIyHa
amé Kivnan Tou aTépou 1 aQigIo Twv
puwv. Emavarapere  pérpnon,
KpaTwvTag 1o Bpaxiovd aag akivnTo.

ZoaApa |Mepiypaen |MBavh citia Kol avTIHETWTTION

«Err 3» |Mn Aev pTopei va dnpioupynBei emapkng
a8-C QuaiohoyIK |Triean aTnv Tepixelpida. Evdéxeral va
n miean utidpyel diappory. Beaiwbeite 6t n
TrEpIXEIpida | TEPIXEIiOa ExEl TUVDEDET CWOTA Kall OTI
S Oev Exel XaAapwaoel. AVTIKATAOTAOTE TIG
pTraTapieg eav gival amapaitTo.
EmavahéBere T pétpnon.

«Err 5» |Mn Ta ofparta pérpnang eivar avakpiPr Kai
QUOIONOYIK | GUVETIWG BV UTTOPET va EUQAVIOTET

6 kdmolo amotéAeoua aTnv 066vn.
amotéAeay | AlaBaoTe Tn AioTa eAéyxou yia T Afjyn
a agioTIoTNG PETPNONG KaI 0T OUVEXEID,

emavarapere T Mérpnon.*

«Err 6» | Acmoupyia | MapatnpriBnkav ToAG opaluara om
MAM d1apkela TG pETPNONG 0N AciToupyia
MAM, pe amoTtéAeapa va pny gival
EQIKTOG 0 UTTOAOYIOUAG EVOG TENIKOU
amoteAéaparog. Aiapdate T AioTa
eAéyxou yia T AMun agiémoTng
PETPNONG KaI TN GUVEXEID,
emavaldpere n Métpnon.*
«Hl» oA H trieon otnv mepixeipida eival oAl
yPAYopos  |uwnAf (Tdvw améd 299 mmHg) H o
TOAUOG T | TTaAUGG eival TTOAU ypAyopog (TTavw
TIOAU amé 200 TaApoi/AeTTd). XahapwaTe i
uynig 5 Aemrtd kan emavaAapeTe  pétpnon.*
Triean
TIEPIXEIPIOA
S
«LO»  |Maudg O maAudg eival oAU apydg (kaTw amoé

TTOAU apyog | 40 maAuoi/AemTo). EmavalaBere
Hérpnon.*

* MapakaAw oupBouAeuteite Gueoa 1o yiatpd oag, EGv auré f
ormolodrjrore GAMo mpdpAnua mapouaialerar emaveiAnuéva.

9. Ao@dAeia, ppovTida, EAeyxog akpifeiag kal
amoppIyn

f Ao@dAeia Kal TpOOTATIN
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o AkohouBnaTe TIG 00nyieg xprong. AuTd To £yypago TIaPEXE!
onuavTikéS TANpoQopieg OXETIKA WE TN A€IToupyia Tou TTPoid-
VTOG KaIl TNV ao@aAeia autig Tng cuakeung. AiaBdoTe rpooe-
KTIKG QUTO TO £yYPOYO TIPIV XPNCIUOTIOINCETE Tr) GUOKEUN Kal
KPATAQTE TO YI HEMAOVTIKF avagopd.

o H ouoKeun auTh TIPETTEN v XPNCIUOTIOIEITAI Y10 TO GKOTTO TToU
TIEPIYPAPETAI GTO TIAPGV £VTUTIO 08NYIWV. O KATAOKEUADTAG
dev Gépel Kapia eublivn yia Tuxov {nuid TTou TTpoKaAEiTal atmd
AavBaopévn xprian.

o Auth n ouokeun amoteAeital amé euaiobnta eEapTrpara Kal
TIPETTEI va TNV XEIPiCeaTe We TTpoooxn. Tnpeite TIg 0dnyieg
amoBrKeuang Kal Acitoupyiag TTou TepIypagovTal oTnv
evOTNTa « TEXVIKA XAPAKTNPICTIKAY!

o O1epixelpideg eival euaioBnTeg kan TPETTEN val TIG XEIPICEDTE PE
TTPOCOXN).

o QouckwaTe TNV TEPIXEIPIdA POVO GTav £xel TOTTOBETNBET OTO
Bpayiova.

o Mn XpnOIMOTTOIEITE TN GUCKEUR €AV BewpeiTe OTI EXEI UTTOOTET
Cnuié 1y €@v TapaTnpAoETe KaTI aguviiBiaTo.

o [1OTE unv QVOIYETE Tr) GUOKEUN.

o Alapdote Tig TpOobETEC 00NYieG ATPAAEIAG OTIG EVOTNTEG TOU
TrapévTog uAadiou.

o To amotéAeapa péTpnang Tou dideTal ammd TV CUTKeUn dev
amoteei didlyvworn. Aev avTikaBioTad v avaykn cupBoulig
ylarpou, €10Ika av dev TaIPIAGE! e T GUUTITWHAOTA TOU a0BE-
voUg. Mnv BaaiceaTe povo aTo amotéAeopa UETPNONG, TIAVTOTE
va e§eTdleTe AMa mBavd oupTwpara guvuTioAoyidovtag Tnv
YVWHN ToU 00BevoUg. ZuviaToUpE va KAAEDTE Evav yiaTpd fy éva
aoBevoPopo 4v KpiBei avaykaio.

%) BeBaiwbeite 611 T TTOIS1A Sev XpnaiIoTIoIolV T GUOKEUN

ﬁ) Xwpic emmiBAewn, d16TI opiapéva uépn Tou eival apkeTd
MIkpé kai uTrdpyel kivouvog katdmoang. Na gioTe eviipepol
yia Tov Kivduvo oTpayyahiopoU o€ TIEPITITWON TTOU AUTA N
OUOKEUN Tpo@odoTEITal PE KAAWDIO ) CWARVEG.

f Avrevdeigeig

Mnv XpnoIHOTIOIEITE QUTH TN GUCKEUR €AV N TTABNGN Tou aobe-

voUg EPTTITITEI TIG TTAPOKATW QVTEVDEIEIS, TTIPOKEINEVOU VO

amopeuxBolv o un aKpIPEiG YETPATEIG f} Of TPAUUATIGHOI.

o H ouokeun dev Tpoopiletal yia T PETpnon TNG aptnPIakig
Trieang og TaIdIaTPIKoUG aoBeveig KATw Twv 12 TV (Taidid,
BpEgn fy veoyévvnra).

o Hmapouaia agloonueiwtng kapdiakig appubuiag Katd Tn
péTpnon evoéxetal va TrapepBAnBei otn pétpnan g aptnpl-
QKRG Trieang kai va emnpedoel TNV aglomiaTia Twy eveiewv
NG apTPIakAG TTiEang. ZUMPBOUAEUTEITE TOV YIATPO UG OXETIKA
Ji TO TIOTE N GUOKEUR €ival katdAANAn yia xpAon o€ auTr TV
TEPITITWON.

o H ouakeun PETPA TV APTNPICKI TTIETT XPNTIUOTIOIWVTAG TTEPI-
XEIpida TTou pouakwvel. EGv 1o Gkpo 6TTou TpayuatoTrolital
N pETPNGN €ival TPAUUATIOPEVO (Y10 TTAPABEIYHA, EXEI AVOIKTN
mAnyA) A emnpeadetal amo kamola TAONon A xopnyolvral
BeparmeuTikEG aywyEG (yia TTapaderyua, xel TorroBemBei evdo-
QAEBI0G 0pdG), TTOU TO KABIOTOUV OKATAAANAC YIa ETTIQAVEITKT
€TaQN i AoKNaN TTiEaNG, UNV XPNCIUOTIOIEITE T CUCKEUN yia
Va OTTOQEUXBEI N EMIBEVWAT TWV TPAUPATWY F Twv TTABACEWV.

o Q1 kIvioeIg Tou aoBevoUg katd T didipkela TG PéTpnang evoé-
XETal va TTapeuBAnBolv o diadikaaia Pérpnang Kai va
€TNpedaouy Ta amoTeAéapaTa.

o ATTOQEUVETE VO TIPAYUATOTIOIEITE PETPAOEIG O€ 00BEVEiG TTOU
Tdoyouv amé TabraeIg i acbéveles kal gival eudAwrol ae
TepIBaAAOVTIKEG TUVBRKEG TTOU 08NYoUV O€ aVECEAEYKTEG KIVA-
eI (Tr.x. TPEPouAo 1 piyog) Kai dev £xouv T duvardtnra yia
oagn emKovwvia (yio Tapddelyua, Taidid Kai avaiobntol
aoBeveic).

o H guokeun xpnaipotrolei TAAAVTWGIPETPIKN HEBODO Yyia Tov
Tpoadiopigud TG aptnpiakhg Trieang. O Bpayiovag, aTo
0oTT0i0 TTPayUaTOTIOIETAI N PETPNAT, Ba TTPETTEN VOl £XEI PUOIO-
Aoyikn 8idixuan. H auakeun dev rpoopidetal yia xprion o€
GKPO e TTEPIopIapEVN A HEIWPEVN KukAogopia aiuatog. Eav
TdoyeTe amoé diarapayég diauang f aidatoloyikég diata-
PaxES, GUMBOUAEUTEITE TOV yIOTPO GOG TIPIV A6 TN Xpron TG
OUOKEUNG.

o ATTOQEUVETE VO TIPAYHOTOTIOIEITE PETPATEIG OTOV Bpayiova TTou
BpiokeTar TNV TACUPG HOTTEKTORAS ) aQaipeans Aeugadéva.

o Mnv XpnOIUOTIOIEITE QUTH| TN GUOKEUT O€ KIVOUPEVO BXNHa (Yia
TapAdeIypa, g€ AUTOKIVNTO ) AEPOTKAPOG).

f MPOEIAONOTHZH

YmodelkvUel TBavwg ETIKivOUvVn KaTAoTaan Tou, av 8ev

amo@euyBei, Ba pmmopoUce va Tpokahéael Bavaro r coBapd

TPAUKATIOO.

o Autfi n GUOKEUN TIPETTEI VOl XPNTIMOTIOIEITAI HOVO YIa TIG
TPOBAETIOUEVES XPNTEIG, OI OTTOiEG TIEPIYPAPOVTAI OTIG
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mapouaeg Odnyieg xprong. O kataokeuaaThg dev Gépel kapia
€uBlvn yia BAGRN TTou oeileTal o€ ETPAAPEVN EQOPUOYH.
Mnv aAAGdETe TV QapPAKEUTIKA Kal Tn BEPATTIEUTIKA aywyr Tou
000evoUg e Baon 10 amotéAeapa piag f TOAATTAWY PETPA-
aewv. Or aayég aTn BepaTtreuTiKr Kal TV @OPHAKEUTIKNA
aywyr) Ba pémel va KaBopidovTal uévo ammé emayyeAuario Tou
TOpEQ Uyeiag.

Na eAEYXETE TN CUCKEUN, TV TIEPIXEIPIOA Kal Ta AoITTd pépn yia
BAGBes. MHN XPHZIMOMOIEITE tn ouokeun, Tv Tepiyelpida
1} Ta hoimté pépn edv gaivovTal KateaTpaypéva A dev Aeitoup-
yoUv KavoVIKA.

H Kukhogopia Tou aiuatog dIOKOTITETAI TTPOCWPIVA KaTd TN
pétpnan. H maparerapévn diakotm TG KukAogpopiag Tou
QipOTOg PEIWVEI TNV TIEPIPEPIKR KUKAOPOpIa Kal EVOEKETAI VO
TpokaAéael Tpaupariopé Twv 1Twv. Na diveTe TTpoooyr aTIg
evOEiteIG epTTodICOUEVNG TTEPIPEPIKAG KUKAOYOpIag (yia TTapd-
OEIYa, ATTOXPWHATIOUOS I0TWV) EAV TIPAYUATOTIOIEITE GUVE-
XEIG UETPATEIG A} TTPAYUATOTTOIEITE UETPATEIG VIO TTAPATETAEVO
XPOVIKG didaTnua.

H maparetauévn €kBean atny Tieon Tou aokel n TePIXEIPida
Ba peiwael TV TEPIPEPIKN SIAXUTN Kal EVOEXETAI va 0dNYATEl
0€ TPaUPaTIONO. ATIOQEUYETE TIG TIEPITITWOEIG TIAPOTETAPEVNG
GoKnaoNg TTiEang oTnV TEPIXEIPIOA TIEPAV TWV KAVOVIKWY
HETPAOEWV. Z€ TIEPITTTWAON aQUOIKA TTapaTeTapévng doknang
TTiEQNG, HOTAIWGATE TN PETENAN 1) XOAPWATE TV TEPIXEIPIOA
YIO VO ATTOCUTTIETE.

Mnv xpnaiuoTToleiTe auTr TN GUaKEUr e TTAOUGI0 O€ 0§UYOVO
TepIBAAAOV 1) KovTa o€ e0QAEKTO aépIO.

H ouakeun Gev eival avBekTIkr aTo vepd oUTe adiappoyn.
Mnv pixvete vepd f GAAa uypd aTn auakeur) ouTe va Tn Bubiete
ae auTd.

Mnv amocuvappoloyeiTe 0UTE va ETTIXEIPEITE va ETIOKEUATETE
T OUOKEUN, TQ €E0PTAWATA KOl TO €PN TNG KOTA TN SIGPKEID TG
XPAoNg A katd v amobrikeuan. ATmayopeUetal n Tpéafacn

070 ETWTEPIKG UNIKG Kal Aoyiopiké TG auakeunis. H pn egoual-

odoTnuévn TPOORACN Kal EKTEAETT EPYOTIWV GEPPIG OTN
QUOKeUN, Katd Tn xprRan f v amoBAkeuan, evOEXETal va
emmnpedoouy apvnTikG TNV acedAeia kal Tnv amédoan Tng
OUOKEUNAG.

Na uAdoaeTe TN CUCKEUN PaKPIA atmd TTaidid Kal AToua TTou
Oev eival o Béon va xelpiaTolv Tn guokeur]. Na mpooéyete
kabwg utrdipxel KivBuvog Tuxaiag KaTamoang Twv HIKPWY

MEPWV Kl OTPAYYOAIGHOU pE TA KAAWSIO KOl TOUG CWARVEG
QUTAG TNG CUOKEUNG KaI TwV ECAPTNHATWY TNG.
NMPOXOXH

Ymodeikvuel TBavwg emkivéuvn KaTaoTaon Tou, £av dev
aToQEUYBei, EVOEXETAI Va TIPOKAAETEI ATTHAVTO ) ETPIO TPAUO-
TIopé aTov XpnoTn fi atov acBevi 1 va TpokaAéael BAGRN aTn
OUOKEUN N} g€ AAAO TTEPIOUTIOKS OTOIEIO.

o H ouokeun TpoopileTal udvo yia T pETPNON TG apTNPICKAS
Trieang oTov PTpdraou . Mnv TrpaypaToTolEiTe Pérpnon o€
GMn onpeia emeidn n Evdeign dev Ba avTikatoTTpilel Pe aKpi-
Beia Tnv apTnpiakn aag Triean.

o A@oU ohokAnpwOei pia YEtpnan, XaAapwoTe Ty TEPIKEIPIda
KQll QvaTTauTEITE Y10 > 5 AETITA TTPOKEIWEVOU Va aTToKaTaoTaBET
n didiyuon oTo Akpo, TPOTOU TTPAYHATOTIOINCETE VEA PETPNON.

o Mnv XpnOIMOTIOIEITE QUTH TN GUOKEUR TAUTOXpOVA e GAAO
107pIKS NAEKTPIKOG EEOTTAIONO. AUTO EVOEXETAI VO TIPOKOAEDEI
duoAeimoupyia TnG CUCKEURG 1 avakpiBeleg aTn péTpNaM.

o Mnv XpnOIKOTIOIEITE QUTH| Tr) GUOKEUN KOVTA O€ XEIPOUPYIKO
egomAhiop6 uywnAwv ouyvotitwy (HF), eEomAigud payvnTiknAg
Topoypagiag (MRI) kai agovikd Topoypago (CT). Autd evdé-
XETaI va TTpokaAéael SUTAEITOUpYia TNG CUCKEUNG Kal avakpi-
Beieg oTn peTpnon.

o Na XpnoILOTIOIETE KAl VO aTTOBNKEVETE TN GUOKEUR, TV TIEPI-
XeIpida kai Ta Aoimd pépn ouPPwva e Tn Bepuokpacia Kai TIg
ouvBrikeg uypaaiag Tou diaTutiwvovTal oTiG . H xprion kai n
amoBAKeUON TG GUOKEUNG, TNG TIEPIXEIPIBAG KAl TwV AOITWV
HEPWV OE TUVONKEG EKTOG TOU SEdopEVOU EUPOUG EVOEXETAI VO
TpokaAéoel SUGAEITOUpYia TNG GUCKEUNG Kal va ETMPEAOEN TV
QaoQAAEID KOTA TN XPHON.

o Na TTPOCTaTEVETE TN CUCKEUN KaIl Tal EGAPTAKATA OTTd TO TTapa-
k@Tw, TTpoKeIpévou va amopeuxBei n pdkAnan PAGBNG o
OUOKeUR:

— vepd, GMa uypd kal uypacia
— OKpaieg Beppokpaaicg

— TIPOOKPOUCEI Kal Kpadaapoi
— Guean ékBean aTov A0

— uéAuvan kal akévn

o Auth n ouokeun €xel 2 puBpioeig xpAom. Alao@aAioTe Ti
kaBapieral kai ammoAupaiveTal PETG amd KAbe xpARon yia
amo@eUyETal N emudAuvan.
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o AlakOYTE TN Xprion autig TNG GUCKEURS Kall TNG TIEPIXEIPIOAg
Kal oupBouleuTeite Tov yiaTpd oag £av ekdnAwoeTe deppaTIKG
epeBioPd 1 vikoeTe duogopia.

MAnpo@opieg nAekTpopayvnTikng oupparotnTag

H ouakeun au eival gupparn We 1o TpdTuTIo TIEPi HAEKTPOMa-

yvnTikwv diarapaywv EN60601-1-2: 2015.

AuTA n ouakeun dev gival TIOTOTTOINWEVN VIO XPFAON OE KOVTIVA

améaTaan amo aTpiké eomAioud uynAwv auyvotitwy (HF).

Mnv XpnOIUOTIOIEITE AUTA TN GUTKEUN KOVTA O€ 10XUPA NAEKTPO-

payvnTIKa Tedia kal o€ POPNTEG TUTKEUES ETTIKOIVWVIAG pE padi-

oouyvoTnTES (YIa TTAPAdEIYUa, POUPVOI HIKPOKUPATWY Kall

@opnTéG auakeuég). Na diam peite eAdyioTn améoTaan 0.3, Y. amd

TIG €V AOYW OUGKEUEG GTAV XPNOIHOTIOIEITE AUTH T OCUCKEUN.

®povrTida Tou TECOETPOU
KaBapidete To dpyavo Wévo pe éva atrald aTeyvo Travi.

KaBapiopog Tng mepixelpidag

H epixelpida Tou TapEXETa Pe AUTH T CUCKEUN €ival TTAEVO-

pevn.

1. AgaipéaTe 1o BUopa Tng TepIxeIpidag G amod 1o cwAfva TEpI-
XeIpidag a2 kai papri&re TpoaekTIKG Tov agpobaAapo
Slap€oou Tou avoiyaTog aTnv aKpn Tou KOAUPPATOG TG TEpI-
XEIPidag.

2. TTAOvere 01O XEPI TO KAAUPKO TNG TTEPIXEIPIDAG e TaTTOUVADA:
Beppokpaaia ox1 peyahutepn Twv 30 °C.

3. ZTeyvwaTe eviEAWS TO KAAUpPa TG TIEPIXEIPIDAG aTTAWVOVTAG
T0.

4. ZavaPidwaTe To CwAAvVa TG TIEPIXEIPIBAG BIaETOU TOU AVOiY-
paTog Kai ToTroBeTaTE TTPOTEKTIKA TOV agpobdAapo, eTrieda
0TO KAAUPPA TNG TIEPIXEIPIDAG.

5. EmavaromroBetiaTe To BUopa aTo GwARVa TG TIEPIKEIPIOAG.

@& O aepoBahapog mpéTel va eival eubeia ToroBeTéVOG OTO

k@Auppa kai 6x1 SIMAwpEVOG.

@& Mnv XpnoipoTIOIETE JAATKTIKO.
MPOEIAOMOIHZH: Mnv mAévete TV TIEPIXEIPida OTO
Am\uvmplo POUXWV A GTO TTAUVTAPIO TIATWV!

MPOEIAOMOIHZH: Mnv ateyviveTe To KAAUPPA TNG
A TiEpIXEIpidag o€ oTeyvwWIAPIO!

MPOEIAOMOIHZH: Xe kapia mepitTwan dev emTPETETA
A va TTAOVETE T0 EowTEPIKG OTEAEXOG!

‘EAeyxog akpipeiag

ZuvioTaTal va eEAEYXETE TV aKpiBela autou Tou opydvou kGbe
2 xpbvia rj eav ktutnBei (eav Téael kaTw) AmeuBuvBeite aTo
TOTTIKG 00g THrAUa eEuttnpémang TeAatwv Tng Microlife yia Tov
OXETIKO €Aeyxo (BA. e10aywyn).

Amoppiyn

H amdppiyn Twv PTraTapiwv Kai Twv NAEKTPOVIKWY
ﬁ OpyavWY TIPETTEI VO TIPAYUOTOTIOIEITAI GUUPUVA HE TOUG
mmm  |gY00VTEG KAVOVIOHOUG, Kal X1 Hadi LE TO OIKIOKG
amoppipyara.

10.Eyyinon

H ouokeun auth kaAlTreTal amd 5 et eyyinon mou IgxUel amd
TNV Nuepounvia ayopdg. Kara m didipkeia autng Tng epiddou
eyyinang, katd Ty kpion g, n Microlife 8a emokeudoel 1 Ba
QVTIKATAOTACEI TO EAATTWUATIKG TTPOiOV dwpedy.

L& TEPITITWON AvoiyuaTog i TPOTToToiNGNG TNG CUGKEUAS, N
€yyUnon aKupwveTal.

Ta akdhouBa e&aipolvtal amd Ty eyyinon:

o KoaTog kai kivduvol PeTapopag.

o Znpid rou TPokARBNKe amd eaQaAuévn epapuoyn f Un
OULHOPPWOT) HE TIG 0BNYieg Xprong.

Znuié rou TTPOKARBNKE aTrd O10PPON UTTATAPIWY.

Znp1é TTou TTPoKANBnKe aTTé aTiXNua fi KakKn XpAom.
Yuokeuaaia/uAiké ammoBrikeuang kal odnyieg xpriang.
TakTikoi €Aeyxol kai guvthpnan (Baduovopnan).

Ageaoudp kar avtahAakTika: Miatapieg, petaoxnparatig
PEJATOG (TTPOCIIPETIKGG).

H mepixeipida kaAdmreTan pe Aeiroupyikr eyyonon (o@i€iuo
poUoKag) 2 ETWV.

Edv amaiteital service eyyunong, TAPOKAAW ETTIKOIVWVACTE HE
TOV £UTTOPO QTTO TOV OTT0I0 AYOPACTNKE TO TIPOIGV 1 LE TO TOTTIKO
oag service Microlife. Mopeire va emMIKOIVWVAGETE e TO TOTTIKO
oag service Microlife péow g 10T00€EAIBOG paG:
www.microlife.com/support

H amolnuiwaon Tepiopileral otny agia Tou Tpoidvtog. H eyyunon
Ba xopnyn6ei ediv 10 TTAAPEG TIPOBV EMIOTPOPET GUVODEUOHEVO pE
TO ApPXIKO TIUOAGYIO. H ETTIOKEUR i N QVTIKATACTACH EVTOG £yYU-
nong dev Tapareivel f avavewvel Ty Trepiodo eyyunang. O
VOUIKEG agIWOEIG Kal Ta SIKaIWPaTa Twv katavaAwTwy dev Biyo-
VTQI OTTO QUTAV TNV £yyUnon.
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11. TeXVIKG XOpOKTNPIOTIKA

ZuvBnkeg Aeiroupyiag:

TuvBnkeg
amodnkeuong:

Bapog:

AlooTaoeig:

MéyebBog epixeipidag:

Aiadikacia pétpnong:

EUpog Tipwv pétpnong:

Eupog
QTTEIKOVIJOPEVWV TIHWV
migong mepixelpidag:
Avahuon:

ZTaTIKA aKpifela:
Akpifeio TaApou:
MnyA Téong:

Aidpkeia wng
pTrarapiag:

IP Karnyopia:
Zuppdpewon pe
mpoTUTIO:
Avapevopevn didpkela
{wig:

10-40°C/50- 104 °F

15-90 % péyioTn oXeTIKA uypaaia
-20-+55°C/-4 - +131 °F

15-90 % péyioTn OXETIKA Uypacia
402 g (OupTr. TWV PTTATaPIWY)

138 x 94.5 X 62.5 mm

amd 17-52 cm avdhoya e Ta Peyedn
TiepIxelpidag (deite «EMINESTE T
OWOTN TIEPIKEIPIDAN)
TIAAMOOKOTTIKA, KaTd TN HEBOSO
Korotkoff: ®aon | ouaToAikh, aon V
diaoToAIKR

20 - 280 mmHg - aptnpiakn Tiieon
40-199 Tahpoi ava AeTTo — oQUEEIG
0- 299 mmHg

1 mmHg
TiEpiTTou + 3 mmHg
5 % TG TIUAG KéTpnong
o 4x1,5V aAkahikég parapieg,
peyéBoug AA
o MetaoynuamioTig auveyolg
pedpatog (DC) 6V, 600 mA
(TmpoaipeTIkdg)
Tiepitrou 580 peTprioEIg
(ME xphon VEwv UTTaTapiwy)
IP 20
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
|EC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Zuokeun: 5 ém 1} 10000 petproelg,
611010 GUPTIANPWBET TTPWTO
E¢aprAuara: 2 €mn 1 5000 peTproelg,
611010 GUPTIANPWBET TTPWTO

H GUOKeUn CUPHOPPWVETAI JE TOUG KAVOVIOUOUG laTpIKwv
Zuokeuwv, oUPQwva e Tnv odnyia 93/42/EEC.
H etaipeia diatnpei 1o Sikaiwpa yia aAayr Twv TEXVIKWY Xapa-

KTNPICTIKWY.
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